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1 ทัว่ไป 

1.1 บทนํา 
คู่มอืการใชง้านเล่มนีม้ขีอ้มูลทีส่ําคญัเกีย่วกบัการจดัการผลติภณัฑ ์
เพือ่ความปลอดภยัเมือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านอย่างละ 
เอยีดและปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั 

คุณตอ้งอ่านและทําความเขา้ใจคู่มอืฉบบันีก้อ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑนี์ ้
ขอรบัคําแนะนําเพิม่เตมิจากบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามคุน้เคยกบั
อาการป่วยของคุณ พรอ้มทัง้สอบถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชง้านที ่
ถูกตอ้งและการปรบัตัง้ทีจํ่าเป็นกบับุคลากรทางการแพทยใ์หเ้รยีบรอ้ย 

โปรดทราบวา่เอกสารนีอ้าจมหีวัขอ้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องคุณ 
เน่ืองจากคู่มอืเล่มนีใ้ชก้บัรุน่ทีม่ที ัง้หมด (ในวนัทีพ่มิพ)์ หากไม่ระบุ 
ไวเ้ป็นอย่างอืน่ แต่ละหวัขอ้ในคู่มอืเล่มนีจ้ะอา้งองิถงึผลติภณัฑท์ุกรุน่ 

รุน่และการกาํหนดค่าทีม่ใีนประเทศของคุณสามารถคน้หาไดใ้นเอกสาร
สําหรบัการขายของแต่ละประเทศ 

Invacare ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเฉพา 
ะของผลติภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

กอ่นอ่านเอกสารนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเอกสารเป็นเวอรช์ ัน่ล่าสุด 
คุณสามารถคน้หาเวอรช์ ัน่ล่าสุดในรูปแบบ PDF ไดท้ีเ่ว็บไซต ์Invacare 

หากขนาดตวัอกัษรในเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอ่านไดย้าก 
คุณสามารถดาวนโ์หลดเอกสารรูปแบบ PDF ไดจ้ากเว็บไซต ์
คุณสามารถปรบัขนาดตวัอกัษรของไฟล ์PDF ไดบ้นหนา้จอซึง่จะชว่ย 
ใหคุ้ณอ่านไดง้่ายขึน้ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่ ประกาศเกีย่วกบัคว 
ามปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์โปรดตดิต่อต ั
วแทนจําหน่าย Invacare ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณร์า้ยแรงกบัผลติภณัฑ ์คุณควรแจง้ผูผ้ลติและหน่ 
วยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบในประเทศของคุณ 

1.2 สญัลกัษณใ์นคู่มอืเล่มน้ี 
คู่มอืเล่มนีใ้ชส้ญัลกัษณแ์ละคําอธบิายสญัลกัษณ ์และนํา 
ไปใชก้บัการปฏบิตัใินสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายหรอืไม่ปลอดภยั 
ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการบาดเจ็บของบุคคลหรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 
ดูขอ้มูลดา้นล่างสําหรบัคําจํากดัความของคําอธบิายสญัลกัษณ ์

คําเตอืน 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
รา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 

ขอ้ควรระวงั 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
เล็กนอ้ยหรอืไม่รุนแรง หากไม่หลกีเลีย่ง 

โปรดทราบ 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหา
ยต่อทรพัยส์นิ หากไม่หลกีเลีย่ง 

เคล็ดลบัและคําแนะนํา 
ใหเ้คล็ดลบั คําแนะนํา และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์
เพือ่การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพและไรป้ัญหา 

สญัลกัษณอ์ืน่ ๆ 

(ไม่ไดม้ใีชง้านในคู่มอืทุกฉบบั) 
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บุคคลทีร่บัผดิชอบในสหราชอาณาจกัร 
ระบุว่าผลติภณัฑไ์ม่ไดผ้ลติในสหราชอาณาจกัร 

Triman 
ระบุกฎการรไีซเคลิและคดัแยกเพือ่ทิง้ 
(ใชส้ําหรบัประเทศฝร ัง่เศสเท่านั้น) 

1.3 ขอ้มูลการรบัประกนั
เราใหก้ารรบัประกนัผลติภณัฑโ์ดยผูผ้ลติตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทั่วไ
ปของธรุกจิในประเทศนั้น ๆ 

การเรยีกรอ้งการรบัประกนัสามารถทาํไดผ่้านผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดส้่งมอบผลติ
ภณัฑใ์หคุ้ณเท่านั้น 

1.4 การจํากดัจํานวนความรบัผดิ
Invacare ไม่รบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิจาก: 

• การไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน
• การใชง้านทีไ่ม่ถูกตอ้ง
• การสกึหรอตามธรรมชาต ิ
• การประกอบหรอืการตัง้ค่าทีไ่ม่ถูกตอ้งโดยผูซ้ ือ้หรอืบุคคลทีส่าม
• การปรบัเปลีย่นทางเทคนิค
• การดดัแปลงและ/หรอืการใชช้ิน้ส่วนอะไหล่ทีไ่ม่เหมาะสมโดยไม่ได ้

รบัอนุญาต

1.5 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั
คุณภาพเป็นพืน้ฐานในการดําเนินงานของบรษิทั 
โดยทํางานภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของ ISO 13485 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมาย CE ซึง่สอดคลอ้งกบั 
Medical Device Regulation 2017/745 Class I 

เรากาํลงัดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหม้ั่นใจว่าผลกระทบของบรษิทัทีม่ี
ต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก จะลดลงเหลอืนอ้ยทีสุ่ด 

เราใชเ้ฉพาะวสัดุและส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่านั้น 

1.5.1 มาตรฐานเฉพาะผลติภณัฑ ์

รถเข็นวลีแชรนี์ผ่้านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 12183 
ซึง่รวมถงึการทดสอบความสามารถในการตดิไฟ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
โปรดตดิต่อตวัแทน Invacare ในทอ้งถิน่ ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

1.6 อายุการใชง้าน 
อายุการใชง้านทีค่าดการณไ์วข้องผลติภณัฑนี์ ้คอื 5 ปี 
ในกรณีทีใ่ชทุ้กวนั และเป็นไปตามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั 
ชว่งเวลาสําหรบัการบํารุงรกัษา และการใชง้านทีถู่กตอ้ง 
ซึง่ระบุไวใ้นคู่มอืเล่มนี ้ประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นระหว่างอายุการ 
ใชง้านอาจแตกต่างกนัไปตามความถีแ่ละความหนักเบาในการใชง้าน 
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2 ความปลอดภยั

2.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
หวัขอ้นีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทีสํ่าคญัเพือ่ปกป้องผูใ้ชร้ถเข็
นวลีแชรแ์ละผูดู้แล และเพือ่การใชร้ถเข็นวลีแชรอ์ย่างปลอดภยัและไรปั้ญหา 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บรา้ยแรง 
ในกรณีเกดิเพลงิไหมห้รอืควนั 
ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรม์ีความเสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติหรอืไดร้บับาดเจ็
บรา้ยแรง 
เมือ่ไม่สามารถเคลือ่นยา้ยออกจากแหล่งกาํเนิดไฟหรอืควนัไ
ด ้ไมข้ดีไฟ ไฟแชก็
และบุหร ีส่ามารถทําใหเ้กดิเปลวไฟในบรเิวณรอบ ๆ 
รถเข็นวลีแชรห์รอืบนเสือ้ผา้ได ้
– หลกีเลีย่งการใชห้รอืจดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้กลเ้ป

ลวไฟหรอืผลติภณัฑท์ีต่ดิไฟได ้
– หา้มสูบบุหร ีข่ณะใชร้ถเข็นวลีแชร ์

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและการบาดเจ็บรา้
ยแรง 
อุบตัเิหตุทีท่ําใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงอาจเกดิขึน้ได ้
หากมกีารปรบัรถเข็นวลีแชรไ์ม่ถูกตอ้ง 
– ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารรถเข็นวลีแชรข์องคุณ เพือ่ขอ

ใหช้า่งผูช้าํนาญการทําการปรบัตัง้ตามทีจํ่าเป็น

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
ตําแหน่งตามยาวของแกนลอ้หลงัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตําแหน่
งพนักพงิอาจส่งผลต่อความเสถยีรของรถเข็นวลีแชร ์
– การขยบัแกนของลอ้หลงัไปขา้งหนา้จะทําใหร้ถเข็นวลีแช

รล์ดเสถยีรภาพลง เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะหงาย
ไปขา้งหลงั แต่ชว่ยเพิม่ความคล่องตวัในการควบคุม
ดว้ยตําแหน่งการจบัขอบลอ้ทีด่ขีึน้และรศัมวีงเลีย้วทีส่ ัน้ 

– การขยบัแกนลอ้หลงัไปขา้งหลงัจะทาํใหร้ถเข็นวลีแชรม์คี
วามเสถยีรมากขึน้ และมโีอกาสเอนนอ้ยลง
แต่จะสูญเสยีความคล่องตวัในการควบคุม

– คุณสามารถตดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเพือ่ชดเช
ยความเสถยีรทีล่ดลงได ้
ทัง้นีข้ึน้กบัความสามารถและขดีจํากดัดา้นความปลอดภั
ยของคุณโดยเฉพาะ

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการหงายหลงั
ตําแหน่งของเพลาลอ้หลงัและมุมของพนักพงิเป็นจดุปรบัเป
ลีย่นหลกั 2 จดุทีอ่าจส่งผลต่อความเสถยีร 
– การเปลีย่นตําแหน่งของลอ้หลงั/หนา้และ/หรอืการปรบัตั้

งโครงเหล็กปรบัมุมจะตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญ
การเท่านั้น และจะตอ้งผ่านการประเมนิ
โดยบุคลากรทางการแพทยก์อ่น
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คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากรูปแบบการขบัขีท่ีไ่ม่เหมาะสมกั
บสภาวะการใชง้าน 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะลืน่ไถลบนพืน้เปียก กรวด 
หรอืพืน้ดนิทีไ่ม่เรยีบ 
– ปรบัความเรว็และรปูแบบการขบัขีใ่หเ้ขา้กบัสภาวะการใช ้

งานเสมอ (สภาพอากาศ พืน้ผวิ ความสามารถส่วนบุคคล
ฯลฯ)

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ในการชน คุณอาจไดร้บับาดเจ็บทีส่่วนต่าง ๆ 
ของรา่งกายซึง่ยืน่ออกไปนอกส่วนของรถเข็นวลีแชร ์ 
(เชน่ เทา้หรอืมอื) 
– หลกีเลีย่งการชนกนัโดยไม่เบรค
– หา้มขบัรถเข็นวลีแชรช์นวตัถุเด็ดขาด
– ขบัอย่างระมดัระวงัผ่านทางเดนิแคบ ๆ

คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแ
ชรไ์ด ้
ทีค่วามเรว็สูง 
คุณอาจสูญเสยีการควบคุมรถเข็นวลีแชรแ์ละพลกิควํ่า 
– หา้มใชค้วามเรว็เกนิ 7 กม./ชม.
– หลกีเลีย่งการชนกนั

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการไหม ้
ส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรอ์าจรอ้นขึน้เมือ่สมัผสักบัแหลง่คว
ามรอ้นภายนอก 
– อย่าใหร้ถเข็นวลีแชรถู์กแสงแดดจดักอ่นการใชง้าน
– กอ่นใชง้าน ใหต้รวจสอบอุณหภูมขิองส่ว

นประกอบทัง้หมดทีส่มัผสักบัผวิหนงัของคุณ

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งทีบ่างส่วนของรา่งกายจะถูกหนีบตดิ
มคีวามเสีย่งทีส่่วนใดส่วนหน่ึงของรา่งกาย เชน่ 
นิว้มอืหรอืแขนจะเขา้ไปตดิอยู่กบัส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดข้องรถเข็
นวลีแชร ์
– ใชค้วามระมดัระวงัขณะเปิดใชง้านและปิดใชง้านกลไกขอ

งชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นไหวได ้เชน่ เพลาทีถ่อด
ไดข้องลอ้หลงั พนักพงิแบบพบัได ้
หรอือุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
การแขวนสมัภาระเพิม่เตมิ (กระเป๋าสะพายหลงั
หรอืสิง่ของทีค่ลา้ยกนั) กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเ 
กา้อี ้อาจส่งผลต่อความเสถยีรทีด่า้นหลงัข 
องรถเข็นวลีแชร ์อาจทําใหเ้กา้อีเ้อนไปขา้งหลงัทํา 
ใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
– พยายามหลกีเลีย่งการวางสมัภาระเพิม่เตมิทีด่า้นหลงัของ

รถเข็นวลีแชร ์
– เราแนะนําอย่างยิง่ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

หากใชเ้สาดา้นหลงัโดยมสีมัภาระแขวนไวเ้พิม่เตมิ
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– ในกรณีทีม่แีผลกดทบัหรอือาการบาดเจ็บทีผ่วิหนัง 

ใหป้กป้องแผลของคุณ เพือ่หลกีเลีย่งไม่ 
ใหส้มัผสัถูกเนือ้ผา้ของอุปกรณโ์ดยตรง 
โปรดตดิต่อบุคลากรทางการแพทยเ์พือ่ขอคําแนะนําทางก
ารแพทย ์

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
เมือ่ใชร้ถเข็นวลีแชรร์ว่มกบัอุปกรณอ์ืน่ 
ขอ้จํากดัของอุปกรณท์ัง้สองชนิดจะนําไปใช ้เชน่ 
ถา้นํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุดของอปุกรณส์องชนิดแตกต่างกนั 
ใหเ้ลอืกใชค่้านํ้าหนักทีต่ํ่าสุดเสมอ 
– ใชร้ว่มกบัอุปกรณอ์ืน่ ๆ ที ่Invacare อนุญาตเท่านั้น 

ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตสําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
– กอ่นใชง้าน โปรดอ่านคู่มอืการ 

ใชง้านของแต่ละอุปกรณแ์ละตรวจสอบขอ้จํากดัต่าง ๆ 

2.2 อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยั  
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัทีต่ ัง้ค่าไม่ถูกตอ้งหรอืใชง้านไม่ไ
ดอ้กีต่อไป (เบรค อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า) 
อาจทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้
– ตรวจสอบเสมอวา่อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัใชง้านไดก้่

อนทีคุ่ณจะใชร้ถเข็นวลีแชร ์
และใหช้า่งผูช้าํนาญทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสมหรอืผูใ้หบ้รกิ
ารทีไ่ดร้บัอนุญาตตรวจสอบอุปกรณด์งักล่าวเป็นประจํา 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ชิน้ส่วนทีไ่ม่ใชข่องเดมิหรอืไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลต่อการทํางาน
และความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
– ใชเ้ฉพาะชิน้ส่วนเดมิสําหรบัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในระหว่างการ

ใชง้านเท่านั้น 
– เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างภูมภิาค 

โปรดดูแคตตาล็อกหรอืเว็บไซต ์Invacare 
ในประเทศของคุณสําหรบัตวัเลอืกทีม่หีรอืตดิต่อผูจ้ดัจําห
น่าย Invacare ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

ฟังกช์ ัน่การทํางานของอุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัอธบิายไวใ้นบทที ่ 
3 ภาพรวมผลติภณัฑ,์ หนา้ 11 

2.3 ฉลากและสญัลกัษณบ์นผลติภณัฑ ์

ป้ายแสดงขอ้มูลผลติภณัฑ ์ 
ฉลากระบุผลติภณัฑต์ดิอยู่บนโครงรถเข็นวลีแชรแ์ละใหข้อ้มูลต่อไปนี:้ 
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Ⓐ ทีอ่ยู่ผูผ้ลติ

Ⓑ วนัทีผ่ลติ

Ⓒ รายละเอยีดผลติภณัฑ ์

Ⓓ ความกวา้งทีน่ั่ง

Ⓔ หมายเลขอา้งองิ

Ⓕ หมายเลขประจําผลติภณัฑ ์

Ⓖ อุปกรณท์างการแพทย ์

Ⓗ บารโ์คด้หมายเลขประจําผลติภณัฑ ์

Ⓘ บารโ์คด้ EAN/HMI

Ⓙ นํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุด

Ⓚ อ่านคู่มอืการใชง้าน

Ⓛ มาตรฐานความสอดคลอ้งของยุโรป

อ่านคู่มอืการใชง้าน 

ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการบาด
เจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 

ระบุนํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุด 

ฉลากแสดงขอ้มูลเข็มขดัพยุงตวั

เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม 
เมือ่สามารถสอดมอืแบน ๆ 
เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหว่างรา่งกายและเข็มขดัได ้

สญัลกัษณต์ะขอเกีย่ว 

สญัลกัษณคํ์าเตอืน 
รถเข็นวลีแชรนี์ไ้ม่ไดม้ีโครงสรา้งทีท่ํามาเพือ่ขนส่งผูโ้
ดยสารในพาหนะยานยนต ์
สญัลกัษณนี์ต้ดิอยู่กบัโครงรถเข็นใกลก้บัฉลากระบุ 
กลก้บัฉลากระบุขอ้มูลประจําตวั 
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3 ภาพรวมผลติภณัฑ ์

3.1 รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
รถเข็นวลีแชรส์ําหรบัผูท้ีเ่คลือ่นไหวไดป้านกลางนีม้กีลไกการพบัแบบคาน
ขวางและทีพ่กัขาแบบผลกัออก 

โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรไ์ดร้บัการผลติและกาํหนดค่าเป็นรายบุคคลตา
มขอ้กาํหนดเฉพาะในคําสั่งซือ้ 
ขอ้กาํหนดเฉพาะจะตอ้งดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพ
ทยต์ามความตอ้งการและสภาวะสุขภาพของผูใ้ช ้
– ปรกึษาบุคลากรทางการแพทย ์

หากคุณตอ้งการปรบัใชก้ารกาํหนดค่ารถเข็นวลีแชร ์
– การปรบัใชใ้ด ๆ ควรดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ

3.2 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
รถเข็นวลีแชรส์ําหรบัผูท้ีเ่คลือ่นไหวไดต่ํ้าถงึปานกลางมจีุดประสงคเ์พือ่ให ้
ผูท้ีต่อ้งจํากดัอยู่ในท่านั่ง และสามารถใชร้ถเข็นดว้ยตวัเองเป็นส่วน 
ใหญ่สามารถเคลือ่นที ่

อาจใชร้ถเข็นวลีแชรใ์นอาคารและนอกอาคารบนพืน้ราบและพืน้ดนิทีเ่ขา้
ถงึได ้

ผูใ้ชเ้ป้าหมาย 

รถเข็นวลีแชรม์ไีวส้ําหรบัผูท้ีม่อีายุ 12 ปีขึน้ไป (วยัรุน่และผูใ้หญ่) 
นํ้าหนักของผูน้ั่งรถเข็นวลีแชรต์อ้งไม่เกนินํ้าหนักสูงสุดของผูใ้ชต้ามทีร่ะบุ
ไวใ้นหวัขอ้ขอ้มูลทางเทคนิคและบนฉลากระบุผลติภณัฑ ์

ผูใ้ชท้ีมุ่่งหมาย คอื ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรแ์ละ/หรอืผูดู้แล 

ผูใ้ชค้วรมคีวามสามารถทางกายภาพและทางจติใจในการใชร้ถเข็นวลีแช
รไ์ดอ้ย่างปลอดภยั (เชน่ ในการขบัเคลือ่น บงัคบัเลีย้ว เบรค) 

ขอ้บ่งใช/้ขอ้หา้มใช ้

• ชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดา้นการเคลือ่นไหวอนัเน่ืองมาจากความเสยี
หายเชงิโครงสรา้งและ/หรอืการทํางานของขา

• ตอ้งมแีขนและมอืทีส่ามารถจบัไดแ้ละแข็งแรงเพยีงพอในการขบัเคลื่
อนรถเข็น 

ไม่มขีอ้หา้มในการใชร้ถเข็นวลีแชร ์หากใชง้านตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้
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3.3 ส่วนหลกัของรถเข็นวลีแชร ์

  
 
 

Ⓐ มอืจบั 

Ⓑ พนักพงิหลงั 

Ⓒ ลอ้หลงัพรอ้มขอบลอ้ 

Ⓓ เบรคหา้มลอ้ 

Ⓔ โครงเหล็กยดึลูกลอ้ 

Ⓕ ทีพ่กัขาแบบหมุนได ้

Ⓖ ทีพ่กัเทา้ 

Ⓗ โครง 

Ⓘ ทีน่ั่ง 

Ⓙ ทีพ่กัแขน 
 

 
อุปกรณข์องรถเข็นวลีแชรอ์าจแตกต่างไปจากรูป 
เน่ืองจากรถเข็นวลีแชรแ์ต่ละคนัผลติขึน้ตามขอ้กาํหนดเฉพาะในก
ารสั่งซือ้ 
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3.4 เบรคหา้มลอ้ 
เบรคหา้มลอ้ใชเ้พือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถเคลือ่นทีไ่ดเ้มือ่อยู่น่ิงกั
บทีเ่พือ่ป้องกนัรถเข็นไถลลืน่ออกไป 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า หากเบรคกระทนัหนั
หากคุณเหยียบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่
คุณจะไม่สามารถควบคุมทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้
และรถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั 
ซึง่อาจนําไปสู่การชนหรอืทําใหคุ้ณหกลม้ได ้
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่

คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้
– เบรคหา้มลอ้จะตอ้งทํางานพรอ้มกนั
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้

เพือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรช์า้ลง
– อย่าพงิเบรคหา้มลอ้เพือ่พกัหรอืเคลือ่นยา้ย

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
หากมอีากาศไม่เพยีงพอในยาง 
เบรคหา้มลอ้จะทํางานไม่ถูกตอ้ง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแรงดนัลมยางถูกตอ้ง

11.2 ยาง, หนา้ 50  

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการหนีบหรอืการกดทบั
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ 
ระหวา่งลอ้หลงัหรอืชอ่งทีด่า้นหนา้ของทีพ่กัแขนกบัเบรคหา้
มลอ้ ซึง่นิว้ของคุณอาจเขา้ไปตดิได ้
– วางนิว้ของคุณใหห้่างจากชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ 

ดเ้มือ่ใชเ้บรค ใหม้อืของคุณอยู่บนคนัเบรคเสมอ

ระยะห่างระหว่างขอถ่างเบรคกบัยางสามารถปรบัได ้
การปรบัตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคมาตรฐาน 

1. หากตอ้งการเบรค ใหด้นัคนัเบรคไปขา้งหนา้ดว้ยฝ่ามอืใหไ้กลทีสุ่ด
2. หากตอ้งการปลดเบรค

ใหด้งึคนัเบรคไปขา้งหลงัดว้ยนิว้ทีอ่ยู่ดา้นล่าง
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คนัโยกของดา้มจบัสามารถพบักลบัไดเ้พือ่ความสะดวกในการ
เคลือ่นยา้ย ซึง่ทําไดโ้ดยการดงึคนัโยกขึน้ แลว้พบักลบั 

 

 
เบรคของผูดู้แล (ดรมัเบรค) มใีหเ้ลอืกใชง้าน 
ผูดู้แลสามารถเบรครถเข็นวลีแชรข์ณะเคลือ่นทีไ่ด ้
โปรดอ่านหวัขอ้ 6.2 การเบรคระหว่างใชง้าน หนา้ 29 

3.5 พนักพงิ  
พนักพงิทีต่รงึอยู่กบัทีไ่ม่ตอ้งปรบั 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของผูช้ว่ยและความเสยีหา
ยต่อรถเข็นวลีแชร ์
การเอยีงรถเข็นวลีแชรข์ณะทีผู่ป่้วยนํ้าหนักมากนั่งอยู่ 
อาจทําใหผู้ดู้แลบาดเจ็บทีห่ลงัและรถเข็นเสยีหายได9้ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถบงัคบัรถเข็นวลีแชรท์ีม่ผูีป่้ 

วยนํ้าหนักมากนั่งอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยักอ่นทีจ่ะเอยีงรถเ
ข็นวลีแชร ์

 
 
 
 
 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
การแขวนสมัภาระเพิม่เตมิ 
(กระเป๋าสะพายหลงัหรอืสิง่ของทีค่ลา้ยกนั) 
กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้
อาจสง่ผลต่อความเสถยีรทีด่า้นหลงัของรถเข็นวลีแชร ์
อาจทําใหเ้กา้อีเ้อนไปขา้งหลงัทําใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
– ดงันั้น Invacare 

แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 
(มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) 
เมือ่แขวนสมัภาระเพิม่เตมิกบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้
(กระเป๋าสะพายหลงัหรอืสิง่ของทีค่ลา้ยกนั) 

3.5.1 ผา้คลุมพนกัพงิมาตรฐาน 
 

 
ผา้คลุมพนักพงิมาตรฐานมใีหส้ําหรบัพนักพงิทุกประเภท 
ผา้คลุมเหล่านีไ้ม่สามารถปรบัได ้

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
หากผา้คลุมพนักพงิมาตรฐานหย่อน 
จดุพลกิควํ่าของรถเข็นวลีแชรจ์ะเปลีย่นไปในทางทีแ่ย่ลง 
– ตอ้งเปลีย่นผา้คลุมพนักพงิมาตรฐานทีห่ย่อน 

โดยชา่งผูช้าํนาญการ 
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3.6 ทีพ่กัแขน 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ทีพ่กัไหลไ่ม่ถูกล็อคและสามารถดงึขึน้ดา้นบนไดง้า่ย 
– หา้มยกหรอืเคลือ่นยา้ยรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชท้ีพ่กัไหล่ 
– หา้มใชท้ีพ่กัไหล่สําหรบัการเคลือ่นยา้ย 

เมือ่ยกรถเข็นวลีแชรข์ึน้บนัไดหรอืลงบนัได 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการหนีบ 
– วางนิว้ของคุณใหห้่างจากส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้ 

นระหว่างการถอด การตดิตัง้ หรอืการปรบัทีพ่กัแขน 

3.6.1 ทีพ่กัแขนแบบพบัเก็บและถอดออกได ้

 

การพบั 
1. ใส่เบรคหา้มลอ้ทัง้สองขา้ง 
2. จบัทีพ่กัแขนตรงแผ่นสําหรบัวางแขนหรอืส่วนโคง้ดา้นหนา้ 

จากนั้นพบักลบั 

การถอดดา้นหน้า 

1. กดหมุดปลดทีพ่กัแขน Ⓐ ทีด่า้นหนา้คา้งไว ้
2. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขนโดยดงึขึน้ตรง ๆ 

แลว้พบักลบั 

การใส่ดา้นหน้า 

1. ดนัทีพ่กัแขนลงจนสุด จนกระทั่งปุ่ มปลดดา้นหนา้ Ⓑ 
เขา้ไปในรชูอ่งเสยีบทีพ่กัแขน 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปุ่ มยืน่ออกมาจนสุดผ่านรชูอ่งเสยีบ 
การถอดดา้นหลงั 

1. กดหมุดปลดทีพ่กัแขน Ⓒ ทีด่า้นหลงัคา้งไว ้
2. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขนโดยดงึขึน้ตรง ๆ 

การใส่ดา้นหลงั 
1. วางทีพ่กัแขนไวเ้หนือชอ่งเสยีบทีพ่กัแขนดา้นหลงั 
2. ดนัทีพ่กัแขนลงจนสุด จนกระทั่งปุ่ มปลด Ⓓ 

ดา้นหลงัเขา้ไปในรูชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน 

3.7 ทีพ่กัขา 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชท้ีพ่กัเทา้หรอืทีพ่กัขา 
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการหนีบหรอืกดทบัน้ิว 
มกีลไกการผลกัไปมาทีอ่าจทําใหนิ้ว้ของคุณเขา้ไปตดิได ้
– ระมดัระวงัเมือ่ใช ้การผลกัไปมา การถอดประกอบ 

หรอืการปรบักลไกเหล่านี ้
 

 

โปรดทราบ! 
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อกลไกทีพ่กัขา 
– อย่าวางของหนักหรอืใหเ้ด็กนั่งบนทีพ่กัขา 

3.7.1 ทีพ่กัขาแบบพบัได ้

 

การพบัออกดา้นนอก 

1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ และพบัทีพ่กัขาออกดา้นนอก 

การพบัไปขา้งหน้า 

1. พบัทีพ่กัขาไปขา้งหน4้าจนเขา้ที ่

 

การถอดบานพบั 

1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ 
2. ดงึทีพ่กัขาขึน้ 

การใส่บานพบั 

1. ใส่บานพบัทีพ่กัขาทีด่า้นหนา้ของโครง 
จากนั้นพบัทีพ่กัขาไปขา้งหนา้จนเขา้ที ่

3.7.2 ทีพ่กัขาแบบปรบัมุมและพบัได ้

 

การพบัออกดา้นนอก 

1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ และพบัทีพ่กัขาออกดา้นนอก 

การพบัไปขา้งหน้า 

1. พบัทีพ่กัขาไปขา้งหนา้จนเขา้ที ่

การถอดบานพบั 

1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ 
2. ดงึทีพ่กัขาขึน้ 
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การใส่บานพบั 

1. ใส่บานพบัทีพ่กัขาทีด่า้นหนา้ของโครง 
จากนั้นพบัทีพ่กัขาไปขา้งหนา้จนเขา้ที ่

การปรบัมุม 

มตํีาแหน่งทีต่ ัง้ไวล้่วงหนา้ 9 ตําแหน่งสําหรบัการปรบัมุม 

1. คลายลูกบดิ Ⓓ และดงึดว้ยมอืขา้งหน่ึง 
ขณะทีร่องทีพ่กัขาดว้ยมอือกีขา้งหน่ึง 

2. ปรบัตําแหน่งทีต่ ัง้ไวล้่วงหนา้ 1 จาก 9 ตําแหน่ง ลดระดบัลูกบดิ  
Ⓓ ใหอ้ยู่ในตําแหน่งทีต่อ้งการและขนัลูกบดิใหแ้น่น 

การปรบัแผ่นรองน่อง 

แผ่นรองน่อง Ⓔ จะถูกผลกัออกในระหว่างการถ่ายโอนและมตีวัเลอืกการป 
รบัความลกึ 3 แบบ 

การปรบัความลกึ: 

1. หลงัจากคลายสกรูยึด Ⓒ ใหป้รบัความลึกท่ีตอ้งการและขนัสกรูยึดใหแ้น่น 

Invacare แนะนําว่าการปรบัความลกึทัง้หมดควรดําเนินการโ 
ดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสม 

การปรบัแผ่นวางเทา้ 

มแีผ่นวางเทา้ 2 แบบใหเ้ลอืก 

 
• แผ่นวางเทา้แบบปรบัระดบัสูงต่ําได ้

1. คลายสลกัยดึ Ⓑ ดว้ยประแจ 10 มม. 
2. ปรบัใหอ้ยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงจาก 4 ตําแหน่ง 

และขนัสลกัยดึ (5 Nm) Ⓑ ใหแ้น่นในตําแหน่งทีต่อ้งการ 
 

• แผ่นวางเทา้แบบปรบัระดบัความสูง ความลกึ และมุมได ้
1. คลายสกรู Ⓕ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม. 
2. ปรบัตําแหน่งความลกึและมุม และขนัสกรู F (12 Nm) 

ใหแ้น่นในตําแหน่งทีต่อ้งการ 

Invacare แนะนําว่าการปรบัแผ่นวางเทา้ทัง้หมดควรดําเนินการโ 
ดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสม 
 

 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเทา้อยู่ในตําแหน่งทีด่ ีสายรดัมใีหเ้ลอืกสองแบบ 
ไดแ้ก ่สายรดัสน้ (มาพรอ้มรถเข็น) และสายรดัน่อง 
(อุปกรณเ์สรมิ) ทีต่ดิอยู่กบัส่วนรองรบัของทีพ่กัขา 
สายรดัทัง้สองชนิดสามารถปรบัไดโ้ดยตะขอและห่วงรดัหรอืหวัเ
ข็มขดัแบบเลือ่น 

3.8 อุปกรณป้์องกนัการพลกิคว่ํา 

อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าชว่ยป้องกนัไม่ใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงั 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทีต่ ัง้ค่าไม่ถูกตอ้งหรอืหมกอายุ
การใชง้านอาจทําใหเ้กดิการพลกิควํ่าได ้
– ตรวจสอบเสมอว่าอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าใชง้านได ้

กอ่นทีจ่ะใชร้ถเข็นวลีแชร ์
และใหช้า่งผูช้าํนาญการเป็นผูต้ดิตัง้หรอืปรบัแต่งใหม่เมือ่
จําเป็น 

– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง 
เสถยีรภาพของรถเข็นวลีแชรข์ณะอยู่น่ิงอาจต่ํากว่า 10°; 
Invacare 
แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 
(มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) 
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คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
บนพืน้ทีไ่ม่เรยีบหรอืพืน้อ่อน 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าสามารถจมลงในหลุมบ่อหรอืจ
มเขา้ไปในพืน้ไดโ้ดยตรง ฟังกช์ ัน่การทํางานดา้นความปลอ 
ดภยัของรถเข็นจงึลดลงหรอืหายไป 
– ใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเมือ่เดนิทางบนพืน้ราบและ

มั่นคงเท่านั้น 
 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหาย 
– หา้มขึน้เหยยีบอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าหรอืใ 

ชเ้ป็นอุปกรณช์ว่ยใหร้ถเข็นหงายเอน 

 

การเปิดใชง้านอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

1. ปลดปุ่ มสปรงิ Ⓐ แลว้หมุนอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าลงดา้น 
ล่างจนกระทั่งล็อคเขา้ที ่

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปุ่ มสปรงิ Ⓐ ยืน่ออกมาจนสุดผ่านรูของ 
โครงรถเข็น  

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทีเ่ปิดใชง้านสามารถเขา้ไปตดิ
ไดเ้มือ่ขึน้ลงบนัไดหรอืขอบทาง 
– ปิดอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทุกคร ัง้กอ่นขบัขา้มขัน้บั

นไดหรอืขอบทาง 

การปิดใชง้านอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

1. ปลดปุ่ มสปรงิ Ⓐ แลว้หมุนอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าขึน้จนเขา้ที ่
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปุ่ มสปรงิ Ⓐ ล็อคเขา้กบัรูของโครงรถเข็น 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
– แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเสมอ 

หากคุณปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

การตัง้ค่าความสูง 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
– การปรบัอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าตอ้งดําเนินการโดย

ชา่งผูช้าํนาญการเสมอ 

 

 
การปรบันีจํ้าเป็นตอ้งอา้งองิตําแหน่งและเสน้ผ่านศูนยก์ลางของลอ้
หลงั รวมถงึสภาวะของผูใ้ชแ้ละขดีจํากดัความปลอดภยัเฉพาะของ 
ผูใ้ช ้

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าแต่ละ
ดา้นอย่างถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ปุ่ มสปรงิ Ⓐ และ Ⓑ จะตอ้งยืน่ออกม 
าจนสุดผ่านรูของตน 
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3.9 เบาะรองน่ัง 
แนะนําใหใ้ชเ้บาะรองนั่งทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้กีารกระจายแรงกดบนเบาะ  
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการทรงตวัไม่อยู่ 
การเพิม่เบาะรองนั่งจะเพิม่ความสงูของคุณจากพืน้และอาจ
ส่งผลต่อการทรงตวัของคุณในทุกทศิทาง 
หากมกีารเปลีย่นเบาะรองนั่ง 
การทรงตวัของผูใ้ชก็้อาจเปลีย่นแปลงดว้ยเชน่กนั 
– หากความหนาของเบาะรองนั่งเปลีย่นไป 

จําเป็นตอ้งใหช้า่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสมตดิ
ตัง้รถเข็นวลีแชร ์

– เราแนะนําใหใ้ชเ้บาะรองนั่ง Invacare หรอื Matrx 
ทีม่แีผ่นรองกนัลืน่เพือ่ป้องกนัการลืน่ไถล 
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4 ตวัเลอืก 

4.1 รุน่สําหรบัเดนิทาง 

รุน่สําหรบัเดนิทางไดร้บัการออกแบบใหข้บัโดยผูดู้แลเท่านั้น 
เพือ่ความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยระหว่างการเดนิทางและประหยดัพืน้ที ่
รถเข็นวลีแชรต์ดิตัง้มาพรอ้มลอ้หลงัขนาด 305 มม. (12 นิว้) 

 
ระยะห่างระหว่างขอถ่างเบรคกบัยางตนัสามารถปรบัได ้
การปรบัตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคหา้มลอ้สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูดู้แลเท่านั้น โดยกดดา้มจบั  
Ⓐ เพือ่ล็อค หรอื Ⓑ เพือ่ปลดล็อครถเข็นวลีแชรใ์นตําแหน่งจอด 

  

 

1. หากตอ้งการเบรค ใหก้ดคนัเบรค Ⓐ ลงใหม้ากทีสุ่ด 
2. หากตอ้งการปลดเบรค ใหด้นัหรอืดงึคนัเบรค Ⓑ ขึน้ 

หากตอ้งการขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัเบรคหา้มลอ้ โปรดอ่านหวัขอ้ 3.4 
เบรคหา้มลอ้, หนา้ 13 

อุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็น 
 

 
ดว้ยอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็น Ⓒ ผูดู้แลสามารถเอนรถเข็นวลีแช 
รไ์ดง้่ายขึน้ เชน่ เพือ่ขึน้ลงบนัได เป็นตน้ 

 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็นไม่ยืน่ออกม

าเกนิเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายนอกของลอ้หลงั 

1. จบัรถเข็นวลีแชรด์ว้ยมอืจบั 
2. กดอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็นทางดา้นขวา Ⓒ 

ดว้ยเทา้และจบัรถเข็นวลีแชรใ์นตําแหน่งทีเ่อนอยู่ 
จนกว่าจะสามารถขบัผ่านสิง่กดีขวาง 
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4.2 เข็มขดัพยุงตวั 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถตดิตัง้เข็มขดันิรภยัได ้
ซึง่จะชว่ยป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชไ้ถลลืน่บนรถเข็นหรอืตกจากรถเข็น 
เข็มขดันิรภยัไม่ใชอุ่ปกรณก์าํหนดตําแหน่ง  
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรง/การหายใจไม่ออก
จากการบบีรดั 
เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมอาจทําใหผู้ใ้ชล้ืน่ไถลและเสีย่งต่อการหา
ยใจไม่ออกจากการบบีรดั 
– เข็มขดันิรภยัควรตดิตัง้โดยชา่งผูช้าํนาญการและปรบัใ

หเ้หมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย ์
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเข็มขดันิรภยัรดัแน่นพอดอี

ยู่ทีก่ระดูกเชงิกรานส่วนล่าง 
– ทุกคร ัง้ทีใ่ชเ้ข็มขดันิรภยั 

ใหต้รวจสอบว่าเข็มขดัรดัพอดหีรอืไม่ 
การเปลีย่นเบาะนั่งและ/หรอืมุมพนักพงิ เบาะรองนั่ง 
และแมแ้ต่เสือ้ผา้ของคุณก็ส่งผลต่อความพอดขีองเข็มขดั 

 

 

การใส่และถอดเข็มขดันิรภยั 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณนั่งเอนหลงับนเบาะนั่งจนสุด 
และกระดูกเชงิกรานตัง้ตรงและเท่ากนัทัง้สองดา้น 

1. หากตอ้งการปิด ใหก้ด Ⓐ เขา้ไปในตวัล็อคหวัเข็มขดั Ⓑ 
2. หากตอ้งการเปิด ใหก้ดปุ่ ม PRESS Ⓒ และดงึตวัเสยีบ  

Ⓐ ออกจากตวัล็อคหวัเข็มขดั Ⓑ 

การปรบัความยาว 

 
 

เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม 
เมือ่สามารถสอดมอืแบน ๆ 
เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหว่างรา่งกายและเข็มขดัได ้
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1. ปรบัระยะ Ⓓ ใหส้ ัน้หรอืยาวตามตอ้งการ 
2. สอดส่วน Ⓓ เขา้ไปในตําแหน่ง Ⓐ และผ่านตวัล็อคพลาสตกิ  

Ⓔ จนกว่าสายจะตงึ 
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าส่วน Ⓓ ใส่เขา้ไปในตวัล็อคพลาสตกิ  

Ⓔ ไดพ้อด ี
4. ยดึการปรบัตัง้ใหแ้น่นดว้ยปลายสายรดัทีใ่ส่เขา้ไปในตวัล็อค  

Ⓔ ไดพ้อด ี
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการลืน่ไถลและหายใจไม่ออกจากการบี
บรดั / ความเสีย่งต่อการลม้ 
– ทําการปรบัทัง้สองดา้นใหเ้ท่ากนั 

เพือ่ใหต้วัล็อคอยู่ในตําแหน่งตรงกลาง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลายสายรดัสอดเขา้ไปในตวัล็อค  

4 Ⓔ สองรอบ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ข็มขดัหลดุหลวม 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัไม่เขา้ไปตดิในซีล่อ้หลงั 

  

4.3 อุปกรณช่์วยเอนรถเข็น 
ดว้ยอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็น ผูดู้แลสามารถเอนรถเข็นวลีแชรไ์ดง้่ายขึน้ 
เชน่ เพือ่ขึน้ลงบนัได เป็นตน้ 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็นไม่ยืน่ออกมาเ

กนิเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายนอกของลอ้หลงั 

 
1. จบัรถเข็นวลีแชรด์ว้ยมอืจบั 
2. กดอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็นทางดว้ยเทา้และจบัรถเข็นวลีแชรใ์นตําแห

น่งทีเ่อนอยู่ จนกว่าจะสามารถขบัผ่านสิง่กดีขวาง 

4.4 ถาดตัง้โตะ๊ 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า/การบาดเจ็บ 
– นํ้าหนักสูงสุดบนโตะ๊: 8 กก. 
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อความรูส้กึไม่สบาย/รอยฟกชํา้เล็กน้อย 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ศอกของผูใ้ชว้างอยู่บน 

โตะ๊เมือ่ผลกัรถเข็นวลีแชร ์– หากขอ้ศอกยืน่ออกมาจากโ 
ตะ๊ขณะผลกัรถเข็นวลีแชร ์อาจมีความเสีย่งทีจ่ะรูส้กึไม่ส 
บายหรอืมรีอยฟกชํา้เล็กนอ้ย 

การปรบัความลกึ 

 

เลือ่นถาดตัง้โตะ๊ไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงัเพือ่ปรบัความลกึทีต่อ้งการ 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อความรูส้กึไม่สบาย 
– เมือ่ปรบัความลกึของโตะ๊ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่ไ 

ดบ้บีส่วนทอ้งของผูใ้ช ้

 

4.5 แท่งพยุงหลงัมาตรฐานสําหรบัพนักพงิ 
แท่งพยุงหลงัเชือ่มต่อกบัมอืจบัทัง้สองดา้น 
ทําหนา้ทีช่ว่ยใหส้่วนของพนกัพงิหลงัตงึและตอ้งอยู่ในตําแหน่งเดยีวกบัรุน่
ปรบัเอนไดเ้สมอ 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
– หา้มใชแ้ท่งพยุงหลงัเพือ่ดนัรถเข็นวลีแชร ์

แท่งพยุงหลงัไม่ใชส่่วนทีใ่ชด้นัรถเข็น! 
– อย่าพยายามยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชแ้ท่งพยุงหลงั 

ชิน้ส่วนนีอ้าจหลุดออกและเสยีหายได ้
– วางนิว้ของคุณใหห้่างจากส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดแ้ละขอบคมเพื่

อป้องกนัการบาดเจ็บ 

การพบัแท่งพยุงหลงั 
 

 

1. คลายสกรู Ⓐ แบบหมุนดว้ยมอืทัง้สองตวัใหห้ลวมเล็กนอ้ย 
ดงึแท่งพยุงหลงั Ⓑ ขึน้และหมุนลงดา้นล่างตามแนวของพนักพงิ 
(ขวาหรอืซา้ย) 

2. พบัแท่งพยุงหลงั Ⓑ จนกระทั่งอยู่ในตําแหน่งตัง้ตรง 
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การตดิต ัง้แท่งพยุงหลงั 
 

1. พบัแท่งพยุงหลงั Ⓑ ขึน้ดา้นบน 
2. วางแท่งพยุงหลงั Ⓑ ใหต้รงกบัมอืจบั จากนั้นดนัลงบนสกรู  

Ⓐ แบบหมุนดว้ยมอื 
3. ขนัสกรู Ⓐ แบบหมุนดว้ยมอืใหแ้น่น และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสกรู 

Ⓐ แบบหมุนดว้ยมอืสองตวัถูกขนัจนแน่น 
 

 
สิง่สําคญั คอื 
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้และยดึแท่งพยุงหลงัอย่างถูกต ้
องตลอดเวลา เมือ่ใชง้านเกา้อี ้ไม่ควรปล่อยใหแ้ท่งพยุงหลงัหอ้ 
ยหลวม (ดูฉลาก Ⓒ บนแท่งพยุงหลงั) 

 

4.6 เสาใหย้าหรอืสารน้ํา 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า/การบาดเจ็บ 
– นํ้าหนักสูงสุดบนเสาใหย้าหรอืสารนํ้า: 4 กก. (2 x 2 กก.) 

 

 
ตอ้งวางกา้นของเสาใหย้าหรอืสารน้ําในแนวตัง้เสมอ  
กล่าวคอื ทํามุม 90 องศากบัพืน้ 
ไม่ว่าตําแหน่งของรถเข็นวลีแชรจ์ะอยู่ทีใ่ด  

 

การปรบัความสูง/มุม 
 

 
1. คลายคนัโยก Ⓐ 
2. ปรบัเสาใหย้าหรอืสารนํ้าใหม้คีวามสูงหรอื/และมุมทีต่อ้งการ 
3. ขนัคนัโยก Ⓐ ใหแ้น่น 
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4.7 ไฟสะทอ้น 
คุณสามารถตดิแผ่นสะทอ้นแสงทีล่อ้หลงัได ้

4.8 ทีย่ดึไมเ้ทา้ 

 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทีย่ดึไมเ้ทา้ไม่ยืน่ออกมาเกนิเสน้ผ่ 

านศูนยก์ลางภายนอกของลอ้หลงั 

1. ใส่ไมเ้ทา้ในทีย่ดึ Ⓑ 
2. ยดึส่วนบนของไมเ้ทา้กบัพนักพงิ Ⓐ 

 

4.9 ชุดลอ้รบัส่ง 
หากรถเข็นวลีแชรข์องคุณกวา้งเกนิไปสําหรบัการใชง้านบางอย่าง เชน่ 
รถไฟ/เครือ่งบนิ ทางเดนิแคบ ประตูแคบ สามารถใชช้ดุลอ้รบัส่งได ้
 

 

คําเตอืน! 
– เมือ่ใชช้ดุลอ้รบัส่ง เบรคหา้มลอ้จะไม่ทํางานและคุณ 

ไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแชรผ่์านขอบลอ้ได ้

ชดุลอ้รบัส่งตดิอยู่กบัโครงรถเข็นดา้นหลงัโดยตรง ซึง่เป็นฟังกช์ ัน่ตวัเลอืก 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการตะแคงลม้ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

หากมชีดุลอ้รบัส่งตดิตัง้อยู่ทีท่ ัง้สองดา้นของรถเข็นวลีแชร ์

การเปลีย่นเป็นชุดลอ้รบัส่ง 

1. เปิดใชง้านอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทัง้สองขา้ง 
หากมชีดุลอ้รบัส่งอยู่  
 3.8 อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า, หนา้ 17 

2. ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูช้ว่ย ใหถ้อดลอ้หลงั  
 7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั, หนา้ 39 
และลดระดบัรถเข็นวลีแชรไ์ปยงัชดุลอ้รบัส่ง 

3. ทําซํา้ตามขัน้ตอนขา้งตน้กบัอกีดา้นหน่ึง 
  



Invacare® Action 1 R 

26 1672317-B 

การเปลีย่นจากชุดลอ้รบัส่งเป็นลอ้หลงั 

1. ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูช้ว่ย 
ใหต้ดิตัง้ลอ้หลงักลบัไปยงัเพลาแบบถอดได ้
 7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั, หนา้ 39 
และลดระดบัรถเข็นวลีแชรไ์ปยงัลอ้หลงั 

2. ทําซํา้ตามขัน้ตอนขา้งตน้กบัอกีดา้นหน่ึง 
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5 การตดิต ัง้ 

5.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– กอ่นใชร้ถเข็นวลีแชร ์ใหต้รวจสอบสภาพทั่วไปและฟัง 

กช์ ัน่การทํางานหลกัของรถเข็น 8. การบํารงุรกัษา, 
หนา้ 41 

ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตจะจดัหารถเข็นวลีแชรใ์หพ้รอ้มใชง้าน 
ผูใ้หบ้รกิารจะอธบิายฟังกช์ ัน่การทํางานหลกั 
และดําเนินารใหแ้น่ใจว่ารถเข็นวลีแชรต์รงตามความตอ้งการและขอ้กาํหน
ดของคุณ 

การปรบัตําแหน่งเพลาและตวัรองรบัลูกลอ้ตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนา
ญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ถา้คุณไดร้บัรถเข็นวลีแชรใ์นลกัษณะทีพ่บัมา โปรดอ่านหวัขอ้  
7.2 การพบัและกางรถเข็นวลีแชร,์ หนา้ 37 

5.2 การตรวจสอบรถเข็นทีจ่ดัส่ง 

หากพบว่ารถเข็นมคีวามเสยีหายจากการขนส่ง คุณตอ้งรายงานใ 
หบ้รษิทัขนสง่ทราบโดยทนัท ีอย่าลมืเก็บหบีห่อบรรจไุวจ้นกว่าบร ิ
ษทัขนส่งไดต้รวจสอบรถเข็นแลว้และเจรจาหาขอ้ยุตไิด ้
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6 การใชร้ถเข็นวลีแชร ์

6.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
แรงดนัลมยางทีไ่ม่สม่ําเสมออาจมผีลกระทบอย่างมากต่อการ
บงัคบัควบคุม 
– ตรวจสอบแรงดนัลมยางกอ่นการเดนิทางทุกคร ัง้ 

 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
เมือ่ใชล้อ้หนา้ทีม่ขีนาดเล็กเกนิไป 
รถเข็นวลีแชรอ์าจตดิกบัขอบทางหรอืในรอ่งพืน้ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลอ้หนา้เหมาะสมกบั 

พืน้ผวิทีคุ่ณกาํลงัจะเดนิทางโดยใชร้ถเข็นวลีแชร ์
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการกดทบั 
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบับงัโคลนหร ื
อแผ่นรองแขน ซึง่นิว้ของคุณอาจเขา้ไปตดิได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบ 

ลอ้เท่านั้น 
 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการกดทบั 
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบัเบรคหา้มลอ้ 
ซึง่นิว้ของคุณอาจเขา้ไปตดิได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบ 

ลอ้เท่านั้น 
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6.2 การเบรคระหว่างการใชง้าน 
ในขณะทีคุ่ณเคลือ่นที ่คุณตอ้งเบรคโดยส่งแรงไปทีข่อบลอ้ดว้ยมอื 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า หากเบรคกระทนัหนั 
หากคุณเหยียบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่
คุณจะไม่สามารถควบคุมทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้
และรถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั 
ซึง่อาจนําไปสู่การชนหรอืทําใหคุ้ณหกลม้ได ้
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่

 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
หากผูดู้แลชะลอความเรว็ของรถเข็นวลีแชรอ์ย่างรวดเรว็โดย
การดงึทีม่อืจบั ผูใ้ชอ้าจตกจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– คาดเข็มขดันิรภยัเสมอ หากม ี
– ลดความเรว็ทัง้สองฝ่ังพรอ้มกนั และอย่าขึน้ทางลาดชนัเกนิ 

7° เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถควบคุมการบงัคบัเลีย้วของรถ 
เข็นวลีแชรไ์ดท้ัง้หมด 

 
 
 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคุณเบรคเป็นเวลานาน 
จะเกดิความรอ้นจากการเสยีดสจํีานวนมากทีข่อบลอ้ 
(โดยเฉพาะทีข่อบลอ้แบบกนัลืน่) 
– สวมถุงมอืทีเ่หมาะสม 

1. จบัทีข่อบลอ้และกดดว้ยมอืทัง้สองขา้งเทา่ ๆ 
กนัจนกว่ารถเข็นวลีแชรจ์ะหยุด 

การเบรคโดยผูดู้แล 

ผูดู้แลสามารถใชเ้บรค (ดรมัเบรค) หยุดรถเข็นวลีแชรใ์นขณะเคลือ่นทีไ่ด ้
เบรคของผูดู้แลสามารถใชเ้ป็นเบรคหา้มลอ้ไดเ้ชน่กนั 

 
1. หากตอ้งการเบรค ใหด้งึคนัเบรค Ⓐ ขึน้ไปทีม่อืจบั 
2. หากตอ้งการจอด ใหด้งึคนัเบรคใหแ้น่น จากนั้นเลือ่นคนัโยกนิรภยั 

Ⓑ ขึน้ 
3. หากตอ้งการปลดเบรค ใหด้งึคนัเบรคจนกว่าคนัโยกนิรภยัจะป 

ลดออก 



Invacare® Action 1 R 

30 1672317-B 

6.3 การเคลือ่นทีเ่ขา้/ออกจากรถเข็นวลีแชร ์
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะพลกิควํ่าในระหว่างการเขา้และออกจากร
ถเข็นวลีแชร ์
– ควรเขา้และออกจากรถเข็นวลีแชรด์ว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งขอ

ความชว่ยเหลอืก็ต่อเมือ่รา่งกายคุณสามารถทําเชน่นั้นได ้
– เมือ่เขา้และออกจากรถเข็นวลีแชร ์

เวน้ระยะใหต้วัเองใหห้่างจากเบาะนั่งใหม้ากทีสุ่ด 
ซึง่จะชว่ยป้องกนัเบาะไม่ใหเ้สยีหายและชว่ยไม่ใหร้ถเข็นวี
ลแชรพ์ลกิควํ่าไปขา้งหนา้ 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกลอ้ทัง้สองลอ้หนัตรงไปดา้นหนา้ 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถเอยีงไปขา้งหนา้ได ้
หากคุณยนืบนทีว่างเทา้ 
– หา้มยนืบนทีพ่กัเทา้ขณะเขา้และออก 

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
หากคุณปลดเบรคหรอืทําใหเ้บรคเสยีหาย 
รถเข็นวลีแชรอ์าจเลือ่นหลุดจากการควบคุม 
– อย่าเหยยีบเบรคขณะเขา้และออก 

 
 

 
โปรดทราบ! 
บงัโคลนและทีพ่กัแขนอาจเสยีหายได ้
– หา้มนั่งบนบงัโคลนหรอืทีพ่กัแขนขณะเขา้และออก 

 

 

1. ขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใหอ้ยู่ใกลก้บัทีน่ั่งทีคุ่ณตอ้งการยา้ยไปมากทีสุ่ด 
2. ดนัเบรคหา้มลอ้เพือ่จอด 
3. ถอดทีพ่กัแขนหรอืดนัขึน้ใหพ้น้ทาง 
4. ถอดทีพ่กัขาหรอืผลกัออกไปดา้นขา้ง 
5. วางเทา้ของคุณบนพืน้ 
6. จบัรถเข็นวลีแชรแ์ละจบัสิง่ของมั่นคงในบรเิวณใกลเ้คยีง (หากจําเป็น) 
7. ค่อย ๆ เคลือ่นตวัไปทีเ่กา้อี ้
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6.4 การขบัและบงัคบัวลีแชร ์
คุณจะขบัและบงัคบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบลอ้ 
กอ่นขบัวลีแชรโ์ดยไม่มีผูช้ว่ย คุณตอ้งหาจดุพลกิควํ่าของวลีแชร ์
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถพลกิควํ่าไปขา้งหลงัได ้
– ขณะทีห่าจดุพลกิควํ่า ผูช้ว่ยตอ้งยนืหลงัวลีแชรท์นัท ี

เพือ่จบัวลีแชรไ์วห้ากพลกิควํ่า 
– เราแนะนําใหต้ดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเพือ่ป้อง

กนัการลม้ควํ่า 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถพลกิควํ่าไปขา้งหนา้ได ้
– เมือ่ตัง้ค่ารถเข็นวลีแชร ์ใหท้ดสอบลกัษณะการทํางาน 

ของรถในแง่ของการพลกิควํ่าไปขา้งหนา้และปรบัรปูแบบ
การขบัขีข่องคุณใหเ้หมาะสม 

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
การบรรทกุสมัภาระมากเกนิทีพ่นักพงิอาจส่งผลต่อจดุศูนย ์
ถ่วงของรถเข็นวลีแชร ์
– เปลีย่นรูปแบบการขบัขีข่องคุณใหเ้หมาะสม 

การหาจุดพลกิควํ่า 

 

1. ปล่อยเบรค 
2. ถอยหลงัเป็นระยะทางสัน้ ๆ จบัขอบลอ้ทัง้สองขา้งใหแ้น่น 

จากนั้นผลกัไปขา้งหนา้พรอ้มกบัออกแรงเตะเล็กนอ้ย 
3. การถ่ายนํ้าหนักและการบงัคบัในทศิทางตรงกนัขา้มกบัขอบลอ้จะชว่

ยใหคุ้ณระบุจดุพลกิควํ่าได ้
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6.5 ขัน้บนัไดและขอบทาง 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
เมือ่ตอ้งผ่านขัน้บนัได 
คุณอาจเสยีการทรงตวัและทําใหร้ถเข็นวลีแชรล์ม้ควํ่าได ้
– เคลือ่นทีช่า้ ๆ และใชค้วามระมดัระวงัเสมอ 

เมือ่เขา้ใกลข้ัน้บนัได 
– หา้มขึน้หรอืลงขัน้บนัไดทีสู่งเกนิ 25 ซม. 

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
การเปิดใชง้านอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าชว่ยป้องกนัไม่ใ
หร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงั 
– ปิดใชง้านอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่ากอ่นขึน้หรอืล 

งบนัไดหรอืขอบถนน 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของผูช้ว่ยและความเสยีห
ายต่อรถเข็นวลีแชร ์
การเอยีงรถเข็นวลีแชรข์ณะทีผู่ป่้วยนํ้าหนักมากนั่งอยู่ 
อาจทําใหผู้ดู้แลบาดเจ็บทีห่ลงัและรถเข็นเสยีหายได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถบงัคบัรถเข็นวลีแชรท์ีมี่ผูป่้วย 

นํ้าหนักมากนั่งอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยักอ่นทีจ่ะเอยีงรถเข็นวี
ลแชร ์

การเข็นรถเข็นวลีแชรล์งบนัไดโดยผูช้ว่ยเข็น 

 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรข์ึน้ไปทีข่อบทาง แลว้จบัทีข่อบลอ้ 
2. ผูดู้แลควรจบัมอืจบัทัง้สองขา้ง 

วางเทา้ขา้งหน่ึงบนอุปกรณช์ว่ยเอนรถเข็น (หากตดิตัง้ไว)้ 
และเอยีงรถเข็นวลีแชรไ์ปดา้นหลงัเพือ่ใหล้อ้หนา้ยกขึน้จากพืน้ 

3. จากนั้นผูช้ว่ยเข็นควรพยุงรถเข็นวลีแชรใ์หอ้ยู่ในตําแหน่งนี ้
ผลกัรถเข็นลงบนัไดอย่างระมดัระวงั 
จากนั้นเอยีงไปขา้งหนา้จนกว่าลอ้หนา้จะแตะพืน้ 
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การเข็นรถเข็นวลีแชรข์ึน้บนัไดโดยผูช้ว่ยเข็น 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรง 
การขึน้บนัไดและขอบทางบ่อยกว่าการใชง้านตามปกตอิาจ
ทําใหพ้นักพงิของรถเข็นวลีแชรเ์กดิความเสือ่มและเสยีหายเร็
วกว่าทีค่าดไว ้และอาจทําใหผู้ใ้ชต้กจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูใ้ชห้รอืผูช้ว่ยสามารถควบคุ 

มรถเข็นวลีแชรไ์ดก้อ่นทําการเอนรถเข็น 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหลงั จนกว่าลอ้หลงัจะแตะขอบทาง 
2. ผูช้ว่ยเข็นควรเอยีงรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชม้อืจบัทัง้สองขา้งเพือ่ใหล้อ้ห

นา้ลอยขึน้จากพืน้ 
จากนั้นจงึดงึลอ้หลงัใหพ้น้ขอบทางจนสามารถวางลอ้หนา้แตะพืน้ได ้

การเข็นรถเข็นวลีแชรล์งบนัไดโดยไม่มผูีช้ว่ยเข็น 

 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
เมือ่ลงบนัไดโดยไม่มผูีช้ว่ยเข็น 
รถเข็นของคุณอาจควํ่าหากคุณไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้
– ขัน้แรกใหเ้รยีนรูว้ธิกีารลงบนัไดกบัผูช้ว่ยเข็น 
– เรยีนรูว้ธิหีาจดุพลกิควํ่าเพือ่รกัษาสมดุลทีล่อ้หลงัไดใ้นหวั

ขอ้ 6.4 การขบัและบงัคบัวลีแชร,์ หนา้ 31 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปทางขวาของขอบทาง 
ยกลอ้หนา้ขึน้และรกัษาสมดุลของรถเข็น 

2. ตอนนีค่้อย ๆ ปล่อยลอ้หลงัทัง้สองลอ้มว้นลงจากขอบทาง 
ขณะทาํขัน้ตอนนี ้ใหจ้บัขอบลอ้ใหแ้น่นดว้ยมอืทัง้สองขา้งจนกว่าล ้
อหนา้จะแตะพืน้ 
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6.6 การขึน้และลงบนัได 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
เมือ่ตอ้งผ่านขัน้บนัได 
คุณอาจเสยีการทรงตวัและทําใหร้ถเข็นวลีแชรล์ม้ควํ่าได ้
– ใชผู้ช้ว่ยสองคนเสมอ เมือ่ขึน้ลงบนัไดมากกว่าหน่ึงขัน้ 

 

1. คุณสามารถขึน้และลงบนัไดหลายขัน้ไดใ้นคร ัง้เดยีวตามทีอ่ธบิายไว ้
ขา้งตน้ ผูช้ว่ยคนแรกควรยนืหลงัรถเข็นวลีแชรโ์ดยจบัทีม่อืจบั 
ผูช้ว่ยคนทีส่องควรจบัส่วนทีแ่ข็งแรงของโครงดา้นหนา้ไว ้
เพือ่ใหร้ถเข็นวลีแชรม์ั่นคงจากดา้นหนา้ 

 

6.7 การขึน้ลงทางลาดชนัและทางลาด 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้ 
เมือ่ขึน้ลงทางลาดชนัหรอืทางไล่ระดบั 
รถเข็นวลีแชรข์องคุณอาจเอนไปทางดา้นหลงั ดา้นหนา้ 
หรอืดา้นขา้ง 
– ใหผู้ดู้แลอยู่หลงัรถเข็นวลีแชรเ์สมอเมือ่เขา้ใกลท้างลา

ดยาว 
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัดา้นขา้ง 
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัมากกว่า 7° 
– หลกีเลีย่งการกระตุกเมือ่เปลีย่นทศิทางบนทางลาดชนั 

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถลืน่ไถลได ้
แมบ้นทางลาดเอยีงเล็กนอ้ย หากคุณไม่ควบคุมดว้ยมอืจบั 
– ใชเ้บรคหา้มลอ้ 

หากรถเข็นวลีแชรจ์อดน่ิงบนพืน้ลาดเอยีง 

การขึน้ทางลาดชนั 

ในการขึน้ทางลาดชนั คุณตอ้งสรา้งแรงเหวีย่งเล็กนอ้ย รกัษาแรงเหวีย่ง 
และควบคุมทศิทางไปพรอ้ม ๆ กนั 
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1. โนม้ส่วนบนของรา่งกายไปขา้งหนา้และดนัรถเข็นวลีแชรด์ว้ยขอบล ้
อทัง้สองขา้งดว้ยจงัหวะทีร่วดเรว็และแรง 

การลงทางลาดชนั 

เมือ่ตอ้งลงทางลาดชนั 
การควบคุมทศิทางและโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเรว็เป็นสิง่สําคญั 
 

 

 
 
1. เอนหลงัและค่อย ๆ ปล่อยขอบลอ้ผ่านมอือย่างระมดัระวงั 

คุณควรสามารถหยุดรถเข็นวลีแชรไ์ดทุ้กเมือ่โดยจบัทีข่อบลอ้ 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคุณเบรคเป็นเวลานาน 
จะเกดิความรอ้นจากการเสยีดสจํีานวนมากทีข่อบลอ้ 
(โดยเฉพาะทีข่อบลอ้แบบกนัลืน่) 
– สวมถุงมอืทีเ่หมาะสม 
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6.8 เสถยีรภาพและการทรงตวัเมือ่น่ัง 
กจิกรรมในชวีติประจําวนับางอย่างกําหนดใหคุ้ณตอ้งเอนไปขา้งหนา้ 
ดา้นขา้ง หรอืถอยหลงัออกจากรถเข็นวลีแชร ์
สิง่นีม้ผีลกระทบอย่างมากต่อเสถยีรภาพของรถเข็นวลีแชร ์
เพือ่รกัษาการทรงตวัของคุณตลอดเวลา ใหดํ้าเนินการดงันี:้ 

การเอนไปขา้งหน้า 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการลม้
หากคุณเอนตวัไปขา้งหนา้ออกจากรถเข็นวลีแชร ์
คุณอาจจะพลดัตกจากรถเข็นได ้
– อย่ากม้ไปขา้งหนา้มากเกนิไปและอย่าขยบัไปขา้งหนา้ข

ณะทีน่ั่งอยู่บนทีน่ั่งเพือ่หยบิจบัสิง่ของ
– อย่างอตวัไปขา้งหนา้ระหว่างเขา่เพือ่หยบิสิง่ของจากพืน้ 

1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้
(โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้)

2. ใส่เบรคหา้มลอ้ทัง้สองขา้ง
3. เมือ่เอนตวัไปขา้งหนา้ 

รา่งกายส่วนบนของคุณจะตอ้งอยู่เหนือลอ้หนา้

การเอือ้มไปขา้งหลงั

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการลม้
หากคุณเอนตวัไปขา้งหลงัมากเกนิไป 
อาจทําใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงัได ้
– อย่าเอนตวับนพนักพงิมากเกนิไป
– ใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า

1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้
(โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้)

2. หา้มใชเ้บรคหา้มลอ้
3. เมือ่ถอยหลงั อย่าเอือ้มไกลเกนิไปจนตอ้งเปลีย่นท่านั่ง
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7 การขนสง่ 

7.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
หากรถเข็นวลีแชรไ์ม่ไดถู้กล็อคอย่างเหมาะสม 
ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ การเบรค ฯลฯ 
คุณอาจไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรงจากชิน้ส่วนรถเข็นวลีแชรท์ีเ่ค
ลือ่นทีไ่ด ้
– ยดึส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรท์ัง้หมดอย่างแน่นหนากบัพา

หนะขนส่ง เพือ่ป้องกนัไม่ใหห้ลุดออกระหว่างการเดนิทาง

7.2 การพบัและกางรถเข็นวลีแชร ์
การพบัรถเข็นวลีแชร ์

1. นําเบาะรองนั่งออก ถา้ม ี
2. พบัพนักพงิหลงั ถา้ม ี
3. พบัแผ่นรองเทา้ขึน้ 
4. ดงึทีหุ่ม้เบาะนั่งขึน้ 
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การกางรถเข็นวลีแชร ์

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งทีน้ิ่วจะเขา้ไปตดิในรถเข็น 
มคีวามเสีย่งทีนิ่ว้ของคุณจะตดิอยู่ระหว่างขอบทีน่ั่งกบัโครง 
– หา้มใชนิ้ว้จบัขอบทีน่ั่ง 

1. วางรถเข็นวลีแชรไ์วข้า้ง ๆ 
2. หากเป็นไปได ้ใหเ้อยีงรถเข็นวลีแชรเ์ขา้หาคุณอย่างนุ่มนวล 
3. ใชม้อืกดขอบทีน่ั่งใกลต้วัคุณทีสุ่ดลงตรง ๆ เพือ่ใหท้ีน่ั่งกางออก 

4. วางรถเข็นวลีแชรล์งบนพืน้และตรวจสอบว่าขอบทีน่ั่งทัง้สองดา้นอยู่ใ
นโครงเกา้อี ้

5. พบัแผ่นรองเทา้ลง 
6. กางพนกัพงิหลงั ถา้ม ี

7.3 การยกรถเข็นวลีแชร ์

 

โปรดทราบ! 
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรด์ว้ยชิน้ส่วนทีถ่อดออกได ้

(ทีพ่กัแขน ทีพ่กัเทา้) 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักพงิอยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

 

 

1. พบัรถเข็นวลีแชร ์ดูบทที ่7.2 การพบัและกางรถเข็นวลีแชร,์ หนา้ 37 
2. ยกรถเข็นวลีแชรข์ึน้โดยจบัโครงรถทีจ่ดุ Ⓐ เสมอ 
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7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
หากเพลาแบบถอดไดข้องลอ้หลงัไม่เขา้ทีจ่นสดุ 
ลอ้อาจหลวมระหว่างการใชง้าน 
สิง่นีส้ามารถทําใหเ้กดิการพลกิควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเพลาแบบถอดไดอ้ยู่ในตําแหน่

งทีถู่กตอ้งทุกคร ัง้ทีคุ่ณใส่ลอ้

การถอดลอ้หลงั

1. ปล่อยเบรค
2. ใชม้อืขา้งหน่ึงจบัรถเข็นวลีแชรใ์หต้ัง้ตรง
3. อกีวธิหีน่ึง ใหจ้บัลอ้ผ่านขอบซีล่อ้ภายนอกรอบ ๆ ดุมลอ้
4. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืกดปุ่ มเพลาแบบถอดได ้Ⓐ

กดคา้งไวแ้ลว้ดงึลอ้ออกจากปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ

การใส่ลอ้หลงั

1. ปล่อยเบรค
2. ใชม้อืขา้งหน่ึงจบัรถเข็นวลีแชรใ์หต้ัง้ตรง
3. อกีวธิหีน่ึง ใหจ้บัลอ้ผ่านขอบซีล่อ้ภายนอกรอบ ๆ ดุมลอ้
4. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืกดปุ่ ม Ⓐ ของเพลาแบบถอดได ้และกดลง
5. ดนัเพลาเขา้ไปในปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ จนหยุด
6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตดิตัง้วงแหวนเวน้ระยะ Ⓒ แลว้ ถา้ม ี
7. ปลดปุ่ มเพลาแบบถอดไดแ้ละตรวจสอบว่าลอ้แน่นดแีลว้

โปรดทราบ! 
– ยนืยนัใหแ้น่ใจว่าวงแหวนเวน้ระยะ Ⓒ

นั้นอยู่กบัวงลอ้หลงัมาตรฐานเสมอ
(ไม่ไดอ้ยู่กบัลอ้หลงัดรมัเบรค)

7.5 การขนส่งอุปกรณช่์วยการเคลือ่นทีโ่ดยไม่มผูีค้
รอบครอง 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
หากรถเข็นวลีแชรไ์ม่ไดถู้กล็อคอย่างเหมาะสม 
ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ การเบรค ฯลฯ 
คุณอาจไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรงจากชิน้ส่วนรถเข็นวลีแชรท์ีเ่ค
ลือ่นทีไ่ด ้
– ยดึส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรท์ัง้หมดอย่างแน่นหนากบัพ

าหนะขนส่ง เพือ่ป้องกนัไม่ใหห้ลุดออกระหว่างการเดนิทาง

คุณสามารถถอดลอ้หลงัออกไดเ้มือ่เคลือ่นยา้ยรถเข็น 
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โปรดทราบ! 
การสกึหรอและการเสยีดสทีีม่ากเกนิไปอาจส่งผลต่อความแข็
งแรงของชิน้ส่วนทีร่บันํ้าหนัก 
– อย่าดงึรถเข็นวลีแชรข์องคุณบนพืน้ผวิทีก่ดักรอ่นโดย 

ไม่ไดต้ดิตัง้ลอ้ (เชน่ การดงึโครงรถบนพืน้ยางมะตอย) 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– หากคุณไม่สามารถยดึอุปกรณช์ว่ยการเคลือ่นทีไ่ดอ้ย่า 

งปลอดภยัในยานพาหนะขนส่ง Invacare 
แนะนําว่าอย่าขนส่งอุปกรณด์งักล่าว 

 

อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นทีข่องคุณอาจถูกขนส่งโดยไม่มขีอ้จํากดั 
ไม่ว่าจะโดยทางถนน รถไฟ หรอืทางอากาศ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัขนสง่แต่ละแห่งมแีนวทางทีอ่าจจํากดัหรอืหา้มขัน้ตอนการขนส่งบา
งอย่าง กรุณาสอบถามบรษิทัขนส่งสาํหรบัแต่ละกรณี 

• Invacare แนะนําอย่างยิง่ใหย้ดึอุปกรณช์ว่ยเคลือ่นทีไ่วก้บัพืน้ 
ของยานพาหนะขนส่ง 



1672317-B 41 

8 การบํารุงรกัษา 

8.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

คําเตอืน! 
วสัดุบางชนิดเสือ่มสภาพตามธรรมชาตเิมือ่เวลาผ่านไป 
ซึง่อาจส่งผลใหส้่วนประกอบรถเข็นวลีแชรเ์สยีหายได ้
– รถเข็นวลีแชรข์องคุณควรไดร้บัการตรวจสอบโดยชา่งผู ้

ชาํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ 
หรอืหากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน

บรรจุภณัฑสํ์าหรบัการส่งคนื 
รถเข็นวลีแชรจ์ะตอ้งถูกส่งไปยงัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตในบรร
จุภณัฑท์ีเ่หมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายระหว่างการขนส่ง 

8.2 ตารางการบํารุงรกัษา 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการทํางานของรถเข็นวลีแชรป์ลอดภยัและเชือ่ถอืได ้
ใหท้ําการตรวจสอบและบํารุงรกัษาตามหวัขอ้ต่อไปนีเ้ป็นประจํา 
หรอืใหบุ้คคลอืน่เป็นผูดํ้าเนินการ 

ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี

เชค็ลมยาง x 

ตรวจสอบว่าลอ้หลงัอยู่ใ
นตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

x 

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั x 

ตรวจสอบกลไกการพบั x 

ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี

ตรวจสอบลอ้เล็กและการ
ยดึตรงึ 

x 

ตรวจสอบสลกั x 

ตรวจสอบซีล่อ้รถ x 

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้
(กลไกและสายเคเบลิ) 

x 

ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรโ์ด
ยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คุีณ
สมบตัเิหมาะสม 

x 

การตรวจสอบทัว่ไปดว้ยสายตา 

1. ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรเ์พือ่หาชิน้ส่วนทีห่ลวม มรีอยแตก
หรอืขอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ

2. หากคุณพบสิง่ผดิปกตใิด ๆ ใหห้ยุดใชร้ถเข็นวลีแชรท์นัทแีละตดิต่อ
ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต

เชค็ลมยาง 

1. ตรวจสอบแรงดนัลมยาง ดูขอ้มูลเพิ่มเตมิในหวัขอ้ "ยาง"
2. เตมิลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีต่อ้งการ
3. ตรวจสอบดอกยางไปพรอ้ม ๆ กนั
4. เปลีย่นยาง หากจําเป็น
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ตรวจสอบว่าลอ้หลงัอยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบอลของเพลาอยู่นอกตวัรบัโดยใชส้ายตาสงัเก
ตเพือ่ตรวจสอบ 
และดงึลอ้หลงัเพือ่ตรวจสอบว่าเพลาแบบถอดไดอ้ยู่ในตําแหน่งทีถู่กต ้
อง ลอ้ไม่ควรหลุดออกมา 

2. หากใส่ลอ้หลงัไม่อยู่ตรงตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ใหข้จดัสิง่สกปรกหรอืคราบสกปรกออก หากปัญหายงัคงอยู่ 
ใหต้ดิตัง้เพลาแบบถอดไดใ้หม่โดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิห
มาะสม 

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั 

1. ตรวจสอบว่าไดป้รบัเข็มขดันิรภยัอย่างถูกตอ้ง 
 

 

โปรดทราบ! 
– เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมตอ้งปรบัโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุ

ญาต 
– เข็มขดันิรภยัทีช่าํรุดตอ้งเปลีย่นโดยชา่งผูช้าํนาญการที่

มคุีณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบกลไกการพบั 

1. ตรวจสอบว่ากลไกการพบัใชง้านไดง้่าย 

ตรวจสอบลอ้เล็กและการยดึตรงึ 

1. ตรวจสอบว่าลูกลอ้หมุนไดอ้ย่างอสิระ 
2. กดและดงึ 3 ทศิทาง (ดา้นหนา้และหลงั ดา้นซา้ยและขวา 

ดา้นบนและล่าง) เพือ่สงัเกตว่าไม่มรีะยะฟรแีละการเคลือ่นทีใ่ด ๆ 
นอกจากนีใ้หต้รวจสอบว่าไม่มคีวามเสยีหายทีส่งัเกตเห็นได ้

 
รูปที ่8-1 

3. ขจดัสิง่สกปรกหรอืขนออกจากตลบัลูกปืนของลูกลอ้ 
4. ส่วนยดึตรงึลูกลอ้ทีช่าํรุดหรอืเสือ่มสภาพตอ้งเปลีย่นโดยชา่งผู ้

ชาํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบสลกั 

สลกัอาจหลวมเมือ่ใชง้านอย่างต่อเน่ือง 

1. ตรวจสอบว่าสลกัแน่นและเกลยีวไม่หลวม (บนทีพ่กัเทา้ ลูกลอ้ 
ฝาครอบลกูลอ้ ทีหุ่ม้เบาะนั่ง ดา้นขา้ง พนกัพงิ โครง โมดูลทีน่ั่ง) 

2. ขนัสลกัทีห่ลวมดว้ยแรงบดิทีเ่หมาะสม 
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โปรดทราบ! 
สกรู/น็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองหรอืกาวปิดเกลยีวนํามาใชส้ําห
รบัการเชือ่มต่อหลายแบบ 
หากคลายสกรูหรอืน็อตเหล่านีอ้อก 
จะตอ้งเปลีย่นดว้ยสกรู/นอ๊ตแบบล็อคดว้ยตวัเองใหม่ 
หรอืตอ้งยดึดว้ยกาวล็อคเกลยีวใหม่ 
– ตอ้งเปลีย่นสกรู/น็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองโดยชา่งผูช้าํนา

ญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม

ตรวจสอบความตงึของซีล่อ้

ซีล่อ้ไม่ควรหลวมหรอืบดิเบีย้ว 

1. ซีล่อ้ทีห่ลวมตอ้งขนัใหแ้น่นโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิห
มาะสม

2. ซีล่อ้ทีเ่สยีหายตอ้งถูกเปลีย่นโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิห
มาะสม

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้

1. ตรวจสอบว่าเบรคหา้มลอ้อยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง
เบรคจะถูกตัง้ค่าอย่างถูกตอ้ง หากขอถ่างเบรคกดยา
งลงสองถงึสามมลิลเิมตรเมือ่เบรคทํางาน

2. หากคุณพบว่าการตัง้ค่าไม่ถูกตอ้ง ควรปรบัเบรคใหถู้กตอ้งโด
ยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม

โปรดทราบ! 
ตอ้งตัง้ค่าเบรคหา้มลอ้อกีคร ัง้ 
หลงัจากเปลีย่นลอ้หลงัหรอืเปลีย่นตําแหน่งลอ้

การตรวจสอบหลงัจากการชนหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง 

โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรอ์าจมีความเสยีหายทีม่องไม่เห็นอยู่อนัเป็นผล
มาจากการชนอย่างหนักหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง 
– จําเป็นตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรข์องคุณโดยชา่งผูช้าํ

นา2ญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมหลงัจากการชนอย่างห
นักหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง

การซอ่มหรอืเปลีย่นยางใน 

1. ถอดลอ้หลงัและปล่อยอากาศออกจากยางใน
2. ยกผนงัของยางดา้นหน่ึงออกจากขอบลอ้โดยใชค้นัโยกยางรถจกัรย

าน หา้มใชข้องมคีม เชน่ ไขควง ซึง่อาจจะทําใหย้างในเสยีหายได ้
3. ดงึยางในออกจากยาง
4. ซอ่มยางในโดยใชช้ดุซอ่มจกัรยาน หรอืเปลีย่นยาง หากจําเป็น
5. เตมิลมเขา้ท่อเล็กนอ้ยจนพองตวั
6. ใส่วาลว์เขา้ไปในรูวาลว์ทีข่อบลอ้ จากนั้นใส่ท่อเขา้ไปในยาง

(ท่อควรวางใหช้ดิกบัยางโดยไม่มรีอยพบั)
7. ยกผนงัของยางขึน้เหนือขอบลอ้ เร ิม่ปิดวาลว์และใชค้นัโยกยางรถ

จกัรยาน เมือ่ทําเชน่นี ้ควรตรวจสอบใหท้ั่วเพือ่ใหแ้น่ใจว่ายา
งในไม่ไดต้ดิอยู่ระหว่างยางกบัขอบลอ้

8. เตมิลมยางใหม้แีรงดนัสูงสุดสําหรบัการใชง้าน
ตรวจสอบว่าไม่มอีากาศออกจากยาง-
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อะไหล่สํารอง 
 

 
อะไหลส่ํารองทัง้หมดสามารถหาไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต
ของ Invacare 

8.3 การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

8.3.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 
 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการปนเป้ือน 
– ใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม 

 

 

โปรดทราบ! 
ของเหลวหรอืวธิกีารทีไ่ม่ถูกตอ้งอาจทําอนัตรายหรอืสรา้งคว
ามเสยีหายใหก้บัผลติภณัฑ ์
– นํ้ายาทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชือ้ทีใ่ชท้ ัง้หมดตอ้งมปีร

ะสทิธภิาพ ใชง้านรว่มกนัได ้และตอ้งปกป้องวสัดุทีใ่ชส้า 
รนั้นในการทาํความสะอาด 

– หา้มใชข้องเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น (ด่าง กรด ฯลฯ) 
หรอืนํ้ายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น 
เราขอแนะนํานํ้ายาทําความสะอาดในครวัเรอืนทั่วไป เชน่ 
นํ้ายาลา้งจาน หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในคําแนะนํา 
ในการทําความสะอาด 

– หา้มใชต้วัทําละลาย (เซลลูโลสทนิเนอร ์อะซโิตน ฯลฯ) 
ทีเ่ปลีย่นแปลงโครงสรา้งของพลาสตกิหรอืละลายฉลากทีแ่
นบมา 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าผลติภณัฑแ์หง้สนิทกอ่นนําไปใ
ชอ้กีคร ัง้ 

 
สําหรบัการทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ในสภาพแวดลอ้มทางค
ลนิิกหรอืสถานพยาบาลสําหรบัการดูแลระยะยาว 
ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนในสถานพยาบาลของคุณ 

8.3.2 ชว่งเวลาการทําความสะอาด 
 

 

โปรดทราบ! 
การทําความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นประจําชว่ยใหก้ารใชง้านเป็
นไปอย่างราบรืน่ เพิม่อายุการใชง้าน และป้องกนัการปนเป้ือน 
ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ผลติภณัฑ ์
– อย่างสม่ําเสมอในขณะทีใ่ชง้าน 
– กอ่นและหลงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
– เมือ่สมัผสักบัของเหลวจากรา่งกาย 
– กอ่นการใชง้านสําหรบัผูใ้ชใ้หม่ 

8.3.3 การทําความสะอาด 

 

โปรดทราบ! 
สิง่สกปรก ทราย และนํ้าทะเลสามารถสรา้งความเสยีหาย 
ใหก้บัตลบัลูกปืน และชิน้ส่วนเหล็กสามารถขึน้สนิมไดห้า 
กพืน้ผวิไดร้บัความเสยีหาย  
– รถเข็นวลีแชรค์วรสมัผสักบัทรายและนํ้าทะเลในชว่งเวล 

าสัน้ ๆ เท่านั้น และทาํความสะอาดหลงัจากเดนิทางไปทีช่า 
ยหาดทุกคร ัง้ 

– หากรถเข็นวลีแชรส์กปรก ใหเ้ชด็สิง่สกปรกออกโดยเรว็ 
ทีสุ่ดดว้ยผา้ชบุนํ้าหมาด ๆ แลว้เชด็ใหแ้หง้อย่างระมดัระวงั 

1. ถอดตวัเลอืกใด ๆ ก็ตามทีต่ดิตัง้อยู่ 
(เฉพาะตวัเลอืกทีไ่ม่ตอ้งใชเ้ครือ่งมอื) 
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2. เชด็แต่ละส่วนโดยใชผ้า้หรอืแปรงขนนุ่ม
นํ้ายาทําความสะอาดในครวัเรอืนทั่วไป (pH = 6 - 8) และนํ้าอุ่น

3. ลา้งชิน้ส่วนต่าง ๆ ดว้ยน้ําอุ่น
4. เชด็ชิน้ส่วนต่าง ๆ ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้

สามารถใชนํ้้ายาขดัสรีถยนตแ์ละแว็กซเ์นือ้นุ่มบนพืน้ผวิโลหะทีท่า
ส ีเพือ่ขจดัรอยถลอกและคนืความเงางาม 

การทําความสะอาดเบาะ 

สําหรบัการทําความสะอาดเบาะ โปรดอ่านคําแนะนําบนฉลากของทีน่ั่ง 
เบาะรองนั่ง และผา้คลุมพนักพงิ 

หากเป็นไปได ้ใหเ้กีย่วแถบตะขอเขา้กบัห่วงเสมอ 
(ส่วนทีย่ดึไดด้ว้ยตวัเอง) เมือ่ซกั เพื่อลดการเกดิเศษผา้แ 
ละดา้ยบนแถบขอเกีย่วและป้องกนัความเสยีหายของผา้หุม้เบาะ 

8.3.4 การฆ่าเชือ้ 

รถเข็นวลีแชรส์ามารถฆ่าเชือ้ไดโ้ดยการฉีดพ่นหรอืเชด็ดว้ยนํ้ายาฆ่าเชือ้
ทีผ่่านการทดสอบและผ่านการรบัรองแลว้ 

ฉีดพ่นผลติภณัฑท์ําความสะอาดและฆ่าเชือ้ทีอ่่อนโยน 
(มคุีณสมบตัฆิ่าเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ราทีเ่ป็นไปตามมาต
รฐาน EN1040 / EN1276 / EN1650) 
และปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติ 

1. เชด็พืน้ผวิทีเ่ขา้ถงึไดท้ัง้หมดดว้ยผา้นุ่มและนํ้ายาฆ่าเชือ้ในครวัเรอืน
ทั่วไป

2. ปล่อยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้
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9 การแกไ้ขปัญหา 

9.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

ความผิดปกตอิาจเกดิขึน้จากการใชง้านประจําวนั การปรบัเปลีย่น 
หรอืความตอ้งการสําหรบัรถเข็นวลีแชรท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ตารางดา้นล่างแสดงวธิกีารระบุและซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 

การดําเนินการบางอย่างทีแ่สดงไวต้อ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํ
นาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม ซึง่ไดม้กีารระบสุิง่เหล่านีไ้ว ้
เราขอแนะนําว่าการปรบัเปลีย่นทัง้หมดควรดําเนินการโดยชา่ง
ผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ขอ้ควรระวงั! 
– หากคุณสงัเกตเห็นความผดิปกตเิกีย่วกบัรถเข็นวลีแ

ชรข์องคุณ เชน่ การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในการบงัคบั
ควบคุม ใหห้ยุดใชร้ถเข็นวลีแชรข์องคุณทนัทแี
ละตดิต่อผูใ้หบ้รกิาร
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9.2 การระบุและการซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 

ขอ้บกพรอ่ง สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การดําเนินการ 

รถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถขบัใหเ้ป็
นเสน้ตรงได ้

แรงดนัลมยางในลอ้หลงัหน่ึงลอ้ไม่ถูกตอ้ง แรงดนัลมยางทีถู่กตอ้ง  11.2 ยาง, หนา้ 50 

ซีล่อ้หกั เปลีย่นซีล่วดทีช่าํรุด  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ซีล่อ้แน่นไม่เท่ากนั ขนัซีล่อ้ทีห่ลวม  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ตลบัลูกปืนลูกลอ้สกปรกหรอืเสยีหาย ทําความสะอาดตลบัลูกปืนหรอืเปลีย่นลูกลอ้  
 ชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคจบัไดไ้ม่ดหีรอืไม่สมมาตร แรงดนัลมยางไม่ถูกตอ้งในยางหลงัขา้งหน่ึงหรอืทัง้สอง
ขา้ง 

แรงดนัลมยางทีถู่กตอ้ง  11.2 ยาง, หนา้ 50 

การตัง้ค่าเบรคไม่ถูกตอ้ง แกไ้ขการตัง้ค่าเบรค  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ความตา้นทานการหมุนสูงมาก แรงดนัลมยางในยางหลงัต่ําเกนิไป แรงดนัลมยางทีถู่กตอ้ง  11.2 ยาง, หนา้ 50 

ลอ้หลงัไม่ขนาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลอ้หลงัขนานกนั 
 ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้โยกไปมาเมือ่เคลือ่นทีเ่รว็ แรงตงึในบล็อกตลบัลูกปืนของลูกลอ้นอ้ยเกนิไป ขนัน็อตบนเพลาบล็อกตลบัลูกปืนใหแ้น่นขึน้เล็กนอ้ย 
 ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้สกึ เปลีย่นลูกลอ้  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้แข็งหรอืตดิ ตลบัลูกปืนสกปรกหรอืชาํรุด ทําความสะอาดตลบัลูกปืนหรอืเปลีย่นลูกลอ้ 
 ชา่งผูช้าํนาญการ 
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10 หลงัการใชง้าน 

10.1 การจดัเก็บ 

โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายของผลติภณัฑ ์
– อย่าจดัเก็บผลติภณัฑไ์วใ้กลแ้หล่งความรอ้น
– หา้มวางสิง่ของอืน่ ๆ บนรถเข็นวลีแชร ์
– จดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้นทีร่ม่และแหง้
– โปรดอา้งองิขดีจํากดัอุณหภูมใินบทที ่11

 ขอ้มูลทางเทคนิค, หนา้ 49 

หลงัจากการเก็บรกัษาเป็นเวลานาน (มากกว่า 4 เดอืน) 
จะตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรต์ามบทที ่8 การบํารุงรกัษา, หนา้ 44 

10.2 การกําจดั

โปรดรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มและรไีซเคลิผลติภณัฑนี์ผ่้านสถานทีร่บัรไี
ซเคลิเมือ่หมดอายุการใชง้าน 

ถอดแยกชิน้ส่วนผลติภณัฑแ์ละส่วนประกอบ 
เพือ่ใหส้ามารถแยกและรไีซเคลิวสัดุแต่ละชนิดได ้

การกาํจดัและการรไีซเคลิผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ตอ้งเป็นไปต
ามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัสําหรบัการจดัการของเสยีในแต่ละประเท
ศ ตดิต่อบรษิทัจดัการขยะในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ขอขอ้มูล 

10.3 การเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่นําไปใชซ้ํา้ 

ผลติภณัฑนี์เ้หมาะสําหรบัการใชซ้ํา้ 
หากตอ้งการเตรยีมผลติภณัฑใ์หพ้รอ้มสําหรบัผูใ้ชร้ายใหม่ 
ใหดํ้าเนินการดงัต่อไปนี:้ 

• การตรวจสอบ
• การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 
• ปรบัใหเ้ขา้กบัผูใ้ชใ้หม่ 

ดูรายละเอยีดไดท้ี ่8 การบํารุงรกัษา, หนา้ 41 
และคู่มอืบรกิารสําหรบัผลติภณัฑนี์ ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดส้่งมอบคู่มอืการใชง้านไปพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์

หากตรวจพบความเสยีหายหรอืไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
หา้มใชผ้ลติภณัฑซ์ํา้ 
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11 ขอ้มูลทางเทคนิค 

11.1 ขนาดและน้ําหนัก 

ขอ้กาํหนดเฉพาะของขนาดและนํ้าหนักทัง้หมดระบุถงึรถเข็นวลีแชรป์ระเภ
ทต่าง ๆ ในการกาํหนดค่ามาตรฐาน ขนาดและน้ําหนัก (ตามมาตรฐาน 
ISO 7176–1/5/7) อาจเปลีย่นแปลงตามการกาํหนดค่าทีแ่ตกต่างกนั 
ขนาดของรถเข็นวลีแชรท์ีไ่ม่มสีมัภาระในวงเล็บ 

โปรดทราบ! 
– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง

ขนาดโดยรวมของรถเข็นวลีแชรเ์มื่อพรอ้มใชง้านนั้นเกนิขี
ดจํากดัทีอ่นุญาต
และไม่สามารถเขา้ถงึเสน้ทางหลบหนีฉุกเฉินได ้

– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง
รถเข็นวลีแชรม์ขีนาดเกนิขนาดทีแ่นะนําสําหรบัการเดนิทา
งโดยรถไฟในสหภาพยุโรป

นํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุด 125 กก. 

Ⓐ ความยาวทัง้หมดรวมทีพ่กัขา 1085 – 1125 มม. 

Ⓑ ความกวา้งรวม 608 – 700 มม. 

ความยาวเมือ่พบั 1025 มม. 

ความกวา้งเมือ่พบั 250 มม. 

ความสูงเมือ่พบั 735 – 950 มม. 

นํ้าหนักรวม ตัง้แต่ 17.5 กก. 

นํ้าหนักของส่วนทีห่นักทีสุ่ด 10 – 14 กก. 

เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิงเม่ือลงเนิน 

เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิงเม่ือขึน้เนิน 

เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิงทีท่างเดนิเ
ทา้ 

0° – 18° 

0° – 9° 

0° – 19° 

มุมระนาบทีน่ั่ง 3° – 7° (3°) 

Ⓒ ความลกึของทีน่ั่งทีใ่ชง้านจรงิ 450 – 470 (425) มม. 

Ⓓ ความกวา้งของทีน่ั่งทีใ่ชง้านจรงิ 355 – 480 (380 – 505) มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 25 มม. 

Ⓔ ความสูงถงึพืน้ผวิทีน่ั่งทีข่อบดา้
นหนา้ 

438 – 488 (495) มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 50 มม. 

Ⓕ ความสูงถงึพืน้ผวิทีน่ั่งทีข่อบดา้น
หลงั 

416 – 436 มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 50 มม. 

Ⓖ มุมพนักพงิ (คงที)่ 9° (0° - 7°) 

Ⓗ ความสูงพนักพงิ 450 – 470 (430) มม. 
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Ⓘ ระยะจากทีพ่กัเทา้ถงึทีน่ั่ง 335 – 460 (330 – 455) มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 25 มม. 

มุมจากขาถงึพืน้ผวิทีน่ั่ง 106° / 0° – 80° (70°) 

Ⓙ ความสูงทีพ่กัแขนถงึทีน่ั่ง 251 – 265 (240) มม. 

ตําแหน่งดา้นหนา้ของโครงสรา้ง
ทีพ่กัแขน 290 – 305 มม. 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางขอบลอ้ 535 มม. 

ตําแหน่งแนวนอนของเพลา 10 – 47 มม. 

รศัมวีงเลีย้วต่ําสุด 915 มม. 

ความกวา้งของพืน้ทีจ่ดัเก็บ 250 มม. 

ความสูงของพืน้ทีจ่ดัเก็บ 735 – 1050 มม. 

ความยาวของพืน้ทีจ่ดัเก็บ 1025 มม. 

Ⓚ ความยาวทัง้หมดไม่รวมทีพ่กัขา 835 – 875 มม. 

Ⓛ ความสูงทัง้หมด 950 มม. 

ความกวา้งของเดอืย 1280 มม. 

มุมเบรคสูงสุดบนทางลาด 7° 

11.2 ยาง 
แรงดนัในอุดมคตขิึน้อยู่กบัประเภทของยาง: 

ยาง แรงดนัสูงสุด

ยางแบบแข็ง: 
610 มม. (24”) 
305 มม. (12”) 

- - - 

ยางแบบนิวเมตกิ: 
610 มม. (24”) 

4.5 bar 450 kPa 65 psi 

ยางแบบแข็ง: 
200 มม. (8”) 

- - - 

ความเขา้กนัไดข้องยางตามรายการขา้งตน้ขึน้อยู่กบัการกาํหนด
ค่าและ/หรอืรุน่ของรถเข็นวลีแชรข์องคุณ 

ในกรณีทีย่างร ัว่ ปรกึษาศนูยบ์รกิารทีเ่หมาะสม 
(เชน่ รา้นซอ่มจกัรยาน ตวัแทนจําหน่ายจกัรยาน) 
เพือ่เปลีย่นท่อโดยชา่งผูช้าํนาญ 

ขนาดของยางจะระบุไวท้ีแ่กม้ยาง 
การเปลีย่นยางทีเ่หมาะสมตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

ขอ้ควรระวงั! 
– แรงดนัลมยางในทัง้สองลอ้ตอ้งเทา่กนั 

เพือ่หลกีเลีย่งเพิม่รูส้กึสบายในการขบัขี ่
รกัษาประสทิธภิาพการเบรค
และขบัเคลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ดง้่าย



1672317-B 51 

11.3 วสัดุ 
โครง/ท่อพนักพงิ อลูมเินียม, เหล็ก 

เบาะ (ทีน่ั่งและพนักพงิ) โฟม PUR ผา้ไนลอน 
และโพลเีอสเตอร ์

มอืจบั PVC 

ชิน้ส่วนพลาสตกิ เชน่ มอืจบัเบรค 
อุปกรณป้์องกนัเสือ้ผา้ แผ่นวางเทา้ 
แผ่นรองแขน และชิน้ส่วนอืน่ ๆ 
ทีม่ใีหเ้ลอืกเกอืบทัง้หมด 

เทอรโ์มพลาสตกิ (เชน่ PA, 
PP, ABS และ PUR) 
ตามเครือ่งหมายบนชิน้ส่วน 

กลไกการพบั / คํา้ยนัแนวตัง้ / 
ชิน้ส่วนสําหรบัหนีบ / ซีลู่กลอ้ 

อลูมเินียม, เหล็ก 

สกรู แหวนรอง และน็อต เหล็ก 

วสัดุทัง้หมดทีใ่ชไ้ดร้บัการป้องกนัการกดักรอ่น 
เราใชเ้ฉพาะวสัดุและส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH 
เท่านั้น 

ระบบตรวจจบัการโจรกรรมและโลหะ: ในบางกรณี 
วสัดุทีใ่ชใ้นรถเข็นวลีแชรอ์าจเปิดใชง้านระบบตรวจจบัการโจรก
รรมและระบบตรวจจบัโลหะ 

11.4 สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 

การจดัเก็บและการขน
ส่ง 

การใชง้าน 

อุณหภูมิ -20°C ถงึ 40°C -5°C ถงึ 40°C

ความชืน้สมัพทัธ ์ 20% ถงึ 90% ที ่30°C, ไม่ควบแน่น 

ความดนับรรย
ากาศ 

800 hPa ถงึ 1060 hPa 

พงึระวงัว่าเมือ่เก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้นอุณหภูมต่ํิา 
จะตอ้งทําการปรบัตามบทที ่8 การบํารงุรกัษา, หนา้ 41 
กอ่นใชง้าน 
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