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ทัว่ไป 

5 

1 ทัว่ไป 

น

1.1 บทนํา 
คู่มอืการใช ้งานเล่มน้ีมขี อ้มูลทีส่ําคญัเกีย่วกบัการจดัการผลติภณัฑ  ์
เพ่อืความปลอดภยัเมือ่ใช ้ผลติภณัฑ  ์โปรดอ่านค่มูอืการใช ้งานอย่าง 
ละเอยีดและปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั 

คณุตอ้งอ่านและทําความเขา้ใจค่มูอืฉบบัน้ีกอ่นทีจ่ะใช ้ผลติภณัฑ น้ี์ 
ขอรบัคําแนะนําเพ่มิเตมิจากบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามคุน้เคยกบั 
อาการป่วยของคณุ พร ้อมทัง้สอบถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใช ้งานที่ 
ถกูตอ้งและการปรบัตัง้ทีจ่าํเป็ นกบับุคลากรทางการแพทยใ์หเ้รยีบร ้อย 

โปรดทราบวา่เอกสารน้ีอาจมหีวัขอ้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์อง 
คณุ เน่ืองจากคู่มอืเล่มน้ีใช ้กบัรุน่ทีม่ที ัง้หมด (ในวนัทีพ่มิพ )์ หากไม่ 
ระบุไว เ้ป็ นอย่างอืน่ แต่ละหวัขอ้ในคู่มอืเล่มน้ีจะ 
อา้งองิถงึผลติภณัฑท์ุกรุน่ 

รุน่และการกาํหนดค่าทีม่ใีนประเทศของคณุสามารถคน้หาไดใ้น
เอกสารสําหรบัการขายของแตล่ะประเทศ 

Invacare ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเฉพ 
าะของผลติภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งแจ ง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

กอ่นอ่านเอกสารน้ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเอกสารเป็ นเว 
อร ์ช่นัล่าสดุ คณุสามารถคน้หาเวอร ์ช่นัล่าสดุในรปูแบบ PDF ไดท่ี้ 
เว็บไซต ์ Invacare 

หากขนาดตวัอกัษรในเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอ่านไดย้าก คณุสามารถ 
ดาวนโ์หลดเอกสารรปูแบบ PDF ไดจ้ากเว็บไซต ์ คณุสามารถปรบั
ขนาดตวัอกัษรของไฟล ์ PDF ไดบ้นหนา้จอซึง่จะชว่ยใหค้ณุอ่านได  ้
ง่ายขึ้ 

1608467-H 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่ ประกาศเกีย่วก ั
บความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์โปรด
ตดิต่อตวัแทนจาํหน่าย Invacare ดทูีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณร์า้ยแรงกบัผลติภณัฑ ์คณุควรแจง้ผูผ้ล ิ
ตและหน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบในประเทศของคณุ 

1.2 สญัลกัษณใ์นคูม่อืเล่มนี ้
คู่มอืเล่มนีใ้ชส้ญัลกัษณแ์ละคาํอธบิายสญัลกัษณ ์และนําไปใชก้บัการ
ปฏบิตัใินสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายหรอืไม่ปลอดภยั ซึง่อา1จส่ง
ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บของบคุคลหรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ ดู
ขอ้มูลดา้นล่างสาํหรบัคําจาํกดัความของคําอธบิายสญัลกัษณ ์

คําเตอืน 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการ
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 
ขอ้ควรระวงั 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการ
บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืไมร่นุแรง หากไม่หลกีเลีย่ง 
โปรดทราบ 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิ หากไม่หลกีเลีย่ง 

เคล็ดลบัและคําแนะนํา 
ใหเ้คล็ดลบั คําแนะนํา และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์เพือ่
การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพและไรปั้ญหา 

สญัลกัษณอ์ืน่ ๆ

(ไม่ไดม้ใีชง้านในคู่มอืทกุฉบบั) 
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บุคคลทีร่บัผดิชอบในสหราชอาณาจกัร 
ระบุว่าผลติภณัฑไ์มไ่ดผ้ลติในสหราชอาณาจกัร 
Triman 
ระบุกฎการรไีซเคลิและคดัแยกเพือ่ทิง้ (ใชสํ้าหรบั
ประเทศฝร ัง่เศสเท่าน้ัน) 

1.3 ขอ้มูลการรบัประกนั
เราใหก้ารรบัประกนัผลติภณัฑโ์ดยผูผ้ลติตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไข
ทัว่ไปของธรุกจิในประเทศน้ัน ๆ 

การเรยีกรอ้งการรบัประกนัสามารถทําไดผ้่านผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดส้ง่มอบ
ผลติภณัฑใ์หค้ณุเท่าน้ัน 

1.4 การจาํกดัจาํนวนความรบัผดิ
Invacare ไมร่บัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิจาก: 

• การไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน
• การใชง้านทีไ่ม่ถกูตอ้ง
• การสกึหรอตามธรรมชาติ
• การประกอบหรอืการตัง้ค่าทีไ่ม่ถกูตอ้งโดยผูซ้ ือ้หรอืบุคคลทีส่าม
• การปรบัเปลีย่นทางเทคนิค
• การดดัแปลงและ/หรอืการใชช้ ิน้สว่นอะไหล่ทีไ่ม่เหมาะสมโดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาต

1.5 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั
คณุภาพเป็นพืน้ฐานในการดําเนินงานของบรษิทั โดยทํางานภายใต ้
ระเบยีบขอ้บงัคบัของ ISO 13485 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมาย CE ซึง่สอดคลอ้งกบั Medical Device 
Regulation 2017/745 Class I 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมาย UKCA ซึง่สอดคลอ้งกบั Part II UK 
MDR 2002 (ตามทีแ่กไ้ข) Class I 

เรากาํลงัดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพือ่ใหม้ั่นใจว่าผลกระทบของ
บรษิทัทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก จะลดลง
เหลอืนอ้ยทีส่ดุ 

เราใชเ้ฉพาะวสัดแุละส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่าน้ัน 

1.5.1 มาตรฐานเฉพาะผลติภณัฑ ์

รถเข็นวลีแชรนี์ผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 12183 ซึง่รวมถงึ
การทดสอบความสามารถในการตดิไฟ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
โปรดตดิต่อตวัแทน Invacare ในทอ้งถิน่ ดทูีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

1.6 อายุการใชง้าน 
อายุการใชง้านทีค่าดการณไ์วข้องผลติภณัฑนี์ ้คอื 5 ปี ในกรณีทีใ่ช ้
ทุกวนั และเป็นไปตามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั ชว่งเวลาสําหรบั
การบํารงุรกัษา และการใชง้านทีถ่กูตอ้ง ซึง่ระบุไวใ้นคู่มอืเล่มนี ้
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นระหว่างอายุการใชง้านอาจแตกต่างกนั
ไปตามความถีแ่ละความหนักเบาในการใชง้าน 
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2 ความปลอดภยั

2.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
หวัขอ้นีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทีส่าํคญัเพือ่ปกป้อง
ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรแ์ละผูด้แูล และเพือ่การใชร้ถเข็นวลีแชรอ์ย่ 
างปลอดภยัและไรปั้ญหา 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็รา้ยแรง 
ในกรณีเกดิเพลงิไหมห้รอืควนั ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรม์คีวาม
เสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติหรอืไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรง เมือ่ไม่
สามารถเคลือ่นยา้ยออกจากแหลง่กาํเนิดไฟหรอืควนัได ้
ไมข้ดีไฟ ไฟแชก็ และบุหร ีส่ามารถทําใหเ้กดิเปลวไฟใน
บรเิวณรอบ ๆ รถเข็นวลีแชรห์รอืบนเสือ้ผา้ได ้
– หลกีเลีย่งการใชห้รอืจดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้กล ้

เปลวไฟหรอืผลติภณัฑท์ีต่ดิไฟได ้
– หา้มสบูบุหร ีข่ณะใชร้ถเข็นวลีแชร ์

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การเกดิอบุตัเิหตุและการบาดเจบ็
รา้ยแรง 
อบุตัเิหตทุีท่าํใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงอาจเกดิขึน้ได ้
หากมกีารปรบัรถเข็นวลีแชรไ์ม่ถกูตอ้ง 
– การปรบัทีร่ถเข็นวลีแชรต์อ้งดําเนินการโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการเสมอ

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
ตําแหน่งตามยาวของแกนลอ้หลงัของรถเข็นวลีแชรเ์มือ่
เปรยีบเทยีบกบัตาํแหน่งพนักพงิอาจส่งผลต่อความสเถยีร
ของรถเข็น 
– ตําแหน่งไปขา้งหนา้ทําใหร้ถเข็นวลีแชรม์คีวามเสถยีร

นอ้ยลงและความเสีย่งต่อการหงายหลงัเพิม่ขึน้ แตช่ว่ย
เพิม่ความคล่องตวัดว้ยตําแหน่งการยดึเกาะทีด่ขีึน้ของ
ขอบลอ้และรศัมวีงเลีย้วทีส่ ัน้ 

– ในทางกลบักนั การเคลือ่นแกนลอ้หลงัไปขา้งหลงั
ทําใหร้ถเข็นมคีวามสเถยีรมากขึน้และเอยีงนอ้ยลง แต่
ความคล่องตวัลดลง

– ความเสถยีรทีล่ดลงสามารถชดเชยไดด้ว้ยการตดิตัง้
อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ความสามารถของผูใ้ชแ้ละขดีจาํกดัความปลอดภยั
เฉพาะ

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการหงายหลงั
ตําแหน่งของเพลาลอ้หลงัและมุมของพนักพงิเป็นจดุปรบัเปลีย่น
หลกั 2 จดุทีอ่าจส่งผลต่อความสเถยีรขณะน่ังบนรถเข็นวลีแชร ์
– การเปลีย่นแปลงเหล่านี ้ไดแ้ก ่ตําแหน่งลอ้หนา้และ/หรอืการ

ปรบัมุมซีล่อ้เพือ่ตดิตัง้รถเข็นวลีแชร ์ตอ้งดําเนินการตาม
คําแนะนําของชา่งเท
คนิคผูช้าํนาญการเท่าน้ัน ซึง่เป็นผูท้ีป่ระเมนิความเสีย่ 
งทัง้หมดเกีย่วกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงใด ๆ ต่อการ
กาํหนดค่าของรถเข็นวลีแชร ์ดงัน้ัน โปรดปรกึษาผูใ้หบ้รกิารที่
ไดร้บัอนุญาตของคณุ
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คาํเตอืน!
ความเสีย่งเน่ืองจากรูปแบบการขบัขีท่ีไ่ม่เหมาะสม
กบัสภาวะการใชง้าน
มคีวามเสีย่งทีจ่ะลืน่ไถลบนพืน้เปียก กรวด หรอืพืน้ดนิที่
ไม่เรยีบ
– ปรบัความเรว็และรปูแบบการขบัขีใ่หเ้ขา้กบัสภาวะการ

ใชง้านเสมอ (สภาพอากาศ พืน้ผวิ ความสามารถส่วน
บุคคล ฯลฯ)

คาํเตอืน!
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
ในการชน คณุอาจไดร้บับาดเจ็บทีส่่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย
ซึง่ยืน่ออกไปนอกส่วนของรถเข็นวลีแชร ์(เชน่ เทา้หรอืมอื)
– หลกีเลีย่งการชนกนัโดยไม่เบรค
– หา้มขบัรถเข็นวลีแชรช์นวตัถเุด็ดขาด
– ขบัอย่างระมดัระวงัผ่านทางเดนิแคบ ๆ

คาํเตอืน!
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้
ทีค่วามเรว็สงู คณุอาจสญูเสยีการควบคมุรถเข็นว ี
ลแชรแ์ละพลกิควํ่า
– หา้มใชค้วามเรว็เกนิ 7 กม./ชม.
– หลกีเลีย่งการชนกนั

ขอ้ควรระวงั!
ความเสีย่งตอ่การไหม ้
ส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรอ์าจรอ้นขึน้เมือ่สมัผสักบัแหล่ง
ความรอ้นภายนอก
– อย่าใหร้ถเข็นวลีแชรถ์กูแสงแดดจดักอ่นการใชง้าน
– กอ่นใชง้าน ใหต้รวจสอบอณุหภมูขิอง

ส่วนประกอบทัง้หมดทีส่มัผสักบัผวิหนังของคณุ

ขอ้ควรระวงั!
ความเสีย่งทีนิ่ว้จะเขา้ไปตดิในรถเข็น
มคีวามเสีย่งทีนิ่ว้มอืหรอืแขนจะเขา้ไปตดิอยู่กบัส่วน
ทีเ่คลือ่นทีไ่ดข้องรถเข็นวลีแชร ์
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเมือ่เปิดใชง้านกลไกการพบัหรอื

กลไกการใสข่องชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้เชน่ เพลาแบบ
ถอดไดข้องลอ้หลงั พนักพงิแบบพบัได ้หรอือปุกรณ์
ป้องกนัการพลกิควํ่า จะตอ้งไม่มสีิง่ใดตดิคา้งอยู่

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํา่ 
การแขวนสมัภาระเพิม่เตมิ (กระเป๋าสะพายหลงัหรอืสิง่ของที่
คลา้ยกนั) กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้อาจส่งผลต่อความ
สเถยีรทีด่า้นหลงัของรถเข็นวลีแชร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ใช ้
รว่มกบัพนักพงิแบบปรบัมุมได ้
– Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัการ

พลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) เมือ่แขวนสมัภาระเพิม่เตมิ
กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้

1672319-B
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– ในกรณีทีม่แีผลกดทบัหรอือาการบาดเจ็บทีผ่วิหนัง ให ้

ปกป้องแผลของคณุ เพือ่หลกีเลีย่งไม่ใหส้มัผสัถกูเนือ้ผา้
ของอปุกรณโ์ดยตรง โปรดตดิต่อบุคลากรทางการแพทย ์
เพือ่ขอคําแนะนําทางการแพทย ์

ขอ้ควรระวงั!
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
เมือ่ใชร้ถเข็นวลีแชรร์ว่มกบัอปุกรณอ์ืน่ ขอ้จาํกดัของ
อปุกรณท์ัง้สองชนิดจะนําไปใช ้เชน่ น้ําหนักสงูสดุของ
ผูใ้ชอ้ปุกรณอ์าจลดลง
– ใชร้ว่มกบัอปุกรณอ์ืน่ ๆ ที ่Invacare อนุญาตเทา่น้ัน

ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตสําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ
– กอ่นใชง้าน โปรดอ่านคู่มอืการใชง้าน

ของแตล่ะอปุกรณแ์ละตรวจสอบขอ้จาํกดัต่าง ๆ

2.2 อปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยั
คาํเตอืน!
ความเสีย่งตอ่อบุตัเิหตุ
อปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัทีต่ ัง้คา่ไมถ่กูตอ้งหรอืใชง้าน
ไมไ่ดอ้กีต่อไป (เบรค อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํา่) อาจ
ทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
– ตรวจสอบเสมอวา่อปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัใชง้านได ้

กอ่นทีค่ณุจะใชร้ถเข็นวลีแชร ์และใหช้า่งผูช้าํนาญทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสมหรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต
ตรวจสอบอปุกรณด์งักลา่วเป็นประจาํ

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
ชิน้ส่วนทีไ่ม่ใชข่องเดมิหรอืไม่ถกูตอ้งอาจส่งผลตอ่การ
ทํางานและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
– ใชเ้ฉพาะชิน้ส่วนเดมิสําหรบัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในระหว่าง

การใชง้านเท่าน้ัน
– เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างภมูภิาค โปรดดแูคต

ตาล็อกหรอืเว็บไซต ์Invacare ในประเทศของคณุ
สําหรบัตวัเลอืกทีม่หีรอืตดิต่อผูจ้ดัจาํหน่าย Invacare
ดทูีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี้

ฟังกช์ ัน่การทํางานของอปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัอธบิายไวใ้นบทที ่3 
ภาพรวมผลติภณัฑ,์ หนา้ 12 

2.3 ฉลากและสญัลกัษณบ์นผลติภณัฑ ์

ป้ายแสดงขอ้มูลผลติภณัฑ ์

ฉลากระบผุลติภณัฑต์ดิอยู่บนโครงรถเข็นวลีแชรแ์ละใหข้อ้มูลต่อไปนี:้ 
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Ⓐ ทีอ่ยู่ผูผ้ลติ

Ⓑ บารโ์คด้ EAN/HMI

Ⓒ มาตรฐานความสอดคลอ้งของยุโรป

Ⓓ มาตรฐานความสอดคลอ้งของสหราชอาณาจกัร

Ⓔ อ่านคู่มอืการใชง้าน

Ⓕ อปุกรณท์างการแพทย ์

Ⓖ น้ําหนักผูใ้ชส้งูสดุ

Ⓗ บารโ์คด้หมายเลขประจาํผลติภณัฑ ์

Ⓘ หมายเลขประจาํผลติภณัฑ ์

Ⓙ หมายเลขอา้งองิ

Ⓚ ความกวา้งทีน่ั่ง

Ⓛ รายละเอยีดผลติภณัฑ ์

Ⓜ วนัทีผ่ลติ

อ่านคู่มอืการใชง้าน 

ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการ
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 

ป้ายเตอืนราวขา้งเตยีงไม่ถูกล็อค 

หา้มยกรถเข็นวลีแชรข์ณะทีร่าวขา้งเตยีงไม่ถกู
ล็อค 

ฉลากแสดงขอ้มูลเข็มขดัพยุงตวั

เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม เมือ่สามารถสอด
มอืแบน ๆ เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหวา่งรา่งกายและ
เข็มขดัได ้

ป้ายแสดงขอ้มูลพนกัพงิรุน่ใชก้ลไกปรบัเอน 

ดนัไมคํ้า้พนักพงิ (1) ออกกอ่นใชง้านคนัโยก (2) 
ซึง่จะเป็นการปลดระบบรกัษาความปลอดภยัทีล็่อค
อตัโนมตั ิป้ายนีต้ดิอยู่ทีส่่วนบนของไมค้ํา้พนักพงิ 
(ดา้นขวา) 
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สญัลกัษณต์ะขอเกีย่ว

รถเข็นวลีแชรบ์างคนัอาจใชเ้ป็นทีน่ั่งในรถขึน้อยู่กบัการกาํหนดค่า 
บางรุน่อาจใชไ้มไ่ด ้

ISO 717 6-19 

ตําแหน่งสําหรบัผูกซึง่เป็นจดุของสายรดัของระบบ
ยดึ ในกรณีทีม่กีารขนสง่รถเข็นวลีแชรท์ีม่คีนน่ังอยู่
ในรถ สญัลกัษณนี์จ้ะตดิอยู่กบัรถเข็นวลีแชร ์เมือ่
ส ัง่ซ ือ้รุน่ทีม่ตีวัเลอืกชดุอปุกรณส์าํหรบัการขนสง่
เท่าน้ัน 

สญัลกัษณค์าํเตอืน 
รถเข็นวลีแชรนี์ไ้ม่ไดร้บัการกาํหนดค่าสําหรบัการ
ขนส่งผูโ้ดยสารในยานยนต ์สญัลกัษณนี์ต้ดิอยู่กบั
โครงรถเข็นวลีแชรใ์กลก้บัฉลากระบุผลติภณัฑ ์
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3 ภาพรวมผลติภณัฑ ์

3.1 รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
รถเข็นวลีแชรส์าํหรบัผูท้ีเ่คลือ่นไหวไดป้านกลางนีม้กีลไกการพบัแบบ
คานขวางและทีพ่กัขาแบบผลกัออก 

โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรไ์ดร้บัการผลติและกาํหนดค่าเป็นรายบุคคล
ตามขอ้กาํหนดเฉพาะในคําสัง่ซ ือ้ ขอ้กาํหนดเฉพาะ
จะตอ้งดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทยต์ามความ
ตอ้งการและสภาวะสขุภาพของผูใ้ช ้
– ปรกึษาบุคลากรทางการแพทย ์หากคณุตอ้งการปรบั

ใชก้ารกาํหนดคา่รถเข็นวลีแชร ์
– การปรบัใชใ้ด ๆ ควรดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ

3.2 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
รถเข็นวลีแชรส์าํหรบัผูท้ีเ่คลือ่นไหวไดป้านกลางมจีดุประสงคเ์พือ่ใหผู้ ้
ทีต่อ้งจาํกดัอยู่ในท่าน่ังและสามารถใชร้ถเข็นดว้ยตวัเองเป็นส่วนใหญ่
สามารถเคลือ่นที ่

อาจใชร้ถเข็นวลีแชรใ์นอาคารและนอกอาคารบนพืน้ราบและพืน้ดนิที่
เขา้ถงึได ้

ผูใ้ชเ้ป้าหมาย 

รถเข็นวลีแชรม์ไีวส้ําหรบัผูท้ีม่อีายุ 12 ปีขึน้ไป (วยัรุน่และผูใ้หญ่) 
น้ําหนักของผูน่ั้งรถเข็นวลีแชรต์อ้งไมเ่กนิน้ําหนักสงูสดุของผูใ้ชต้ามที่
ระบุไวใ้นหวัขอ้ขอ้มูลทางเทคนิคและบนฉลากระบผุลติภณัฑ ์

ผูใ้ชท้ีมุ่่งหมาย คอื ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรแ์ละ/หรอืผูด้แูล 

ผูใ้ชค้วรมคีวามสามารถทางกายภาพและทางจติใจในการใชร้ถเข็น
วลีแชรไ์ดอ้ย่างปลอดภยั (เชน่ ในการขบัเคลือ่น บงัคบัเลีย้ว เบรค) 

ขอ้บ่งใช/้ขอ้หา้มใช ้

• ชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดา้นการเคลือ่นไหวอนัเน่ืองมาจากความ
เสยีหายเชงิโครงสรา้งและ/หรอืการทํางานของขา

• ตอ้งมแีขนและมอืทีส่ามารถจบัไดแ้ละแข็งแรงเพยีงพอในการ
ขบัเคลือ่นรถเข็น

ไมม่ขีอ้หา้มในการใชร้ถเข็นวลีแชร ์หากใชง้านรถเข็นตาม
วตัถปุระสงคท์ีร่ะบุไว ้
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3.3 ส่วนหลกัของรถเข็นวลีแชร ์ Ⓐ มอืจบั
Ⓑ พนักพงิหลงั
Ⓒ ลอ้หลงัพรอ้มขอบลอ้
Ⓓ เบรคหา้มลอ้
Ⓔ โครงเหล็กยดึลกูลอ้
Ⓕ ทีพ่กัขาแบบหมนุได ้
Ⓖ ทีพ่กัเทา้
Ⓗ โครง
Ⓘ ทีน่ั่ง
Ⓙ ทีพ่กัแขน

อปุกรณข์องรถเข็นวลีแชรอ์าจแตกต่างไปจากรปู เน่ืองจาก
รถเข็นวลีแชรแ์ตล่ะคนัผลติขึน้ตามขอ้กาํหนดเฉพาะในการ
สัง่ซ ือ้ 
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3.4 เบรคหา้มลอ้
เบรคหา้มลอ้ใชเ้พือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถเคลือ่นทีไ่ดเ้มือ่
อยู่น่ิงกบัทีเ่พือ่ป้องกนัรถเข็นไถลลืน่ออกไป 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ หากเบรคกระทนัหนั
หากคณุเหยยีบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีค่ณุกาํลงัเคลือ่นที ่
คณุจะไม่สามารถควบคมุทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้และ
รถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั ซึง่อาจนําไปสูก่ารชน
หรอืทําใหค้ณุหกลม้ได ้
− หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีค่ณุกาํลงัเคลือ่นที่

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้
– เบรคหา้มลอ้จะตอ้งทํางานพรอ้มกนั
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ เพือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรช์า้ลง
– อย่าพงิเบรคหา้มลอ้เพือ่พกัหรอืเคลือ่นยา้ย

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
หากมอีากาศไม่เพยีงพอในยาง เบรคหา้มลอ้จะทาํงานไม่
ถกูตอ้ง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแรงดนัลมยางถกูตอ้ง ยาง 11.3, 

หนา้ 77 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบหรอืการกดทบั
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบัเบรคหา้มลอ้ ซึง่นิว้
ของคณุอาจเขา้ไปตดิได ้
− วางนิว้ของคณุใหห่้างจากชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดเ้มือ่

ใชเ้บรค ใหม้อืของคณุอยู่บนคนัเบรคเสมอ

ระยะห่างระหว่างขอถ่างเบรคกบัยางสามารถปรบัได ้การ
ปรบัตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคมาตรฐาน 

1. หากตอ้งการเบรค ใหด้นัคนัเบรคไปขา้งหนา้ดว้ยฝ่ามอืใหไ้กล
ทีส่ดุ

2. หากตอ้งการปลดเบรค ใหด้งึคนัเบรคไปขา้งหลงัดว้ยนิว้ทีอ่ยู่
ดา้นล่าง
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ดงึเบรค 

1. หากตอ้งการเบรค ดงึคนัเบรคไปขา้งหลงัดว้ยนิว้ทีอ่ยู่ดา้นล่าง
ใหไ้กลทีส่ดุ

2. หากตอ้งการปลดเบรค ดนัคนัเบรคไปขา้งหนา้ดว้ยฝ่ามอืใหไ้กล
ทีส่ดุ

คนัโยกของดา้มจบัสามารถพบักลบัไดเ้พือ่ความสะดวกใน
การเคลือ่นยา้ย ซึง่ทําไดโ้ดยการดงึคนัโยกขึน้ แลว้พบั
กลบั 

เบรคแบบผลกัทีข่บัเคลือ่นดว้ยแขนเดยีว (มใีหเ้ป็ นตวัเลอืก) 

เบรคแบบผลกัน้ีชว่ยใหผู้ใ้ช ้หยุดรถเข็นวลีแชร ์ไดด้ ว้ยแขนขา้งเดยีว 
(คนัเบรคเดยีว ดว้ยมอืขวาหรอืมอืซ ้าย) 

3.5 พนักพงิ 
พนักพิงมีสามแบบ (คงที่ พับ และปรับเอนได้ ) 

1608467-H 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ของผูช้ว่ยและความ
เสยีหายตอ่รถเข็นวลีแชร ์
การเอยีงรถเข็นวลีแชรข์ณะทีผู่ป่้วยน้ําหนักมากน่ังอยู่ 
อาจทําใหผู้ด้แูลบาดเจ็บทีห่ลงัและรถเข็นเสยีหายได ้
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถบงัคบัรถเข็นวลีแชรท์ีม่ี

ผูป่้วยน้ําหนักมากน่ังอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยักอ่นทีจ่ะเอยีง
รถเข็นวลีแชร ์

3.5.1 ผา้คลุมพนกัพงิมาตรฐาน 

ผา้คลมุพนักพงิมาตรฐานมใีหส้ําหรบัพนักพงิทกุประเภท ผา้
คลมุเหล่านีไ้ม่สามารถปรบัได ้

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
หากผา้คลมุพนักพงิมาตรฐานหย่อน จดุพลกิควํา่ 
ของรถเข็นวลีแชรจ์ะเปลีย่นไปในทางทีแ่ย่ลง 
− ตอ้งเปลีย่นผา้คลมุพนักพงิมาตรฐานทีห่ย่อนโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการ

3.5.2 ผา้คลุมพนกัพงิแบบปรบัได ้

คณุสามารถปรบัความตงึของผา้คลมุพนักพงิไดต้ามตอ้งการ 
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การปรบัผา้คลุมพนกัพงิ

1. ถอดเบาะพนักพงิหลงั Ⓐ
2. คลายแถบตะขอและห่วง Ⓑ ทีด่า้นหลงัของผา้คลมุพนักพงิโดย

การดงึออกมา 
3. ขนัหรอืคลายแถบตามทีต่อ้งการ จากน้ันตดิกลบัเขา้ไปใหม่

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
หากสายรดัหลวมมาก จดุพลกิควํ่าของ
รถเข็นวลีแชรจ์ะเปลีย่นไปในทางทีแ่ย่ลง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดใ้ส่สายรดัอย่างถกูตอ้ง

โปรดทราบ! 
– อย่ารดัสายรดัใหแ้น่นเกนิไป สิง่นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่ารปูทรง

ของรถเข็นวลีแชรจ์ะไม่เปลีย่นแปลง

โปรดทราบ! 
− รดัสายรดัใหแ้น่นเมือ่รถเข็นถกูกางออกเท่าน้ัน

3.5.3 ความสูงของผา้คลุมพนกัพงิ 

ความสงูของผา้คลมุพนักพงิสามารถปรบัไดส้ําหรบัพนักพงิทุกประเภท 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
การแขวนสมัภาระเพิม่เตมิ (กระเป๋าสะพายหลงัหรอื
สิง่ของทีค่ลา้ยกนั) กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของรถเข็นวลี
แชร ์อาจส่งผลตอ่ความเสถยีรทีด่า้นหลงัของรถเข็นวลี
แชร ์อาจทําใหเ้กา้อีเ้อนไปขา้งหลงัทําใหเ้กดิการ
บาดเจ็บได ้
– ดงัน้ัน Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ป้องกนัการพลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) เมือ่แขวน
สมัภาระเพิม่เตมิกบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้(กระเป๋า
สะพายหลงัหรอืสิง่ของทีค่ลา้ยกนั)

ความสงูของผา้คลมุพนักพงิสามารถปรบัไดต้รงเสาทีอ่ยู่
ดา้นหลงัของเกา้อื ้การปรบัตอ้งดาํเนินการโดยชา่ง
ผูช้าํนาญการ 
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3.5.4 พนกัพงิแบบปรบัไม่ได ้

พนักพงิแบบยดึตําแหน่งตายตวั 0° และ 7°: พนักพงิสองชนิดนีไ้ม่
จาํเป็นตอ้งปรบัตัง้ใด ๆ 

3.5.5 พนกัพงิแบบพบัได ้

เพือ่ประหยดัพืน้ทีใ่นการเคลือ่นยา้ยรถเข็นวลีแชร ์สามารถพบัพนัก
พงิได ้

การพบัและกางพนกัพงิ
1. ใชค้นัโยก Ⓐ ดว้ยการดงึ และพบัส่วนบนของพนักพงิ
2. หากตอ้งการกลบัสู่ตําแหน่งเร ิม่ตน้ ผลกัดา้นบนไปยงัตําแหน่ง

แนวตัง้ พนักพงิจะล็อคโดยอตัโนมตั ิ

3.5.6 การปรบัเอนพนกัพงิ 

เพือ่ใหไ้ดต้ําแหน่งทีส่ะดวกสบายสาํหรบัผูใ้ชม้ากขึน้ พนักพงิสามารถ
ปรบัเอนได ้

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
หา้มเคลือ่นยา้ยรถเข็นวลีแชรเ์มือ่พนักพงิอยู่ในตําแหน่ง
ปรบัเอน 
– Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัการ

พลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) เมือ่พนักพงิอยู่ในตําแหน่ง
ปรบัเอน

มุมพนกัพงิ

มุมของพนักพงิสามารถปรบัได ้4 ระดบั (0° ถงึ 30°) ดว้ยรุน่ทีม่ี
กลไกและปรบัไดน้อ้ยกว่าดว้ยรุน่เสาคํา้ 
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คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
− ทําการปรบัพนักพงิกอ่นทีผู่ใ้ชจ้ะน่ังลงในรถเข็นวลี

แชรเ์สมอเพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ
− Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนั

การพลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) รว่มกบัตําแหน่งลอ้
หลงัทัง้หมด เมือ่คณุใชพ้นักพงิในมุมอย่างนอ้ย 12°

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบหรอืกดทบันิว้ 
มคีวามเสีย่งทีนิ่ว้จะถกูหนีบในชิน้ส่วนกลไกของรถเข็น
วลีแชรเ์สมอ 
− โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่เปิดใชง้านคนัโยก

ควบคมุของพนักพงิแบบปรบัเอนได ้

โปรดทราบ! 
– ดนัไมคํ้า้พนักพงิออกกอ่นใชง้านคนัโยก ซึง่จะเป็นการ

ปลดระบบรกัษาความปลอดภยัทีล็่อคอตัโนมตัิ

1. ปลดระบบล็อคอตัโนมตัโิดยกดไมค้ํา้พนักพงิ
2. ในเวลาเดยีวกนั ใหด้งึคนัโยกควบคมุ Ⓐ เพือ่ใหม้มุทัง้สองขา้ง

เท่ากนั 
3. ปล่อยคนัโยกเมือ่ไดม้มุทีต่อ้งการ

3.5.7 พนกัพงิปรบัมุมได ้(-15°/+15°) 

มุมของพนักพงิสามารถปรบัไดต้ ัง้แต่ –15° ถงึ +15° (ไม่ปรบัเอน) 

1. ปรบัมมุพนักพงิดว้ยสกรแูบบปรบัได ้Ⓐ
2. หมุนประแจหกเหลีย่ม 5 มม. ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ใหไ้ดม้มุลบ
3. อกีทางเลอืกหน่ึง หมุนประแจหกเหลีย่ม 5 มม. ทวนเข็มนาฬกิา

เพือ่ใหไ้ดมุ้มบวก
4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการปรบัทัง้สองอย่างเป็นมุมทีต่อ้งการ

เท่ากนัทัง้สองดา้น

Invacare แนะนําว่าการปรบัมุมพนักพงิควรดําเนินการโดยชา่ง
ผูช้าํนาญการ 
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คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
หา้มเคลือ่นยา้ยรถเข็นวลีแชรเ์มือ่พนักพงิอยู่ในตําแหน่ง
ปรบัเอน 
– Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัการ

พลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) เมือ่พนักพงิอยู่ในตําแหน่ง
ปรบัเอน

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์อ

งกนัการพลกิควํา่ (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) รว่มกบัตําแหน่ง
ลอ้หลงัทัง้หมด เมือ่คณุใชพ้นักพงิในมุมอย่างนอ้ย 12°

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อท่าน่ังทีไ่ม่สบาย 
มุมระหว่างทีน่ั่งและพนักพงินอ้ยกว่า 90° ทําใหผู้ใ้ชบ้าง
คนรูส้กึไม่สบายตวั 
− การปรบัเปลีย่นนีต้อ้งดําเนินการโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการ หากแพทยผ์ูก้าํหนดใชร้ถเข็น
เห็นชอบ โปรดปรกึษากบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ

3.5.8 แท่งพยุงหลงั

แทง่พยุงหลงัม ี2 แบบ (แท่งพยุงหลงัมาตรฐานและแทง่พยุงหลงัแบบ
พบัได)้

แทง่พยุงหลงัมาตรฐานสําหรบัพนักพงิ 

แทง่พยุงหลงัเชือ่มต่อกบัมอืจบัทัง้สองดา้น ทําหนา้ทีช่ว่ยใหส้่วนของ
พนักพงิหลงัตงึและตอ้งอยู่ในตําแหน่งเดยีวกบัรุน่ปรบัเอนไดเ้สมอ 

ขอ้ควรระวงั! 
– หา้มใชแ้ทง่พยุงหลงัเพือ่ดนัรถเข็นวลีแชร ์แทง่พยุงหลงั

ไม่ใชส่่วนทีใ่ชด้นัรถเข็น!
– อย่าพยายามยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชแ้ท่งพยุงหลงั

ชิน้ส่วนนีอ้าจหลดุออกและเสยีหายได ้
− วางนิว้ของคณุใหห่้างจากส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดแ้ละขอบ

คมเพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ

การพบัแท่งพยุงหลงั

1. คลายสกร ูⒶ แบบหมุนดว้ยมอืทัง้สองตวัใหห้ลวมเล็กนอ้ย ดงึ
แทง่พยุงหลงั Ⓑ ขึน้และหมุนลงดา้นล่างตามแนวของพนักพงิ
(ขวาหรอืซา้ย)

2. พบัแท่งพยุงหลงั Ⓑ จนกระทัง่อยู่ในตําแหน่งตัง้ตรง
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การตดิต ัง้แท่งพยุงหลงั

1. พบัแท่งพยุงหลงั Ⓑ ขึน้ดา้นบน
2. วางแท่งพยุงหลงั Ⓑ ใหต้รงกบัมอืจบั จากน้ันดนัลงบนสกร ูⒶ

แบบหมุนดว้ยมอื 
3. ขนัสกร ูⒶ แบบหมุนดว้ยมอืใหแ้น่น และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

สกร ูⒶ แบบหมนุดว้ยมอืสองตวัถกูขนัจนแน่น 

สิง่สําคญั คอื ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้และยดึแท่ง
พยุงหลงัอย่างถกูตอ้งตลอดเวลา เมือ่ใชง้านเกา้อี ้ไม่ควร
ปล่อยใหแ้ท่งพยุงหลงัหอ้ยหลวม (ดฉูลาก Ⓒ บนแท่งพยุง
หลงั) 

การพบัแท่งพยุงหลงัสําหรบัพนกัพงิ 
มแีท่งพยุงหลงัแบบพบัไดใ้หเ้ลอืก เพือ่เพิม่ความแข็งแรงของพนักพงิ
บนรถเข็นวลีแชรท์ีม่คีวามสงูหรอืความกวา้งของสว่นหลงัมาก 

ขอ้ควรระวงั! 
− อย่าใชแ้ท่งพยุงหลงัแบบพบัไดเ้พือ่ยกหรอืผลกั

รถเข็นวลีแชร ์คานพยุงอาจแตกหกัได ้

การพบัแท่งพยุงหลงั

1. ปลดล็อคแท่งพยุงหลงัทีพ่บัอยู่โดยดนัขอ้ต่อ Ⓐ ลงเล็กนอ้ย
2. พบัแท่งพยุงหลงัลงดา้นล่าง

แทง่พยุงหลงัทีพ่บัอยู่จะปลดออกโดยอตัโนมตัเิมือ่พบัเกา้อี ้

การตดิต ัง้แท่งพยุงหลงั

1. พบัแท่งพยุงหลงัขึน้ดา้นบน
2. ล็อคแท่งพยุงหลงัทีพ่บัอยู่โดยดงึขอ้ต่อ Ⓐ ขึน้เล็กนอ้ย
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3.5.9 มอืจบั 

โปรดทราบ! 
− ตรวจสอบมอืจบักอ่นใชร้ถเข็นวลีแชรเ์สมอวา่ดา้ม

จบัถกูล็อคไวก้บัทีห่รอืไม่ หมายความว่าไม่สามารถ
หมุนและดงึออกได ้

มอืจบัแบบต ัง้คา่ดา้นหลงัปรบัความสูงได ้(อปุกรณเ์สรมิ) 

มอืจบัแบบตัง้ค่าดา้นหลงัปรบัความสงูไดช้ว่ยใหผู้ด้แูลสามารถ
ปรบัดา้มจบัใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ะดวกสบาย

1. หากตอ้งการตัง้ความสงูของมอืจบั ใหค้ลายลกูบดิ Ⓐ ดนัมอืจบั
ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ จากน้ันขนัลกูบดิใหแ้น่นอกีคร ัง้ 

ขอ้ควรระวงั! 
หากขนัลกูบดิไมถ่กูตอ้ง มอืจบัอาจหลดุออกจากทอ่
พนักพงิโดยไม่ตัง้ใจขณะดนัขึน้ดา้นบน 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดห้มุนลกูบดิแน่น

มอืจบัแบบกดในตวัปรบัความสูงได ้(อปุกรณเ์สรมิ) 

มอืจบัแบบกดในตวัแบบปรบัความสงูไดช้ว่ยใหผู้ด้แูลสามารถปรบั
ดา้มจบัใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ะดวกสบาย

1. หากตอ้งการตัง้ความสงูของมอืจบั ใหค้ลายลกูบดิ Ⓐ ดนัมอืจบั
ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ จากน้ันขนัลกูบดิใหแ้น่นอกีคร ัง้ 
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ขอ้ควรระวงั! 
หากขนัลกูบดิไมถ่กูตอ้ง มอืจบัอาจหลดุออกจากทอ่
พนักพงิโดยไม่ตัง้ใจขณะดนัขึน้ดา้นบน 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดห้มุนลกูบดิแน่น

3.6 บงัโคลน 
เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ิง่สกปรกจากลอ้พุ่งขึน้ดา้นบน สามารถตดิตัง้บงั
โคลนแบบถอดได ้ตําแหน่งของบงัโคลนสามารถปรบัได ้

การถอด 

1 ดงึบงัโคลนออกจากตวัยดึในแนวตัง้ตรง 
2 หากตอ้งการปรบัความยากง่ายในการดงึบงัโคลนออกจากตวัยดึ 

ใหเ้ปลีย่นระดบัความแน่นของสกร ูⒹ

การใส่ 

1. ดนับงัโคลนเขา้ไปในตวัยดึ

การปรบัความสูง 

1. คลายสกร ูⒷ ดว้ยประแจ 10 มม. ในรอ่ง Ⓒ ของทอ่สําหรบัวางที่
พกัแขน

2. เลือ่นทีพ่กัแขนขึน้หรอืลง จนกว่าจะไดค้วามสงูตามตอ้งการ
พรอ้มขนัสกร ูⒷ เขา้ที ่(ทีข่อบดา้นบนของตวัยดึ)

3. ขนัสกร ูⒷ ใหแ้น่น (5-6 Nm)
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น

3.7 ทีพ่กัแขน 
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ทีพ่กัไหลไ่มถ่กูล็อคและสามารถดงึขึน้ดา้นบนไดง้า่ย 
− หา้มยกหรอืเคลือ่นยา้ยรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชท้ีพ่กัไหล่
− หา้มใชท้ีพ่กัไหลส่ําหรบัการเคลือ่นยา้ย เมือ่ยกรถเข็น

วลีแชรข์ึน้หรอืลงบนัได

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบ 
− วางนิว้ของคณุใหห่้างจากส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้นระหว่าง

การถอด การตดิตัง้ หรอืการปรบัทีพ่กัแขน
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3.7.1 ทีพ่กัแขนแบบแท่ง ปรบัระดบัสูงตํา่และหมุนได ้

การถอด 
1. ยกทีพ่กัแขนแบบแทง่ขึน้ จากน้ันดงึออกจากตวัยดึในแนวตัง้ตรง

การใส่

1. ดนัทีพ่กัแขนแบบแทง่ไปในตวัยดึ

การปรบัความสูง

1. ดงึทีพ่กัแขนแบบแทง่ออกจากทีย่ดึ
2. คลายสกรบูนแทง่ทีพ่กัแขน จากน้ันขนักลบัเขา้ไปใหม่เมือ่ได ้

ระดบัความสงูทีต่อ้งการ
3. ดนัทีพ่กัแขนแบบแทง่กลบัเขา้ไปในตวัยดึ
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น

การหมุน

1. ยกทีพ่ักแขนขึน้เล็กน้อย จากน้ ันหมุนออกดา้นนอก
1608467-H 

3.7.2 ทีพ่กัแขนแบบปรบัความสูงไดต้ลอดแนวและถอดออกได ้

การถอด

1. ใส่เบรคหา้มลอ้ทัง้สองขา้ง
2. กดกลไกการล็อค Ⓐ คา้งไว ้ซึง่อยู่ทีด่า้นล่างทีพ่กัแขนในแนวตัง้ 

(ถา้มตีดิตัง้ไว)้
3. ดงึทีพ่กัแขนขา้งเบาะรองแขนออกจากตวัยดึ
4. หากตอ้งการปรบัความยากง่ายในการดงึทีพ่กัแขนออกจากตวัยดึ

ใหเ้ปลีย่นระดบัความแน่นของสกร ูⒹ

การใส่ 

1. ดนัทีพ่กัแขนเขา้ไปในตวัยดึ
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การปรบัความสูง 

1. คลายสกร ูⒷ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม. ในรอ่ง Ⓒ ของท่อ
สําหรบัวางทีพ่กัแขน

2. เลือ่นทีพ่กัแขนขึน้หรอืลง จนกว่าจะไดค้วามสงูตามตอ้งการ
พรอ้มขนัสกร ูⒷ เขา้ที ่(ทีข่อบดา้นบนของตวัยดึ)

3. ขนัสกร ูⒷ ใหแ้น่น (5-6 Nm)
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น

3.7.3 ทีพ่กัแขนแบบปรบัความสูงไดแ้ละถอดออกได ้

การถอด 

1. กดกลไกการล็อค Ⓐ คา้งไว ้ซึง่อยู่ทีด่า้นล่างทีพ่กัแขนในแนวตัง้ 
(ถา้มตีดิตัง้ไว)้

2. ดงึทีพ่กัแขนขา้งเบาะรองแขนออกจากตวัยดึ

การใส่
1. ดนัทีพ่กัแขนเขา้ไปในตวัยดึ

การปรบัความสูงของแผ่นรองแขน 

1. คลายสกร ูⒷ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม. ตรงส่วนบนสดุของท่อ
สําหรบัวางทีพ่กัแขน

2. เลือ่นทีพ่กัแขนขึน้หรอืลง จนกว่าจะไดค้วามสงูตามตอ้งการ
พรอ้มขนัสกร ูⒷ เขา้ที่

3. ขนัสกร ูⒷ ใหแ้น่น (5-6 Nm)
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น 

การปรบัความลกึของแผ่นรองแขน 

1. คลายสกร ูⒸ 2 ตวั ใตโ้ครงทีพ่กัแขน
2. เลือ่นทีพ่กัแขนไปดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั จนกว่าจะไดค้วามลกึ

ทีต่อ้งการ พรอ้มขนัสกร ูⒸ เขา้ที ่
3. ขนัสกร ูⒸ 2 ตวัใหแ้น่น (1.5–2 Nm)
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น 

การปรบัความสูงของแผ่นป้องกนัดา้นขา้ง 

1. คลายสกร ู2 ตวัของตวัหนีบของแผ่นป้องกนัดา้นขา้ง Ⓓ
2. เลือ่นแผ่นป้องกนัดา้นขา้งขึน้หรอืลง จนกว่าจะไดค้วามสงูที่

ตอ้งการ 
3. ขนัสกร ู2 ตวัของตวัหนีบแผ่นป้องกนัดา้นขา้งใหแ้น่น Ⓓ

(0.7–1.2 Nm)
4. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น
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3.7.4 ทีพ่กัแขนแบบพบัเกบ็และถอดออกได ้

การพบั 

1. จบัทีพ่กัแขนตรงแผ่นสําหรบัวางแขนหรอืส่วนโคง้ดา้นหนา้
จากน้ันพบักลบั

การถอดดา้นหน้า 
1. กดหมุดปลดทีพ่กัแขน Ⓐ ทีด่า้นหนา้คา้งไว ้
2. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขนโดยดงึขึน้ตรง ๆ แลว้

พบักลบั 
การใส่ดา้นหนา้ 

1 ดนัทีพ่กัแขนลงจนสดุ จนกระทัง่ปุ่ มปลด Ⓑ ดา้นหนา้เขา้ไปในรู
ชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน 

2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปุ่ มยืน่ออกมาจนสดุผ่านรชูอ่งเสยีบ 
การถอดดา้นหลงั
1. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน Ⓓ โดยดงึทีพ่กัแขน

ขึน้ตรง ๆ

การใส่ดา้นหลงั

1. วางส่วนรองรบัทีพ่กัแขน Ⓒ เหนือชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน
ดา้นหลงั Ⓓ

2. ดนัทีพ่กัแขนลงจนไดย้นิเสยีง "คลกิ" ดงัชดั แสดงว่าทีพ่กัแขน
ถกูล็อคเขา้กบัชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน Ⓓ แลว้

3.7.5 ทีพ่กัแขน ปรบัระดบัสูงตํา่ได ้พบัเกบ็และถอดออกได ้

การพบั 

1. จบัทีพ่กัแขนตรงแผ่นสําหรบัวางแขนหรอืส่วนโคง้ดา้นหนา้
จากน้ันพบักลบั

การถอดดา้นหน้า 

1. กดหมุดปลดทีพ่กัแขน Ⓐ ทีด่า้นหนา้คา้งไว ้
2. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขนโดยดงึขึน้ตรง ๆ แลว้

พบักลบั 
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การใส่ดา้นหนา้ 

1. ดนัทีพ่กัแขนลงจนสดุ จนกระทัง่ปุ่ มปลดดา้นหนา้ Ⓑ เขา้ไปในรู
ชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปุ่ มยืน่ออกมาจนสดุผ่านรชูอ่งเสยีบ

การถอดดา้นหลงั

1. ถอดทีพ่กัแขนออกจากชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน Ⓓ โดยดงึทีพ่กัแขน
ขึน้ตรง ๆ

การใส่ดา้นหลงั

1. วางส่วนรองรบัทีพ่กัแขน Ⓒ เหนือชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน
ดา้นหลงั Ⓓ

2. ดนัทีพ่กัแขนลงจนไดย้นิเสยีง "คลกิ" ดงัชดั แสดงว่าทีพ่กัแขน
ถกูล็อคเขา้กบัชอ่งเสยีบทีพ่กัแขน Ⓓ แลว้

การปรบัความสูง 

1. หลงัจากคลายสกรยูดึ Ⓔ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม. หรอืตะปู
ควง หากมี

2. ปรบัความสงูและขนัสกรยูดึ Ⓔ ใหแ้น่น (5 Nm) หรอืขนัตะปูควง
ใหแ้น่นในตําแหน่งทีต่อ้งการ

3. ทําการตัง้ค่าทัง้สองดา้น

3.8 ทีพ่กัขา 
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชท้ีพ่กัเทา้หรอืทีพ่กัขา

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบหรอืกดทบันิว้ 
มกีลไกการผลกัไปมาทีอ่าจทําใหนิ้ว้ของคณุเขา้ไปตดิได ้
– ระมดัระวงัเมือ่ใช ้การผลกัไปมา การถอดประกอบ หรอื

การปรบักลไกเหล่านี้

โปรดทราบ! 
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายตอ่กลไกทีพ่กัขา 
– อย่าวางของหนักหรอืใหเ้ด็กน่ังบนทีพ่กัขา

3.8.1 ทีพ่กัขาแบบพบัได ้

การพบัออกดา้นนอก 

1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ และพบัทีพ่กัขาออกดา้นนอก
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า้นหงา้ขปไบัพราก  

1. ีทบัพ ่ ีทา้ขเนจา้นหงา้ขปไาขกัพ ่

บัพนาบดอถราก

1.  คอล็ดลปวัตนาง้ชใดปิเ Ⓐ
2. ีทงึด ่ ึขาขกัพ น้ 

บัพนาบส่ใราก
1. ีทบัพนาบ่สใ ่ ีทาขกัพ ่ นักาจ งรคโงอขา้นหนา้ด ้ ีทบัพน ่ ปไาขกัพ

ีทา้ขเนจา้นหงา้ข ่

3.8.2 ที่ ้ดไบัพะลแมมุบัรปบบแาขกัพ  

การพั กอนนา้ดกออบ  
1.  คอล็ดลปวัตนาง้ชใดปิเ Ⓐ ีทบัพะลแ ่ กอนนา้ดกออาขกัพ

การพ า้นหงา้ขปไบั  

1. ีทบัพ ่ ีทา้ขเนจา้นหงา้ขปไาขกัพ ่

บัพนาบดอถราก

1.  คอล็ดลปวัตนาง้ชใดปิเ Ⓐ ีทบัพ ่ กอนนา้ดกออาขกัพ
2. ีทงึด ่ ึขาขกัพ น้ 

บัพนาบส่ใราก

1. ีทนัด ่ ีวหเว้ลแบัรวัตนใปไา้ขเาขกัพ ่ ีทา้ขเนจา้นหงา้ขปไงย ่

มมุบัรปราก

นหแาํตีม ่งทีต่ ั้ มุมบัรปรากบัรหาํสงน่หแาํต 6 า้นหงว่ล้วไง  

1.  ดิบกูลนุมห Ⓓ นึหงา้ขอืมยว้ด ่ง ขณะทีร่องที่ งา้ขกีออืมยว้ดาขกัพ
หน่ึง 

2. เมื่ ีทมุม้ดไอ ่ นักาจ ดิบกูลยอ่ลป้หใ ว้ลแมสะามหเ ้นที่ คอล็ะจาขกัพ
ีทงน่หแาํตู่สา้ขเ ่ รากงอ้ต
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การพบัและการปรบัแผ่นรองน่อง 

• การพบัแผ่นรองน่องไปขา้งหนา้ (1) หรอืขา้งหลงั (2):

1. พบัแผ่นรองน่อง Ⓔ ไปขา้งหนา้ (1)
2. ดงึแผ่นรองน่อง Ⓔ ขึน้แลว้พบักลบั (2)

• การล็อคแผ่นรองน่องทีพ่บัไปขา้งหลงั:

1. แยกวงแหวนเวน้ระยะแบบเปิดสเีทา ⓧ ออกจากตาํแหน่ง
2. ใสว้งแหวนเวน้ระยะแบบเปิดสเีทากลบัเขา้ไป
3. ใส่วงแหวนเวน้ระยะแบบเปิดสเีทา ⓧ ดงัทีแ่สดงไวท้าง

ดา้นขวาของแผนภาพ
ทําขัน้ตอนนีย้อ้นกลบัเพือ่ปลดล็อกการพบัแผ่นรองน่องไป
ขา้งหลงั 

• การปรบัความสงูของแผ่นรองน่อง:

1. คลายลกูบดิ Ⓒ
2. ปรบัความสงูไดต้ามตอ้งการและขนัลกูบดิใหแ้น่น

 การปรบัความลกึของแผ่นรองน่อง:

แผ่นรองน่องมตีวัเลอืกการปรบัความลกึ 4 แบบ: 
1. คลายสกรยูดึ Ⓕ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
2. ปรบัใหอ้ยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งห

น่ึงจากสีต่าํแหน่งและขนัสกร ูⒻ ยดึใหแ้น่น
(3-5 Nm)

การปรบัแผ่นวางเทา้ 

แผ่นวางเทา้แบบพบัไดม้ ี3 แบบใหเ้ลอืก 
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• แผ่นวางเทา้มาตรฐานแบบปรบัระดบัสงูตํ่าได ้

 
1. คลายสกรยูดึ Ⓑ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
2. ปรบัความสงูและปล่อยใหส้กรจูบักบัชอ่งหน่ึงบนทอ่ของ

แผ่นวางเทา้
3. ขนัสกรยูดึ Ⓑ ใหแ้น่น (3-5 Nm) ในตําแหน่งทีต่อ้งการ

ส่วนล่างสดุของทีพ่กัเทา้กบัพืน้ตอ้งมรีะยะห่างอย่างนอ้ย 
50 มม. 

• แผ่นวางเทา้แบบปรบัระดบัความลกึ มมุ (1) และความกวา้ง (2) ได:้

1. คลายสกรยูดึ Ⓖ หรอื Ⓗ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
2. ปรบัความลกึ และตําแหน่งทํามมุ และขนัสกรยูดึ Ⓖ

(12 Nm) หรอื Ⓗ (8-9 Nm) ใหแ้น่นในตําแหน่งที่
ตอ้งการ

• แผ่นวางเทา้แบบปรบัระดบัความกวา้งได ้(2):

1. คลายสกรยูดึ 2 ตวั Ⓘ ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
2. ปรบัตําแหน่งความกวา้งและขนัสกรยูดึ 2 ตวัใหแ้น่น Ⓘ

(3-5 Nm) ในตาํแหน่งทีต่อ้งการ

Invacare แนะนําว่าการปรบัแผ่นวางเทา้ทัง้หมดควรดําเนินการโดย
ชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเทา้อยู่ในตําแหน่งทีด่ ีสายรดัมใีหเ้ลอืกสอง
แบบ ไดแ้ก ่สายรดัสน้ (มาพรอ้มรถเข็น) และสายรดัน่อง 
(อปุกรณเ์สรมิ) ทีต่ดิอยู่กบัส่วนรองรบัของทีพ่กัขา สายรดัทัง้
สองชนิดสามารถปรบัไดโ้ดยตะขอและห่วงรดัหรอืหวัเข็มขดั
แบบเลือ่น 
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3.9 อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํา่ 

อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าชว่ยป้องกนัไม่ใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงั 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิคว่ํา 
อปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําทีต่ ัง้ค่าไม่ถกูตอ้งหรอืหมกอายุการ
ใชง้านอาจทําใหเ้กดิการพลกิควํ่าได ้
– ตรวจสอบเสมอว่าอปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําใชง้านได ้

กอ่นทีจ่ะใชร้ถเข็นวลีแชร ์และใหช้า่งผูช้าํนาญการเป็นผู ้
ตดิตัง้หรอืปรบัแต่งใหม่เมือ่จาํเป็น

– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง เสถยีรภาพของรถเข็นวลีแชร ์
ขณะอยู่น่ิงอาจต่ํากว่า 10° ทาง Invacare แนะนําเป็นอย่าง
ยิง่ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ํา (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก)

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิคว่ํา 
บนพืน้ทีไ่ม่เรยีบหรอืพืน้อ่อน อุปกรณป้์องกนัการพลกิคว่ํา
สามารถจมลงในหลมุบ่อหรอืจมเขา้ไปในพืน้ไดโ้ดยตรง ฟังกช์ ัน่
การทํางานดา้นความปลอ 
ดภยัของรถเข็นจงึลดลงหรอืหายไป 
– ใชอ้ปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําเมือ่เดนิทางบนพืน้ราบและ

มั่นคงเท่าน้ัน

โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหาย 
− หา้มขึน้เหยยีบอปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําหรอืใชเ้ป็น

อปุกรณช์ว่ยใหร้ถเข็นหงายเอน

การเปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํา่ 

1. ปล่อยปุ่ มสปรงิ Ⓐ และหมุนอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าลงจน
แน่นและปุ่ มปลดดา้นหนา้ Ⓑ ล็อคเขา้ไปในรขูองโครงรถเข็น 

2. ตรวจสอบว่าปุ่ มปลดล็อคดา้นหนา้ Ⓑ ยืน่ออกมาจนสดุผ่านรู
ของโครงรถเข็น

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิคว่ํา 
อปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําทีเ่ปิดใชง้านสามารถเขา้ไป
ตดิไดเ้มือ่ขึน้ลงบนัไดหรอืขอบทาง 
− ปิดอปุกรณป้์องกนัการพลกิคว่ําทุกคร ัง้กอ่นขบัขา้ม

ขัน้บนัไดหรอืขอบทาง

การปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํา่ 

1. ปล่อยปุ่ มสปรงิ Ⓐ และหมุนอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าขึน้
จนแน่นและปุ่ มปลดดา้นหนา้ Ⓑ ล็อคเขา้ไปในรขูองโครง
รถเข็น
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คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
– แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเสมอ หากคณุปิดใชง้านอปุกรณ์

ป้องกนัการพลกิควํ่า

มป้ีายสแีดงบนตวัอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า ป้ายนีจ้ะ
แสดงเมือ่อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าถกูปิดใชง้าน เมือ่
อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าถกูเปิดใชง้านอย่างถกูตอ้ง 
ป้ายสแีดงจะถกูซอ่นไว ้

การต ัง้คา่ความสูง 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
– การปรบัอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าตอ้งดําเนิ

นการโดยชา่งผูช้าํนาญการเสมอ

การปรบันีจ้าํเป็นตอ้งอา้งองิตาํแหน่งและเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
ของลอ้หลงั รวมถงึสภาวะของผูใ้ชแ้ละขดีจาํกดัความ
ปลอดภยัเฉพาะของผูใ้ช ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า
ในแต่ละดา้นอย่างถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ปุ่ มสปรงิ Ⓐ และส่วนทีย่ดึ
ตรงึ Ⓒ ตอ้งล็อคเขา้ที่

3.10 เบาะรองนั่ง

แนะนําใหใ้ชเ้บาะรองน่ังทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้กีารกระจายแรงกดบนเบาะ

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การทรงตวัไม่อยู่ 
การเพิม่เบาะรองน่ังจะเพิม่ความสงูของคณุจากพืน้และ
อาจส่งผลต่อการทรงตวัของคณุในทุกทศิทาง หากมกีาร
เปลีย่นเบาะรองน่ัง การทรงตวัของผูใ้ชก้็อาจเปลีย่นแปลง
ดว้ยเชน่กนั 
– หากความหนาของเบาะรองน่ังเปลีย่นไป จาํเป็นตอ้งให ้

ชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตดิตัง้รถเข็น
วลีแชร ์

– เราแนะนําใหใ้ชเ้บาะรองน่ัง Invacare หรอื Matrx ทีม่ี
แผ่นรองกนัลืน่เพือ่ป้องกนัการลืน่ไถล
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4 ตวัเลอืก 

4.1 รุน่สบาย 
ประกอบดว้ยโครงแข็ง Ⓐ และเบาะโฟมสําเรจ็รปู Ⓑ ซึง่ถกูล็อคดว้ย
ตะขอและห่วงรดั โครงพนักพงิแบบถอดออกเพือ่ใหส้ามารถพบัรถเข็น
วลีแชรไ์ด ้รุน่สบายจะมตีําแหน่งลอ้หลงัเป็นลอ้ตามเสมอเพือ่
เสถยีรภาพทีด่ขีึน้ 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรข์ึน้ดว้ยโครงพนักพงิ

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบ 
- วางนิว้ของคณุใหห่้างจากส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้นระหว่าง

การพบั การถอดประกอบ หรอืการปรบัรถเข็นวลีแชร ์

การถอดโครงพนกัพงิ

1. คลายสกร ูⒸ สองตวัแบบหมุนดว้ยมอืออกเล็กนอ้ย
2. เลือ่นคนัโยก Ⓓ เขา้ดา้นในจนกระทัง่อยู่ในตําแหน่งเปิด
3. ปลดตะขอ Ⓔ จากส่วนรองรบั

การตดิต ัง้โครงพนกัพงิ

1. ใส่ตะขอ Ⓔ เขา้ไปในส่วนรองรบั
2. เลือ่นคนัโยก Ⓓ ออกดา้นนอกจนกระทัง่อยู่ในตําแหน่งล็อค
3. ขนัสกร ูⒶ แบบหมุนดว้ยมอืสองตวัใหแ้น่น และตรวจสอบให ้

แน่ใจว่าสกร ูⒶ แบบหมุนดว้ยมอืสองตวัถกูขนัจนแน่น 
แนะนําใหท้ําการตดิตัง้โดยผูด้แูลเท่าน้ัน สิง่สําคญั คอื ตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้และยดึโครงพนักพงิอย่าง
ถกูตอ้งตลอดเวลา เมือ่ใชง้านเกา้อี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ
เกีย่วเบาะพนักพงิและห่วงรดัอยู่ในสภาพดแีละตําแหน่ง
ถกูตอ้ง 

4.2 รุน่สําหรบัเดนิทาง 
รุน่สําหรบัเดนิทางไดร้บัการออกแบบใหข้บัโดยผูด้แูลเท่าน้ัน เพือ่
ความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยระหว่างการเดนิทางและประหยดัพืน้ที ่
รถเข็นวลีแชรต์ดิตัง้มาพรอ้มลอ้หลงัขนาด 305 มม. (12 นิว้) 

ระยะห่างระหว่างขอถ่างเบรคกบัยางสามารถปรบัได ้การ
ปรบัตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคมอื (ดรมัเบรคทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ) สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูด้แูล
เท่าน้ัน โดยกดดา้มจบั (Ⓐ) เพือ่ล็อครถเข็นวลีแชรใ์นตําแหน่งจอด
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1. หากตอ้งการเบรค ใหด้งึคนัเบรคขึน้ใหม้ากทีส่ดุ
2. หากตอ้งการปลดเบรค ใหด้นัคนัเบรคลง

สําหรบัดรมัเบรค โปรดอ่านหวัขอ้ 6.2 การเบรคระหว่างการ 
ใชง้าน, หนา้ 48 

รุน่สําหรบัเดนิทางทีม่พีนักพงิแบบปรบัเอนไดจ้ะมาพรอ้มกบั
อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเสมอ

4.3 ขอบลอ้คู ่DHR 
ระบบขอบลอ้คู่แบบปลดเรว็นี ้(มอืซา้ยหรอืมอืขวา) ชว่ยใหผู้ใ้ชข้บั
รถเข็นวลีแชรด์ว้ยแขนขา้งเดยีว โดยบงัคบัขอบลอ้สองขา้งจากลอ้
เดยีวกนัทีม่ตีําแหน่งดา้นขา้งของขอบลอ้ขนาดเล็กทีเ่ป็นไปได ้2 
ตําแหน่ง ผูใ้ชจ้บัขอบลอ้ทัง้สองขา้งเพือ่ขบัรถเข็นวลีแชรไ์ป
ขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั เปิดดา้น LH หรอื RH โดยจบัเฉพาะขอบลอ้
ขนาดใหญ่หรอืขอบลอ้ขนาดเล็กเท่าน้ัน ระบบ DHR จะมตีาํแหน่ง
ลอ้หลงัเป็นลอ้ตามเสมอเพือ่เสถยีรภาพทีด่ขีึน้ 

สามารถวางขอบลอ้ในแนวเดยีวกนัได ้(ตําแหน่งภายใน) หรอื
วางขอบลอ้ดา้นในทีเ่ล็กกว่าอยู่นอกขอบลอ้ทีใ่หญ่กว่า 
(ตําแหน่งภายนอก) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสกร ูⒷ ทัง้ 3 ตวั ถกู
ล็อคเขา้ที ่

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– การเปลีย่นดา้นควบคมุและตําแหน่งของขอบลอ้

ขนาดเล็กตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– ถอดเพลา Ⓒ ของลอ้หลงัแบบยดืหดได ้กอ่นถอดลอ้

หลงัเสมอ
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คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
ลอ้หลดุ 
– ตรวจสอบว่าลอ้หลงัถกูล็อคไวอ้ย่างปลอดภยั! ไม่ควร

ถอดลอ้ออกได ้เมือ่ปุ่ม Ⓐ ของเพลาแบบถอดไดถ้กูปิด
ใชง้าน ทดสอบไดโ้ดยพยายามดงึลอ้ออก

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
รอยฟกชํา้เล็กนอ้ย อาการปวด 
– ระวงัอย่าใหนิ้ว้ตดิอยู่ระหว่างซีล่อ้หลงักบัโครงยดึ 3 อนั

ของขอบลอ้ดา้นนอก

การปลดและการประกอบเพลาลอ้หลงั

หากตอ้งการพบัรถเข็นวลีแชร ์จาํเป็นตอ้งปลดเพลา Ⓒ ของลอ้หลงั
แบบยดืหดได ้
1. ปลดเพลา Ⓒ แบบยดืหดได ้โดยเลือ่นส่วนหน่ึงเขา้

ไปขา้งในอกีส่วน
2. เพือ่ความสะดวกในการดําเนินการนี ้ ใหย้า้ยขอบลอ้ขนาดเล็ก

จากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั
3.ทําตามขัน้ตอนยอ้นกลบัเพือ่ยดึเพลาลอ้หลงัแบบยดืหดได ้

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่อบุตัเิหต ุ
– เพลา Ⓒ ของลอ้หลงัแบบยดืหดได ้เป็นสว่นสําคญัของ

รถเข็นวลีแชร ์และผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถขบัรถเข็นวลีแชร ์
ได ้หากไมม่อีปุกรณด์งักล่าว

การถอดและการตดิต ัง้ลอ้หลงั

ลอ้หลงัแบบถอดไดแ้ละเปลีย่นไดช้ว่ยใหข้นยา้ยและเปลีย่นดา้น
ควบคมุได ้

1. ถอดเพลา Ⓒ ของลอ้หลงัแบบยดืหดได ้
2. กดปุ่ ม Ⓐ ของเพลาแบบถอดได ้กดคา้งไวแ้ละดงึลอ้ออกดา้น

นอก
3. ถอดลอ้หลงั
4. ทําซํา้ขัน้ตอนขา้งตน้กบัดา้นตรงขา้ม
5. ทําตามขัน้ตอนยอ้นกลบัเพือ่ตดิตัง้ลอ้หลงัใหม่
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4.4 การขบัแบบมอืเดยีวดว้ยคนัโยก 
การขบัแบบมอืเดยีวดว้ยระบบควบคมุคนัโยก (มอืซา้ยหรอืขวา) ชว่ย
ใหผู้ใ้ชท้ีม่คีวามตงึตวัของกลา้มเนือ้นอ้ยสามารถขบัเคลือ่นรถเข็นวลี
แชรด์ว้ยแขนขา้งเดยีวได ้ผูใ้ชจ้บัคนัเรง่ซ ึง่จะขบัเคลือ่นรถเข็นไป
ขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั (คนัเกยีรถ์อยหลงั Ⓐ ตําแหน่งตรงกลางคอื
เกยีรว์่าง) ตามการเคลือ่นไหวเขา้และออก การบงัคบัเลีย้วทาํไดโ้ดย
การหมุนคนัเรง่ไปทางดา้น LH/RH และเบรคโดยดงึคนัเรง่ไป
ดา้นหลงั ระบบ OADL จะมตํีาแหน่งลอ้หลงัเป็นลอ้ตามเสมอเพือ่
เสถยีรภาพทีด่ขีึน้ 

คนัเรง่สามารถถอดออกไดเ้พือ่ความสะดวกในการ
เคลือ่นยา้ยหรอืยา้ยไปขา้งโตะ๊ โดยการคลายคนัโยกของดา้ม
จบั Ⓑ และดงึคนัเรง่ขึน้ ทํายอ้นกลบัตามขัน้ตอนการตดิตัง้
ใหม่ 

เบรคมอืจะอยู่ตรงขา้มกบัระบบควบคมุเสมอ 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบหรอืการกดทบั
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบัขอ้ต่อเกยีร ์ซ ึง่นิว้
ของคณุอาจเขา้ไปตดิได ้
– วางนิว้ของคณุใหห่้างจากชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดเ้มือ่ใช ้

ระบบ OADL โดยใหม้อืของคณุอยู่บนคนัโยกมอืเสมอ

การปรบัความยากง่ายในการขบั

การปรบัทําไดโ้ดยการยา้ยปลอกของขอ้ต่อเกยีรบ์นคนัเรง่ 

1. คลายคนัโยกมอื Ⓒ ออกเล็กนอ้ย
2. เลือ่นปลอกขอ้ต่อเกยีรล์งเพือ่ลดแรงกด
3. ขนัคนัโยกมอื Ⓒ ใหแ้น่น และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนัโยกมอื Ⓒ

ถกูล็อคไวด้แีลว้

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบหรอืการกดทบั
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนัโยกมอืจบัทัง้ 2 อนั Ⓑ และ
Ⓒ อยู่ในตําแหน่งทีเ่หมาะสม เพือ่ไม่ใหร้บกวนหรอื
ทําใหผู้ใ้ชแ้ละผูด้แูลบาดเจ็บ 

 

การปลดกลไกการบงัคบัเลีย้ว

กรณีทีผู่ด้แูลอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งเคลือ่นรถเข็นวลีแชร ์ใหท้ําการ
ปลดระบบลกูหมากออกจากโครงเหล็กยดึลกูลอ้เพือ่ปลดลอ้บงัคบั
ทศิทางดา้นหนา้ 
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1. กดส่วนปลายของสปรงิปลดออก Ⓓ
2. ปลดเพลาแนวตัง้ Ⓔ ออกจากส่วนรองรบั
3. ทํายอ้นกลบัตามขัน้ตอนการตดิตัง้ใหม่ 

4.5 เข็มขดัพยุงตวั
รถเข็นวลีแชรส์ามารถตดิตัง้เข็มขดันิรภยัได ้ซึง่จะชว่ยป้องกนัไม่ให ้
ผูใ้ชไ้ถลลืน่บนรถเข็นหรอืตกจากรถเข็น เข็มขดันิรภยัไม่ใช่
อปุกรณก์าํหนดตําแหน่ง 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็รา้ยแรง/การหายใจไม่

ออกจากการบบีรดั
เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมอาจทําใหผู้ใ้ชล้ืน่ไถลและเสีย่งต่อ
การหายใจไม่ออกจากการบบีรดั
− เข็มขดันิรภยัควรตดิตัง้โดยชา่งผูช้าํนาญการและปรบั

ใหเ้หมาะสมโดยผูส้ ัง่จา่ยทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบ
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเข็มขดันิรภยัรดัแน่นพอดี

อยู่ทีก่ระดกูเชงิกรานส่วนล่าง
− ทุกคร ัง้ทีใ่ชเ้ข็มขดันิรภยั ใหต้รวจสอบว่าเข็มขดัรดั

พอดหีรอืไม่ การเปลีย่นเบาะน่ังและ/หรอืมุมพนักพงิ
เบาะรองน่ัง และแมแ้ต่เสือ้ผา้ของคณุก็ส่งผลต่อความ
พอดขีองเข็มขดั

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็รา้ยแรงในระหวา่งการ
ขนส่ง 
ในรถ ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรต์อ้งคาดเข็มขดันิรภยั (เข็มขดั
แบบ 3 จดุ) เข็มขดัพยุงตวัเพยีงอบ่างเดยีวไม่เพยีงพอ
สําหรบัอปุกรณย์ดึส่วนบุคคล 
– ใชเ้ข็มขดัพยุงตวัเป็นส่วนเสรมิ แต่ไม่สามารถใชแ้

ทนเข็มขดันิรภยัแบบ 3 จดุ เมือ่ตอ้งขนยา้ยผูใ้
ชร้ถเข็นวลีแชรใ์นรถ

การใส่และถอดเข็มขดันิรภยั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุน่ังเอนหลงับนเบาะน่ังจนสดุ และกระดกู
เชงิกรานตัง้ตรงและเท่ากนัทัง้สองดา้น 

1. หากตอ้งการปิด ใหก้ด Ⓐ เขา้ไปในตวัล็อคหวัเข็มขดั Ⓑ
2. หากตอ้งการเปิด ใหก้ดปุ่ม PRESS Ⓒ และดงึตวัรบั Ⓐ ออก

จากตวัเสยีบหวัเข็มขดั Ⓑ 
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การปรบัความยาว 

เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม เมือ่สามารถสอดมอืแบน 
ๆ เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหว่างรา่งกายและเข็มขดัได ้

1 ปรบัระยะ Ⓓ ใหส้ ัน้หรอืยาวตามตอ้งการ
2 สอดส่วน Ⓓ เขา้ไปในตําแหน่ง Ⓐ และผ่านตวัล็อคพลาสตกิ

Ⓔ จนกว่าสายจะตงึ
3 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าส่วน Ⓓ ใส่เขา้ไปในตวัล็อคพลาสตกิ

Ⓔ ไดพ้อดี
4 ยดึการปรบัตัง้ใหแ้น่นดว้ยปลายสายรดัทีใ่ส่เขา้ไปในตวัล็อค 

Ⓔ ไดพ้อดี

การปรบัเข็มขดันิรภยัทีจุ่ดยดึ 

ขอ้ควรระวงั! 
− รอ้ยแถบเข็มขดัเขา้กบัตวัล็อคพลาสตกิทัง้สองขา้งเพือ่

ป้องกนัไม่ใหเ้ข็มขดัหลดุออก
− ทําการปรบัทัง้สองดา้นใหเ้ท่ากนั เพือ่ใหต้วัล็อคอยู่ใน

ตําแหน่งตรงกลาง
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลายสายรดัใส่เขา้ไปในตวัล็อค
Ⓔ ไดพ้อดี

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัไม่เขา้ไปตดิในซีล่อ้หลงั

4.6 พนกัพงิศรีษะ 
ความสงูและการถอดจะทาํโดยใชล้กูบดิ โดยบนแท่งมตีวัปรบั
ระดบัสงูตํ่า 
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การปรบัความสูง 

1. คลายสกรใูนตวัปรบัระดบัสงูตํา่ Ⓑ
2. คลายลกูบดิ Ⓐ
3. ปรบัพนักพงิศรีษะไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ
4. หมุนลกูบดิ Ⓐ กลบัใหแ้น่น โดยใหช้ดิกบัดา้นบนของทีย่ดึพนัก

พงิศรีษะ
5. เลือ่นตวัปรบัระดบัสงูตํ่า Ⓑ
6. ขนัสกรใูหแ้น่น 

ตอนนีส้ามารถถอดพนักพงิศรีษะแลว้ใส่กลบัเขา้ไปใหม่ใน
ตําแหน่งทีต่อ้งการโดยไมต่อ้งปรบัแต่งเพิม่เตมิ 

การปรบัความลกึ / มุม 

1. คลายคนัโยก Ⓓ
2. คลายสกร ูⒸ 
3. ปรบัความลกึและมุมของพนักพงิศรีษะ
4. ขนัดา้มจบัและสกรใูหแ้น่นอกีคร ัง้ 

4.7 แผ่นปรบัตาํแหน่งดา้นขา้ง (สําหรบัผา้คลุม
พนกัพงิแบบปรบัไดเ้ท่านัน้) 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การเขา้ไปตดิ
− ระวงัอย่าใหล้ําตวัของคณุเขา้ไปตดิอยู่ระหว่างแผ่นปรบั

ตําแหน่งดา้นขา้งทัง้สองแผ่นในระหว่างการเคลือ่นยา้ย
ไปดา้นหนา้หรอืดา้นขา้ง เมือ่ผูใ้ชก้าํลงัขยบัตวัใน
รถเข็นวลีแชร ์
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่ท่านั่งทีไ่ม่สบาย 
การมพีืน้ทีว่่างไมเ่พยีงพอระหว่างแผ่นปรบัตําแหน่ง
ดา้นขา้งอาจทาํใหผู้ใ้ชบ้างคนไมส่ะดวก 
− การปรบัเปลีย่นนีต้อ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ

หากแพทยผ์ูก้าํหนดใชร้ถเข็นเห็นชอบ
− ปรกึษากบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ

แผ่นปรบัตําแหน่งดา้นขา้งสามารถปรบัความสงูและความ
กวา้งดา้นขา้งได ้

1. ถอดเบาะพนักพงิหลงั Ⓐ
2. ปรบัความสงูและความกวา้งดา้นขา้งของแผ่นปรบัตําแหน่ง

ดา้นขา้ง Ⓑ ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ ดว้ยพืน้ผวิทีย่ดึเกีย่วไดข้อง
ผา้คลมุพนักพงิ Ⓒ 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดว้างตําแหน่งพืน้ผวิทีย่ดึเกีย่วได ้
(แผ่นรองและผา้คลมุดา้นหลงั) อย่างถกูตอ้ง

4. ใส่เบาะพนักพงิ Ⓐ กลบัเขา้ที ่

แผ่นปรบัตําแหน่งดา้นขา้ง Ⓑ ตอ้งอยู่เหนือแผ่นรอง
แขน Ⓓ เพือ่ใหส้ามารถพบัรถเข็นวลีแชรไ์ด ้

หากความกวา้งของทีน่ั่งใหญก่ว่า 430 มม. Ⓔ ตอ้ง
ถอดแผ่นปรบัตําแหน่งดา้นขา้ง Ⓑ กอ่นพบัรถเข็น
วลีแชร ์

4.8 อปุกรณช์ว่ยเอนรถเข็น 
ดว้ยอปุกรณช์ว่ยเอนรถเข็น ผูด้แูลสามารถเอนรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
ง่ายขึน้ เชน่ เพือ่ขึน้ลงบนัได เป็นตน้ 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอปุกรณช์ว่ยเอนรถเข็นไม่ยืน่

ออกมาเกนิเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอกของลอ้หลงั
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1. จบัรถเข็นวลีแชรด์ว้ยมอืจบั
2. กดอปุกรณช์ว่ยเอนรถเข็นทางดว้ยเทา้และจบัรถเข็นวลีแชรใ์น

ตําแหน่งทีเ่อนอยู่ จนกว่าจะสามารถขบัผ่านสิง่กดีขวาง

4.9 ถาดต ัง้โตะ๊
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่/การบาดเจบ็
– น้ําหนักสงูสดุบนโตะ๊: 8 กก.

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่ความรูส้กึไม่สบาย/รอยฟกชํา้
เล็กน้อย 
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ศอกของผูใ้ชว้างอยู่บนโตะ๊

เมือ่ผลกัรถเข็นวลีแชร ์หากขอ้ศอกยืน่ออกมาจากโตะ๊
ขณะผลกัรถเข็นวลีแชร ์อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะรูส้กึไม่
สบายหรอืมรีอยฟกชํา้เล็กนอ้ย

การปรบัความลกึ 

เลือ่นถาดตัง้โตะ๊ไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงัเพือ่ปรบั
ความลกึทีต่อ้งการ 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่ความรูส้กึไม่สบาย 
– เมือ่ปรบัความลกึของโตะ๊ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมไ่ด ้

บบีส่วนทอ้งของผูใ้ช ้

4.10 โตะ๊พบั

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลดัตก / การบาดเจบ็
– หา้มใชโ้ตะ๊พบัแทนเข็มขดัพยุงตวั
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คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่/การบาดเจบ็
– น้ําหนักสงูสดุบนโตะ๊พบั: 1.5 กก.

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่ความรูส้กึไม่สบาย/รอยฟกชํา้
เล็กน้อย 
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ศอกของผูใ้ชว้างอยู่บนโตะ๊

พบัเมือ่ผลกัรถเข็นวลีแชร ์หากขอ้ศอกยืน่ออกมา
จากรถเข็นวลีแชรข์ณะเคลือ่นทีร่ถเข็น อาจมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะรูส้กึไมส่บายหรอืมรีอยฟกชํา้เล็กนอ้ย

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การหนีบนิว้ 
มกีลไกอยู่ใตถ้าดโตะ๊พบัซึง่อาจทําใหนิ้ว้เขา้ไปตดิได ้
− โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ปรบัโตะ๊พบัหรอืเมือ่ใช ้

ฟังกช์ ัน่พบัออก

 โตะ๊พบัสามารถปรบัความกวา้งและพบัออกได ้

การตดิต ัง้โตะ๊พบั 

1. ใส่ท่อของโตะ๊พบั Ⓐ เขา้ในท่อรองรบั Ⓑ ใตแ้ผ่นรองแขน

2. ดนัหมุดแบบกด Ⓒ และใส่แหวน Ⓓ เขา้กบัท่อ Ⓐ
3. ปล่อยหมุดแบบกด Ⓒ
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การปรบัความลกึของโตะ๊พบั

1. เลือ่นโตะ๊พบั Ⓐ ไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงัเพือ่ปรบัความลกึที่
ตอ้งการ

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่ความรูส้กึไม่สบาย 
– เมือ่ปรบัความลกึของโตะ๊พบั ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

ไมไ่ดบ้บีส่วนทอ้งของผูใ้ช ้

การพบัโตะ๊พบั 

1. สามารถพบัโตะ๊พบั Ⓐ ได ้หากตอ้งเคลือ่นยา้ยผูใ้ชด้า้นหนา้

4.11 การเพิม่เบาะสําหรบัโตะ๊พบั
สามารถวางเบาะสําหรบัโตะ๊พบัได ้เพือ่ใหม้ผีวิสมัผสัทีนุ่่มกว่าสําหรบั
แขนและขอ้ศอก 
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1. วางเบาะสําหรบัโตะ๊พบั Ⓐ บนถาด
2. ใส่สายรดั Ⓑ เขา้ไปในหวัเข็มขดัพลาสตกิและพนัรอบ

โตะ๊พบั Ⓐ 

4.12 เสาใหย้าหรอืสารน้ํา 
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่/การบาดเจบ็
– น้ําหนักสงูสดุบนเสาใหย้าหรอืสารน้ํา: 4 กก.

(2 x 2 กก.)

ตอ้งวางกา้นของเสาใหย้าหรอืสารน้ําในแนวตัง้เสมอ 
กล่าวคอื ทํามุม 90 องศากบัพืน้ ไม่ว่าตําแหน่งขอ 
งพนักพงิหรอืรถเข็นวลีแชรจ์ะอยู่ทีใ่ด 

การปรบัความสูงและมุม 

1 คลายคนัโยก Ⓐ
2 ปรบัเสาใหย้าหรอืสารน้ําใหม้คีวามสงูหรอื/และมมุทีต่อ้งการ 
3 ขนัคนัโยก Ⓐ ใหแ้น่น
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4.13 ชดุลอ้รบัส่ง 
หากรถเข็นวลีแชรข์องคณุกวา้งเกนิไปสําหรบัการใชง้านบางอย่าง เชน่ 
รถไฟ/เคร ือ่งบนิ ทางเดนิแคบ ประตแูคบ สามารถใชช้ดุลอ้รบัส่งได ้

คาํเตอืน! 
– เมือ่ใชช้ดุลอ้รบัส่ง เบรคหา้มลอ้จะไมท่ํางานและคณุ

ไม่สามารถควบคมุรถเข็นวลีแชรผ์่านขอบลอ้ได ้

ชดุลอ้รบัส่งตดิอยู่กบัโครงรถเข็นดา้นหลงัโดยตรง ซึง่เป็นฟังกช์ ัน่
ตวัเลอืก 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การตะแคงลม้
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัการ

พลกิควํ่ากบัชดุลอ้รบัส่งอยู่ทีท่ ัง้สองดา้นของรถเข็นวลี
แชร ์

การเปลีย่นเป็นชดุลอ้รบัส่ง 

1. เปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทีม่ชีดุลอ้
รบัส่งอยู่ทัง้สองขา้ง
 3.9 อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า, หนา้ 30 

2. ถอดลอ้หลงัออกดว้ยความชว่ยเหลอืของผูช้ว่ย
 7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั, หนา้ 58 และลดระดบั
รถเข็นวลีแชรล์งไปยงัชดุลอ้รบัส่ง

3. ทําซํา้ตามขัน้ตอนขา้งตน้กบัอกีดา้นหน่ึง

การเปลีย่นจากชดุลอ้รบัส่งเป็นลอ้หลงั

1. ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูช้ว่ย ใหป้ระกอบลอ้หลงักลบัไปยงั
เพลาแบบถอดได ้
 7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั, หนา้ 58 และลดระดบั
รถเข็นวลีแชรล์งไปยงัลอ้หลงั 

2. ทําซํา้ตามขัน้ตอนขา้งตน้กบัอกีดา้นหน่ึง

4.14 ป๊ัมลม 
ปัม๊ลมตดิตัง้มาพรอ้มกบัขอ้ต่อวาลว์ทัว่ไป 
การเลอืกใชข้อ้ตอ่วาลว์ทีถ่กูตอ้งขึน้อยู่กบัประเภทวาลว์ของท่อใน 

1. ถอดฝาครอบกนัฝุ่ นออกจากขอ้ตอ่วาลว์
2. ดนัขอ้ต่อวาลว์ไปทีว่าลว์เปิดบนลอ้และปัม๊ลอ้ขึน้ 

ป๊ัมม ี2 ประเภท: 
 แรงดนัตํ่า <6 บาร ์
 แรงดนัสงู >6 บาร ์

คําแนะนําการใชง้านพมิพอ์ยู่บนบรรจภุณัฑ ์
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4.15 ไฟสะทอ้น 
คณุสามารถตดิแผ่นสะทอ้นแสงทีล่อ้หลงัได ้

4.16 ทีย่ดึไมเ้ทา้

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทีย่ดึไมเ้ทา้ไม่ยืน่ออกมาเกนิเสน้

ผ่านศนูยก์ลางภายนอกของลอ้หลงั

1. ใส่ไมเ้ทา้ในทีย่ดึ Ⓑ
2. ยดึส่วนบนของไมเ้ทา้กบัพนักพงิ Ⓐ
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5 การตดิต ัง้ 

5.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– กอ่นใชร้ถเข็นวลีแชร ์ใหต้รวจสอบสภาพทัว่ไปและ

ฟังกช์ ัน่การทํางานหลกั8.2 ตารางการบํารงุรกัษา, 
หนา้ 65 

คาํเตอืน! 
– ตรวจสอบชิน้สว่นทัง้หมดสําหรบัความเสยีหายระหว่าง

การขนส่ง กอ่นใชง้าน
– ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหาย อย่าใชอ้ปุกรณ ์ตดิต่อผู ้

ใหบ้รกิารของ Invacare สําหรบัคําแนะนําเพิม่เตมิ

ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตจะจดัหารถเข็นวลีแชรใ์หพ้รอ้มใชง้าน 
พรอ้มอธบิายฟังกช์ ัน่การทํางานหลกั และดําเนินการใหแ้น่ใจวา่ 
รถเข็นวลีแชรต์รงตามความตอ้งการและขอ้กาํหนดของคณุ แล 
ะไดร้บัการปรบัตัง้อย่างเหมาะสมเพือ่การใชง้านอย่างปลอดภยั 

หากคณุไดร้บัรถเข็นวลีแชรแ์บบพบัได ้โปรดอ่านหวัขอ้ 7.2 
การพบัและกางรถเข็นวลีแชร,์ หนา้ 56 

5.2 การตรวจสอบรถเข็นทีจ่ดัส่ง 
หากพบว่ารถเข็นมคีวามเสยีหายจากการขนสง่ คณุตอ้งรายงานให ้
บรษิทัขนส่งทราบโดยทนัท ีอย่าลมืเก็บหบีห่อบรรจไุวจ้นกว่าบรษิทั
ขนส่งไดต้รวจสอบรถเข็นแลว้และเจรจาหาขอ้ยุตไิด ้
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6 การใชร้ถเข็นวลีแชร ์

6.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่อบุตัเิหต ุ
แรงดนัลมยางทีไ่ม่สมํ่าเสมออาจมผีลกระทบอย่างมากต่อ
การบงัคบัควบคมุ 
– ตรวจสอบแรงดนัลมยางกอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
เมือ่ใชล้อ้หนา้ทีม่ขีนาดเล็กเกนิไป รถเข็นวลีแชรอ์าจตดิ
กบัขอบทางหรอืในรอ่งพืน้ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลอ้หนา้เหมาะสมกบัพืน้ผวิทีค่ณุ

กาํลงัจะเดนิทางโดยใชร้ถเข็นวลีแชร ์

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การกดทบั
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบับงัโคลนหรอืแผ่น
รองแขน ซึง่นิว้ของคณุอาจเขา้ไปตดิได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบ

ลอ้เท่าน้ัน

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การกดทบั
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบัเบรคหา้มลอ้ ซึง่นิว้
ของคณุอาจเขา้ไปตดิได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบ

ลอ้เท่าน้ัน
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6.2 การเบรคระหวา่งการใชง้าน 
ในขณะทีค่ณุเคลือ่นที ่คณุตอ้งเบรคโดยส่งแรงไปทีข่อบลอ้ดว้ยมอื 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
หากคณุเหยยีบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีค่ณุกาํลงัเคลือ่นที ่
คณุจะไม่สามารถควบคมุทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้และ
รถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั ซึง่อาจนําไปสูก่ารชน
หรอืทําใหค้ณุหกลม้ได ้
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีค่ณุกาํลงัเคลือ่นที่

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
หากผูด้แูลชะลอความเรว็ของรถเข็นวลีแชรอ์ย่างรวดเรว็
โดยการดงึทีม่อืจบั ผูใ้ชอ้าจตกจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– คาดเข็มขดันิรภยัเสมอ หากมี
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูด้แูลมคีวามสามารถในการยา้ย

รถเข็นวลีแชรท์ีใ่ชง้านอยู่
– ใชง้านเบรคทัง้สองอนัพรอ้มกนัและอย่าขึน้ทางลาดชนั

เกนิ 7° เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถควบคมุการบงัคบัเลีย้ 
วของรถเข็นวลีแชรไ์ดท้ ัง้หมด

– ใชเ้บรคหา้มลอ้เพือ่ยดึรถเข็นไวเ้สมอระหว่างการหยุด
รถเข็นวลีแชรเ์ป็นเวลาสัน้ ๆ หรอืจอดทิง้ไวน้าน

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคณุเบรคเป็นเวลานาน จะเกดิความรอ้นจากการเสยีด
สจีาํนวนมากทีข่อบลอ้ (โดยเฉพาะทีข่อบลอ้แบบกนัลืน่) 
– สวมถงุมอืทีเ่หมาะสม

1. จบัทีข่อบลอ้และกดดว้ยมอืทัง้สองขา้งเท่า ๆ กนัจนกว่ารถเข็นวลี
แชรจ์ะหยุด

การเบรคโดยผูดู้แล 

ผูด้แูลสามารถใชเ้บรค (ดรมัเบรค) หยุดรถเข็นวลีแชรใ์นขณะ
เคลือ่นทีไ่ด ้เบรคของผูด้แูลสามารถใชเ้ป็นเบรคหา้มลอ้ไดเ้ชน่กนั 

1. หากตอ้งการเบรค ใหด้งึคนัเบรค Ⓐ ขึน้ไปทีม่อืจบั
2. หากตอ้งการจอด ใหด้งึคนัเบรคใหแ้น่น จากน้ันเลือ่นคนัโยก

นิรภยั Ⓑ ขึน้ 
3. หากตอ้งการปลดเบรค ใหด้งึคนัเบรคจนกว่าคนัโยกนิรภยัจะปลด

ออก
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6.3 การเคลือ่นทีเ่ขา้/ออกจากรถเข็นวลีแชร ์
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะพลกิควํ่าในระหว่างการเขา้และออก
จากรถเข็นวลีแชร ์
– ควรเขา้และออกจากรถเข็นวลีแชรด์ว้ยตวัเองโดยไม่

ตอ้งขอความชว่ยเหลอืก็ต่อเมือ่รา่งกายคณุสามารถ
ทําเชน่น้ันได ้

– เมือ่เขา้และออกจากรถเข็นวลีแชร ์เวน้ระยะใหต้วัเอง
ใหห่้างจากเบาะน่ังใหม้ากทีส่ดุ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัเบาะ
ไม่ใหเ้สยีหายและชว่ยไม่ใหร้ถเข็นวลีแชรพ์ลกิควํา่ไป
ขา้งหนา้

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลกูลอ้ทัง้สองลอ้หนัตรงไป
ดา้นหนา้

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถเอยีงไปขา้งหนา้ได ้หากคณุยนืบน
ทีว่างเทา้
– หา้มยนืบนทีพ่กัเทา้ขณะเขา้และออก

ขอ้ควรระวงั! 
หากคณุปลดเบรคหรอืทําใหเ้บรคเสยีหาย รถเข็นวลีแชร ์
อาจเลือ่นหลดุจากการควบคมุ 
– อย่าเหยยีบเบรคขณะเขา้และออก

โปรดทราบ! 
บงัโคลนและทีพ่กัแขนอาจเสยีหายได ้
– หา้มน่ังบนบงัโคลนหรอืทีพ่กัแขนขณะเขา้และออก

1. ขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใหอ้ยู่ใกลก้บัทีน่ั่งทีค่ณุตอ้งการยา้ยไปมาก
ทีส่ดุ

2. ดนัเบรคหา้มลอ้เพือ่จอด
3. ถอดทีพ่กัแขนหรอืดนัขึน้ใหพ้น้ทาง
4. ถอดทีพ่กัขาหรอืผลกัออกไปดา้นขา้ง
5. วางเทา้ของคณุบนพืน้ 
6. จบัรถเข็นวลีแชรแ์ละจบัสิง่ของมั่นคงในบรเิวณใกลเ้คยีง

(หากจาํเป็น) 
7. ค่อย ๆ เคลือ่นตวัไปทีเ่กา้อี ้
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6.4 การขบัและบงัคบัวลีแชร ์
คณุจะขบัและบงัคบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบลอ้ กอ่นขบัวลีแชรโ์ดย
ไมม่ผีูช้ว่ย คณุตอ้งหาจดุพลกิควํา่ของวลีแชร ์

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
วลีแชรส์ามารถหงายหลงัได ้หากไมไ่ดต้ดิตัง้อปุกรณ์
ป้องกนัการพลกิควํ่า ขณะทีห่าจดุพลกิควํ่า ผูช้ว่ยตอ้ง
ยนืหลงัวลีแชรท์นัท ีเพือ่จบัวลีแชรไ์วห้ากพลกิควํา่ 
– เพือ่ป้องกนัการพลกิควํ่า ใหต้ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัการ

พลกิควํ่า

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถพลกิควํ่าไปขา้งหนา้ได ้
– เมือ่ตัง้ค่ารถเข็นวลีแชร ์ใหท้ดสอบลกัษณะการทาํงาน

ของรถในแงข่องการพลกิควํ่าไปขา้งหนา้และปรบั
รปูแบบการขบัขีข่องคณุใหเ้หมาะสม

ขอ้ควรระวงั! 
การบรรทุกสมัภาระมากเกนิทีพ่นักพงิอาจส่งผลตอ่
จดุศนูยถ์่วงของรถเข็นวลีแชร ์
– เปลีย่นรปูแบบการขบัขีข่องคณุใหเ้หมาะสม

การหาจุดพลกิควํา่ 

1. ปล่อยเบรค
2. ถอยหลงัเป็นระยะทางสัน้ ๆ จบัขอบลอ้ทัง้สองขา้งใหแ้น่น จากน้ัน

ผลกัไปขา้งหนา้พรอ้มกบัออกแรงเตะเล็กนอ้ย
3. การถา่ยน้ําหนักและการบงัคบัในทศิทางตรงกนัขา้มกบัขอบลอ้จะ

ชว่ยใหค้ณุระบุจดุพลกิควํ่าได ้
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6.5 ขัน้บนัไดและขอบทาง 
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
เมือ่ตอ้งผ่านขัน้บนัได คณุอาจเสยีการทรงตวัและทําให ้
รถเข็นวลีแชรล์ม้ควํ่าได ้
– เคลือ่นทีช่า้ ๆ และใชค้วามระมดัระวงัเสมอ เมือ่เขา้ใกล ้

ขัน้บนัได
– หา้มขึน้หรอืลงขัน้บนัไดทีส่งูเกนิ 25 ซม.

ขอ้ควรระวงั! 
การเปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าชว่ยป้องกนั
ไม่ใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงั
– ปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่ากอ่นขึ ้

นหรอืลงบนัไดหรอืขอบถนน

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ของผูช้ว่ยและความ
เสยีหายตอ่รถเข็นวลีแชร ์
การเอยีงรถเข็นวลีแชรข์ณะทีผู่ป่้วยน้ําหนักมากน่ังอยู่ 
อาจทําใหผู้ด้แูลบาดเจ็บทีห่ลงัและรถเข็นเสยีหายได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถบงัคบัรถเข็นวลีแชรท์ีม่ี

ผูป่้วยน้ําหนักมากน่ังอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยักอ่นทีจ่ะเอยีง
รถเข็นวลีแชร ์

การเข็นรถเข็นวลีแชรล์งบนัไดโดยผูช้ว่ยเข็น 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรข์ึน้ไปทีข่อบทาง แลว้จบัทีข่อบลอ้
2. ผูด้แูลควรจบัมอืจบัทัง้สองขา้ง วางเทา้ขา้งหน่ึงบนอปุกรณช์ว่ย

เอนรถเข็น (หากตดิตัง้ไว)้ และเอยีงรถเข็นวลีแชรไ์ปดา้นหลงั
เพือ่ใหล้อ้หนา้ยกขึน้จากพืน้ 

3. จากน้ันผูช้ว่ยเข็นควรพยุงรถเข็นวลีแชรใ์หอ้ยู่ในตําแหน่งนี ้ผลกั
รถเข็นลงบนัไดอย่างระมดัระวงั จากน้ันเอยีงไปขา้งหนา้จนกว่า
ลอ้หนา้จะแตะพืน้ 
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การเข็นรถเข็นวลีแชรข์ึน้บนัไดโดยผูช้ว่ยเข็น 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็รา้ยแรง 
การขึน้บนัไดและขอบทางบ่อย ๆ อาจส่งผลใหเ้บรคของ
พนักพงิของรถเข็นวลีแชรเ์สือ่มเรว็กว่าทีค่าดไว ้ผูใ้ชอ้าจ
ตกจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– ใชอ้ปุกรณช์ว่ยเอนรถเข็นทุกคร ัง้เมือ่ขึน้บนัไดหรอืขอบ

ทาง

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหลงั จนกว่าลอ้หลงัจะแตะขอบทาง
2. ผูช้ว่ยเข็นควรเอยีงรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชม้อืจบัทัง้สองขา้งเพือ่ให ้

ลอ้หนา้ลอยขึน้จากพืน้ จากน้ันจงึดงึลอ้หลงัใหพ้น้ขอบทา
งจนสามารถวางลอ้หนา้แตะพืน้ได ้

การเข็นรถเข็นวลีแชรล์งบนัไดโดยไม่มผูีช้ว่ยเข็น 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การพลกิควํา่ 
เมือ่ลงบนัไดโดยไมม่ผีูช้ว่ยเข็น คณุควรเอนหลงัลงหาก
คณุไม่สามารถควบคมุรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– ขัน้แรกใหเ้รยีนรูว้ธิกีารลงบนัไดกบัผูช้ว่ยเข็น
– เรยีนรูว้ธิรีกัษาสมดลุทีล่อ้หลงั 6.4 การขบัและ 

บงัคบัรถเข็นวลีแชร,์ หนา้ 50 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปทางขวาของขอบทาง ยกลอ้หนา้ขึน้และ
รกัษาสมดลุของรถเข็น

2. ตอนนีค้่อย ๆ ปลอ่ยลอ้หลงัทัง้สองลอ้มว้นลงจากขอบทาง ขณะ
ทําขัน้ตอนนี ้ใหจ้บัขอบลอ้ใหแ้น่นดว้ยมอืทัง้สองขา้งจนกว่าลอ้
หนา้จะแตะพืน้ 

6.6 การขึน้และลงบนัได 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
เมือ่ตอ้งผ่านขัน้บนัได คณุอาจเสยีการทรงตวัและทําให ้
รถเข็นวลีแชรล์ม้ควํ่าได ้
– ใชผู้ช้ว่ยสองคนเสมอ เมือ่ขึน้ลงบนัไดมากกวา่หน่ึง

ขัน้ 
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1. คณุสามารถขึน้และลงบนัไดหลายขัน้ไดใ้นคร ัง้เดยีวตามที่
อธบิายไวข้า้งตน้ ผูช้ว่ยคนแรกควรยนืหลงัรถเข็นวลีแชรโ์
ดยจบัทีม่อืจบั ผูช้ว่ยคนทีส่องควรจบัส่วนทีแ่ข็งแรงของ
โครงดา้นหนา้ไว ้เพือ่ใหร้ถเข็นวลีแชรม์ัน่คงจากดา้นหนา้

6.7 การขึน้ลงทางลาดชนัและทางลาด 
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลี
แชรไ์ด ้ 
เมือ่ขึน้ลงทางลาดชนัหรอืทางไลร่ะดบั รถเข็นวลีแชรข์อง
คณุอาจเอนไปทางดา้นหลงั ดา้นหนา้ หรอืดา้นขา้ง 
– ใหผู้ด้แูลอยู่หลงัรถเข็นวลีแชรเ์สมอเมือ่เขา้ใกลท้าง

ลาดยาว
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัดา้นขา้ง
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัมากกว่า 7°
– หลกีเลีย่งการกระตกุเมือ่เปลีย่นทศิทางบนทางลาดชนั

ขอ้ควรระวงั! 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถลืน่ไถลได ้แมบ้นทางลาดเอยีง
เล็กนอ้ย หากคณุไมค่วบคมุดว้ยมอืจบั 
– ใชเ้บรคหา้มลอ้ หากรถเข็นวลีแชรจ์อดน่ิงบนพืน้ลาด

เอยีง

การขึน้ทางลาดชนั

ในการขึน้ทางลาดชนั คณุตอ้งสรา้งแรงเหวีย่งเล็กนอ้ย รกัษาแรง
เหวีย่ง และควบคมุทศิทางไปพรอ้ม ๆ กนั 
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1. โนม้ส่วนบนของรา่งกายไปขา้งหนา้และดนัรถเข็นวลีแชรด์ว้ย
ขอบลอ้ทัง้สองขา้งดว้ยจงัหวะทีร่วดเรว็และแรง

การลงทางลาดชนั

เมือ่ตอ้งลงทางลาดชนั การควบคมุทศิทางและโดยเฉพาะอย่า 
งยิง่ความเรว็เป็นสิง่สําคญั 

1. เอนหลงัและค่อย ๆ ปล่อยขอบลอ้ผ่านมอือย่างระมดัระวงั คณุควร
สามารถหยุดรถเข็นวลีแชรไ์ดทุ้กเมือ่โดยจบัทีข่อบลอ้

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคณุเบรคเป็นเวลานาน จะเกดิความรอ้นจากการ
เสยีดสจีาํนวนมากทีข่อบลอ้ (โดยเฉพาะทีข่อบลอ้แบบ
กนัลืน่) 
– สวมถงุมอืทีเ่หมาะสม
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6.8 เสถยีรภาพและการทรงตวัเมือ่นั่ง
กจิกรรมในชวีติประจาํวนับางอย่างกาํหนดใหค้ณุตอ้งเอนไปขา้งหนา้ 
ดา้นขา้ง หรอืถอยหลงัออกจากรถเข็นวลีแชร ์สิง่นีม้ผีลกระทบอย่าง
มากต่อเสถยีรภาพของรถเข็นวลีแชร ์เพือ่รกัษาการทรงตวัของคณุ
ตลอดเวลา ใหด้าํเนินการดงันี:้ 

การเอนไปขา้งหน้า 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การลม้
หากคณุเอนตวัไปขา้งหนา้ออกจากรถเข็นวลีแชร ์คณุ
อาจจะพลดัตกจากรถเข็นได ้
– อย่ากม้ไปขา้งหนา้มากเกนิไปและอย่าขยบัไปขา้งหนา้

ขณะทีน่ั่งอยู่บนทีน่ั่งเพือ่หยบิจบัสิง่ของ
– อย่างอตวัไปขา้งหนา้ระหว่างเข่าเพือ่หยบิสิง่ของจากพืน้ 

1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้ (โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้
เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้)

2. ใส่เบรคหา้มลอ้ทัง้สองขา้ง
3. เมือ่เอนตวัไปขา้งหนา้ รา่งกายส่วนบนของคณุจะตอ้งอยู่เหนือลอ้

หนา้

การเอือ้มไปขา้งหลงั

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การลม้
หากคณุเอนตวัไปขา้งหลงัมากเกนิไป อาจทําใหร้ถเข็น
วลีแชรห์งายหลงัได ้
– อย่าเอนตวับนพนักพงิมากเกนิไป
– ใชอ้ปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า

1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้ (โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้
เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้)

2. หา้มใชเ้บรคหา้มลอ้
3. เมือ่ถอยหลงั อย่าเอือ้มไกลเกนิไปจนตอ้งเปลีย่นท่าน่ัง

1672319-B



Invacare® Action® 3 NG 

56 

7 การขนส่ง 

7.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ หากรถเข็นวลีแชรไ์ม่ได้
ถูกล็อคอย่างเหมาะสม 
ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุการเบรค ฯลฯ คณุอาจไดร้บั
บาดเจ็บรา้ยแรงจากชิน้ส่วนรถเข็นวลีแชรท์ีเ่คลือ่นทีไ่ด ้
– ถอดลอ้หลงัออกเสมอเมือ่เคลือ่นยา้ยรถเข็น
– ยดึส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรท์ัง้หมดอย่างแน่นหนา

ในระหว่างการขนส่ง เพือ่ป้องกนัไม่ใหห้ลดุออก
ระหว่างการเดนิทาง

! โปรดทราบ!
การสกึหรอและการเสยีดสทีีม่ากเกนิไปอาจส่งผลต่อความ
แข็งแรงของชิน้สว่นทีร่บัน้ําหนัก
– อย่าดงึรถเข็นวลีแชรข์องคณุบนพืน้ผวิทีก่ดักรอ่นโดย

ไมไ่ดต้ดิตัง้ลอ้ (เชน่ การดงึโครงรถบนพืน้ยางมะตอย)

7.2 การพบัและกางรถเข็นวลีแชร ์
การพบัรถเข็นวลีแชร ์

1. นําเบาะรองน่ังออก ถา้มี
2. พบัพนักพงิหลงั ถา้ม ี
3. พบัแผ่นรองเทา้ขึน้ 
4. ดงึทีหุ่ม้เบาะน่ังขึน้ 
5. คณุสามารถพบัพนักพงิไปดา้นหนา้ได ้หากรถเข็นวลี

แชรข์องคณุมพีนักพงิแบบปรบัมมุและพบัลงได ้
6. ดงึสายสําหรบัดงึทีด่า้นหลงัของรถเข็นวลีแชรข์ึน้ตรง ๆ ปรบัมมุ

และพบัพนักพงิไปขา้งหนา้
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การกางรถเข็นวลีแชร ์

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งทีนิ่ว้จะเขา้ไปตดิในรถเข็น 
มคีวามเสีย่งทีนิ่ว้ของคณุจะตดิอยู่ระหว่างขอบทีน่ั่งกบัโครง 
– หา้มใชนิ้ว้จบัขอบทีน่ั่ง

1. วางรถเข็นวลีแชรไ์วข้า้ง ๆ
2. หากเป็นไปได ้ใหเ้อยีงรถเข็นวลีแชรเ์ขา้หาคณุอย่างนุ่มนวล
3. ใชม้อืกดขอบทีน่ั่งใกลต้วัคณุทีส่ดุลงตรง ๆ เพือ่ใหท้ีน่ั่งกางออก

4. วางรถเข็นวลีแชรล์งบนพืน้และตรวจสอบว่าขอบทีน่ั่งทัง้สองดา้น
อยู่ในโครงเกา้อี ้

5. หากรถเข็นวลีแชรข์องคณุมพีนักพงิแบบปรบัมุมและพบัได ้ใหด้งึ
มอืจบัของพนักพงิขึน้ จนกระทัง่สลกัเกลยีวของวงลอ้เขา้ไปอยู่ใน
ส่วนรองรบัดา้นขา้ง

6. พบัแผ่นรองเทา้ลง
7. กางพนักพงิหลงั ถา้ม ี

7.3 การยกรถเข็นวลีแชร ์
โปรดทราบ! 
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรด์ว้ยชิน้ส่วนทีถ่อดออกได ้(ทีพ่กั

แขน ทีพ่กัเทา้)
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักพงิอยู่ในตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง
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1. พบัรถเข็นวลีแชร ์ดบูทที ่7.2 การพบัและกางรถเข็นวลีแชร,์ 
หนา้ 56 

2. ยกรถเข็นวลีแชรข์ึน้โดยจบัโครงรถทีจ่ดุ Ⓐ เสมอ

7.4 การถอดและการใส่ลอ้หลงั
คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่พลกิควํา่ 
หากเพลาแบบถอดไดข้องลอ้หลงัไม่เขา้ทีจ่นสดุ ลอ้อาจ
หลวมระหว่างการใชง้าน สิง่นีส้ามารถทําใหเ้กดิการพลกิ
ควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเพลาแบบถอดไดอ้ยู่ใน

ตําแหน่งทีถ่กูตอ้งทุกคร ัง้ทีค่ณุใสล่อ้

การถอดลอ้หลงั

1. ปล่อยเบรค
2. ใชม้อืขา้งหน่ึงจบัรถเข็นวลีแชรใ์หต้ ัง้ตรง

3. อกีวธิหีน่ึง ใหจ้บัลอ้ผ่านขอบซีล่อ้ภายนอกรอบ ๆ ดมุลอ้
4. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืกดปุ่ มเพลาแบบถอดได ้Ⓐ กดคา้งไวแ้ลว้ดงึลอ้

ออกจากปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ 

การใส่ลอ้หลงั
1. ปล่อยเบรค
2. ใชม้อืขา้งหน่ึงจบัรถเข็นวลีแชรใ์หต้ ัง้ตรง
3. อกีวธิหีน่ึง ใหจ้บัลอ้ผ่านขอบซีล่อ้ภายนอกรอบ ๆ ดมุลอ้
4. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืกดปุ่ มเพลาแบบถอดไดแ้ละกดลง
5. ดนัเพลาเขา้ไปในปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ จนหยุด
6. ปลดปุ่ มเพลาแบบถอดไดแ้ละตรวจสอบว่าลอ้แน่นดแีลว้

7.5 การขนส่งรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ย
แรงคนโดยไม่มผูีโ้ดยสาร 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
– หากคณุไม่สามารถยดึรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ย

แรงคนไดอ้ย่างปลอดภยัในยานพาหนะสําหรบัขนส่ง
Invacare แนะนําว่าอย่าขนส่งอปุกรณด์งักล่าว

รถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ยแรงคนของคณุสามารถขนสง่ไดโ้ดย
ไมม่ขีอ้จาํกดั ไมว่่าจะโดยทางถนน รถไฟ หรอืทางอากาศ อย่างไรก็
ตาม บรษิทัขนสง่แต่ละแห่งมแีนวทางทีอ่าจจาํกดัหรอื 
หา้มขัน้ตอนการขนส่งบางอย่าง กรณุาสอบถามบรษิทัขนส่งสํา 
หรบัแต่ละกรณี 

• Invacare แนะนําอย่างยิง่ใหย้ดึรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่ 
นดว้ยแรงคนไวก้บัพืน้ของยานพาหนะสําหรบัขนสง่
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7.6 การขนส่งรถเข็นวลีแชรท์ีม่ผูีน้ั่งในรถ 
แมว้่ารถเข็นวลีแชรจ์ะถกูยดึไวอ้ย่างเหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎ
ขอ้บงัคบัต่อไปนีแ้ลว้ ผูโ้ดยสารอาจไดร้บับาดเจ็บจากการชนหรอืหยุด
รถกะทนัหนัได ้ดงัน้ัน Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหย้า้ยผูใ้ช ้
รถเข็นวลีแชรไ์ปยงัทีน่ั่งในรถ หา้มดดัแปลงหรอืเปลีย่นจดุต่าง ๆ ของ
รถเข็นวลีแชร ์(โครงสรา้ง โครงรถ หรอืชิน้ส่วน) โดยไม่ไดร้บัความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Invacare Corporation รถเข็น
วลีแชรไ์ดร้บัการทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ตามขอ้กาํหนดของ ISO 
7176–19 (การกระแทกดา้นหนา้) 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็รา้ยแรงหรอืการเสยีชวีติ
หากตอ้งการใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นทีน่ั่งในรถ พนักพงิขัน้
ตํ่าตอ้งมคีวามสงูอย่างนอ้ย 400 มม. 

หากตอ้งการขนส่งรถเข็นวลีแชรไ์ปพรอ้มกบัผูใ้ชใ้นรถยนต ์ตอ้งตดิตัง้
ระบบยดึในรถ ระบบยดึรถเข็นวลีแชรแ์ละผูโ้ดยสารตอ้งไดร้บัการ
อนุมตัติามมาตรฐาน ISO 10542-1 ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บั
อนุญาตของ Invacare ในพืน้ทีข่องคณุสําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการรบัและตดิตัง้ระบบยดึทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละใชง้านรว่มกนัได ้

คาํเตอืน! 
หากไม่สามารถยา้ยผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรไ์ปยงัทีน่ั่งในรถได ้
สามารถใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นทีน่ั่งในรถ หากไดป้ฏบิตัติาม
ขัน้ตอนและขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี ้ตอ้งตดิตัง้ชดุอปุกรณพ์กพา 
(อปุกรณเ์สรมิ) ไวบ้นเกา้อีเ้พือ่วตัถปุระสงคด์งักล่าว 
– รถเข็นวลีแชรต์อ้งถกูยดึภายในรถยนตด์ว้ยระบบยดึ

รถเข็นวลีแชรแ์บบ 4 จดุ
– ผูใ้ชต้อ้งสวมระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุทีย่ดึไวก้บัรถ
– ผูใ้ชส้ามารถใชเ้ข็มขดัพยุงตวัทีม่าพรอ้มกบัรถเข็นวลี

แชรไ์ด ้

คาํเตอืน! 
อปุกรณย์ดึทีป่ลอดภยัตอ้งใชก้บัผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรท์ีม่ี
น้ําหนักตัง้แต่ 22 กก. ขึน้ไปเท่าน้ัน (ISO-7176-19) 
– อย่าใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นทีน่ั่งในรถเมือ่น้ําหนั

กของผูใ้ชต่ํ้ากวา่ 22 กก.

คาํเตอืน! 
– กอ่นการเดนิทาง โปรดตดิต่อผูข้นส่งและขอขอ้มลู

เกีย่วกบัความสามารถของอปุกรณท์ีจ่าํเป็นดา้นลา่ง
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามพีืน้ทีว่่างรอบ ๆ รถเข็นวลีแชร ์

และผูใ้ชเ้พยีงพอ เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หผู้ใ้ชส้มัผสักบั
ผูโ้ดยสารคนอืน่บนรถ ชิน้สว่นทีไ่มไ่ดบุ้ของรถ
อปุกรณเ์สรมิรถเข็นวลีแชร ์หรอืจดุยดึต่าง ๆ ของ
ระบบยดึ
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คาํเตอืน! 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าจดุรดัทีร่ถเข็นวลีแชรไ์ม่เสยีหาย

และเบรคหา้มลอ้ทํางานไดอ้ย่างสมบูรณ์
– แนะนําใหใ้ชย้างทีป้่องกนัการร ัว่ซมึระหว่างการขนส่ง

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาเกีย่วกบัเบรคเน่ืองจากแ
รงดนัลมยางลดลง

คาํเตอืน! 
การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายอาจเกดิขึน้จาก
ส่วนประกอบของรถเข็นวลีแชรห์รอือปุกรณเ์สรมิทีห่ลดุใน
ระหว่างการชนหรอืการหยุดรถกะทนัหนั 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าส่วนประกอบและอปุกรณเ์สรมิที่

ถอดออกไดท้ัง้หมดถกูถอดออกจากรถเข็นวลีแชรแ์ละ
เก็บไวใ้นรถอย่างปลอดภยั

– จาํเป็นตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรโ์ดยชา่ง
ผูช้าํนาญการหลงัจากเกดิอบุตัเิหต ุการกระแทก ฯลฯ

ทางลาดชนัและทางลาด: 

คาํเตอืน! 
ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
รถเข็นวลีแชรส์ามารถเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ / ถอยหลงัได ้
โดยไม่ตัง้ใจ 
– อย่าปล่อยผูใ้ชไ้วโ้ดยไม่มใีครดแูลเมือ่ขนรถเข็นวลีแชร ์

ขึน้หรอืลงทางลาดชนัหรอืทางลาด

ดงัน้ัน Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหย้า้ยผูใ้ชร้ถเข็นวลี
แชรไ์ปทีร่ถขณะทีส่วมเข็มขดัพยุงตวัอยู่ 

โปรดทราบ! 
– โปรดดคููม่อืการใชง้านทีใ่หม้าพรอ้มกบัระบบยดึ
– ภาพประกอบต่อไปนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามผูใ้หบ้รกิาร

ระบบยดึ

การกาํหนดค่ารถเข็นวลีแชร ์(ความกวา้งและความลกึ
ของทีน่ั่ง ฐานลอ้) ส่งผลต่อความคล่องแคล่วและความ
สะดวกในการเขา้รถ 

การยดึรถเข็นวลีแชรด์ว้ยระบบยดึแบบ 4 จดุ 

คาํเตอืน! 
– วางรถเข็นวลีแชรโ์ดยใหผู้ใ้ชห้นัหนา้ไปทางดา้นหนา้

ของรถ
– ดนัเบรคหา้มลอ้ของรถเข็นวลีแชร ์
– เปิดใชง้านอปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า (หากตดิตัง้ไว)้

ตําแหน่งยดึของรถเข็นวลีแชรท์ีต่อ้งวางสายรดัของระบบยดึแบบ 4 จดุ
จะมสีญัลกัษณข์อเกีย่ว (โปรดดภูาพประกอบในป้ายแสดงรายละเอยีด
และสญัลกัษณใ์นหวัขอ้ผลติภณัฑ)์ 
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1. ใชส้ายรดัดา้นหนา้และดา้นหลงัของระบบยดึแบบ4 จดุ ยดึเกา้อี ้
รถเข็นวลีแชรเ์ขา้กบัรางทีต่ดิตัง้ในรถ โปรดดคููม่อืการใชง้านที่
ใหม้าพรอ้มกบัระบบยดึแบบ 4 จดุ

ตาํแหน่งผูกสายรดัดา้นหน้า: 

1. ตดิสายรดัดา้นหนา้เหนือฐานรองลอ้เล็กตามทีแ่สดงในภาพ
ดา้นบน (ดตูําแหน่งจากป้ายทีต่ดิบนรถเข็นวลีแชร)์

2. ตดิสายรดัดา้นหนา้เขา้กบัระบบรางตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุซ ึง่
ผูผ้ลติเข็มขดันิรภยัแนะนํา

3. ปลดเบรคหา้มลอ้และขงึสายรดัดา้นหนา้ใหต้งึ โดยดงึรถเข็นวลี
แชรไ์ปดา้นหลงั

4. ดนัเบรคหา้มลอ้
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ตาํแหน่งยดึดา้นหลงัสําหรบัขอเกีย่ว: 

1. ตดิขอเกีย่วเขา้กบัวงแหวนสสีม้ดงัแสดงในรปูสองรปูดา้นบน
(ดตูําแหน่งจากป้ายทีต่ดิบนรถเข็นวลีแชร)์

2. ตดิสายรดัดา้นหลงัเขา้กบัระบบรางตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุซ ึง่
ผูผ้ลติเข็มขดันิรภยัแนะนํา 

3. รดัสายรดัใหแ้น่น

โปรดทราบ! 
− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอเกีย่วปิดดว้ยวสัดกุนัลืน่

เพือ่หลกีเลีย่งการลืน่ไถลไปตามแกนในแนวขวาง

โปรดทราบ! 
– ตรวจสอบว่าลกูสบูตดิแน่นทัง้สองดา้นและอยู่ใน

ตําแหน่งเดยีวกนักบัส่วนตดัของราง
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามมุระหว่างรางและสายรดัอยู่

ระหว่าง 40° ถงึ 45°

การใส่เข็มขดัพยุงตวั

คาํเตอืน! 
สามารถใชเ้ข็มขดัพยุงตวัไดเ้พิม่เตมิ แต่ไม่สามารถใชแ้ทน
ระบบยดึผูโ้ดยสารทีไ่ดร้บัอนุมตัไิด ้(สายรดัแบบ 3 จดุ) 

1. ปรบัเข็มขดัพยุงตวัใหพ้อดกีบัผูน่ั้งรถเข็นวลีแชร ์ดหูวัขอ้ 4.5 
เข็มขดัพยุงตวั, หนา้ 36 

ตดิต ัง้ชดุอปุกรณย์ดึเฉพาะสําหรบัรุน่ Comfort เทา่นัน้ 

คาํเตอืน! 
จาํเป็นตอ้งใชช้ดุอปุกรณย์ดึเฉพาะ (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) 
สําหรบัการขนสง่รถยนต ์ไม่อนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณย์ดึอืน่! 
คําแนะนําในการตดิตัง้จดัส่งมาพรอ้มกบัชดุอปุกรณ ์
โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตสําหรบัขอ้มลู
เพิม่เตมิ
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การยดึระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จุด 

โปรดทราบ! 
ภาพประกอบดา้นบนอาจแตกต่างกนัไปตามผูใ้หบ้รกิาร
ระบบยดึ 

คาํเตอืน! 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุ

กระชบัพอดกีบัรา่งกายของผูใ้ชม้ากทีส่ดุ โดยไม่รูส้กึ
อดึอดัและไมม่สี่วนใดบดิเบีย้ว

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุไม่ได ้
ดงึส่วนต่าง ๆ ของรถเข็น เชน่ ทีพ่กัแขนหรอืลอ้ ฯลฯ
ออกจากรา่งกายของผูใ้ช ้

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายรดัจากตวัผูใ้ชไ้ปยงัจดุยดึ ไม่
ถกูขวางดว้ยส่วนใดส่วนหน่ึงของรถ รถเข็นวลีแชร ์ทีน่ั่ง
หรอือปุกรณเ์สรมิ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัทีพ่าดอยู่พอดกีบั
กระดกูเชงิกรานของผูโ้ดยสารและไม่ควรมว้นเขา้ไป
ในบรเิวณทอ้ง

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูใ้ชส้ามารถปลดกลไกการยดึได ้
ดว้ยตวัเอง

1. ตดิตัง้ระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุโดยอา้งองิจากคู่มอืการใชง้
านทีใ่หม้าพรอ้มกบัระบบยดึแบบ 3 จดุ
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โปรดทราบ! 
–ใหเ้ข็มขดัทีร่ดับรเิวณเชงิกรานของระบบยดึผูโ้ดยส

ารแบบ 3 จดุอยู่ตํ่ากว่าเชงิกราน เพือ่ใหมุ้มของเข็มขดัที่
รดับรเิวณเชงิกรานอยู่ภายในขอบเขตทีต่อ้งการ (A)
โดยทํามมุ 30° ถงึ 75° กบัแนวนอน แนะนําใหใ้ชมุ้มที่
ชนักว่า แต่ไม่เกนิ 75°

1672319-B



การบํารุงรกัษา 

65 

8 การบํารุงรกัษา 

8.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

คาํเตอืน! 
วสัดบุางชนิดเสือ่มสภาพตามธรรมชาตเิมือ่เวลาผา่นไป 
ซึง่อาจสง่ผลใหส้ว่นประกอบรถเข็นวลีแชรเ์สยีหายได ้
− รถเข็นวลีแชรข์องคณุควรไดร้บัการตรวจสอบโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ 
หรอืหากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน

บรรจภุณัฑส์ําหรบัการสง่คนื 
รถเข็นวลีแชรจ์ะตอ้งถกูส่งไปยงัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บั
อนุญาตในบรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งความ
เสยีหายระหว่างการขนสง่ 

8.2 ตารางการบํารุงรกัษา 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการทํางานของรถเข็นวลีแชรป์ลอดภยัและเชือ่ถอืได ้
ใหท้ําการตรวจสอบดว้ยตาและบาํรงุรกัษาตามหวัขอ้ต่อไ 
ปนีเ้ป็นประจาํ หรอืใหบุ้คคลอืน่เป็นผูด้ําเนินการ 

ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี 

เชค็ลมยาง x 

ตรวจสอบว่าลอ้หลงัอยู่ใน
ตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง x 

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั x 

ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี 

ตรวจสอบกลไกการพบั x 

ตรวจสอบลอ้เล็กและการยดึ
ตรงึ 

x 

ตรวจสอบสลกั x 

ตรวจสอบซีล่อ้รถ x 

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้ x 
ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรโ์ดย
ชา่งผูช้าํนาญการทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสม 

x 

การตรวจสอบทัว่ไปดว้ยสายตา 

1. ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรเ์พือ่หาชิน้ส่วนทีห่ลวม มรีอยแตก หรอื
ขอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ

2. หากคณุพบสิง่ผดิปกตใิด ๆ ใหห้ยุดใชร้ถเข็นวลีแชร ์
ทนัทแีละตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต

เชค็ลมยาง 

1. ตรวจสอบแรงดนัลมยาง ดขูอ้มูลเพิม่เตมิในหวัขอ้ "ยาง"
2. เตมิลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีต่อ้งการ
3. ตรวจสอบดอกยางไปพรอ้ม ๆ กนั
4. เปลีย่นยาง หากจาํเป็น
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ตรวจสอบวา่ลอ้หลงัอยู่ในตาํแหน่งทีถู่กตอ้ง 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบอลของเพลาอยู่นอกตวัรบัโดยใชส้ายตา
สงัเกตเพือ่ตรวจสอบ และดงึลอ้หลงัเพือ่ตรวจสอบว่าเพลาแบบ
ถอดไดอ้ยู่ในตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง ลอ้ไม่ควรหลดุออกมา

2. หากใส่ลอ้หลงัไมอ่ยู่ตรงตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง ใหข้จดัสิง่สกปรกหรอื
คราบสกปรกออก หากปัญหายงัคงอยู่ ใหต้ดิตัง้เพลาแบบถอดได ้
ใหม่โดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั

1. ตรวจสอบว่าไดป้รบัเข็มขดันิรภยัอย่างถกูตอ้ง

โปรดทราบ! 
– เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมตอ้งปรบัโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บั

อนุญาต
– เข็มขดันิรภยัทีช่าํรดุตอ้งเปลีย่นโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ตรวจสอบกลไกการพบั

1. ตรวจสอบว่ากลไกการพบัใชง้านไดง้่าย

ตรวจสอบลอ้เล็กและการยดึตรงึ

1. ตรวจสอบว่าลกูลอ้หมุนไดอ้ย่างอสิระ
2. กดและดงึ 3 ทศิทาง (ดา้นหนา้และหลงั ดา้นซา้ยและขวา ดา้นบน

และล่าง) เพือ่สงัเกตว่าไม่มรีะยะฟรแีละการเคลือ่นทีใ่ด ๆ
นอกจากนีใ้หต้รวจสอบว่าไม่มคีวามเสยีหายทีส่งัเกตเห็นได ้

รปูที ่8-1 
3. ขจดัสิง่สกปรกหรอืขนออกจากตลบัลกูปืนของลกูลอ้
4. ส่วนยดึตรงึลกูลอ้ทีช่าํรดุหรอืเสือ่มสภาพตอ้งเปลีย่นโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ตรวจสอบสลกั 

สลกัอาจหลวมเมือ่ใชง้านอย่างต่อเน่ือง 

1. ตรวจสอบว่าสลกัแน่นและเกลยีวไม่หลวม (บนทีพ่กัเทา้ ลกูลอ้ ฝา
ครอบลกูลอ้ ทีหุ่ม้เบาะน่ัง ดา้นขา้ง พนักพงิ โครง โมดลูทีน่ั่ง)

2. ขนัสลกัทีห่ลวมดว้ยแรงบดิทีเ่หมาะสม
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โปรดทราบ! 
สกร/ูน็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองหรอืกาวปิดเกลยีวนํามาใช ้
สําหรบัการเชือ่มต่อหลายแบบ หากคลายสกรหูรอืน็อต
เหล่านีอ้อก จะตอ้งเปลีย่นดว้ยสกร/ูน๊อตแบบล็อคดว้ย
ตวัเองใหม่ หรอืตอ้งยดึดว้ยกาวล็อคเกลยีวใหม ่
− ตอ้งเปลีย่นสกร/ูน็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ตรวจสอบความตงึของซีล่อ้ 

ซีล่อ้ไม่ควรหลวมหรอืบดิเบีย้ว 

1. ซีล่อ้ทีห่ลวมตอ้งขนัใหแ้น่นโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม

2. ซีล่อ้ทีเ่สยีหายตอ้งถกูเปลีย่นโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้

1. ตรวจสอบว่าเบรคหา้มลอ้อยู่ในตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง เบรคจะถกูตัง้
ค่าอย่างถกูตอ้ง หากขอถ่างเบรคกดยางลงสองถงึสามมลิลเิมตร
เมือ่เบรคทาํงาน

2. หากคณุพบว่าการตัง้คา่ไม่ถกูตอ้ง ควรปรบัเบรคใหถ้กูตอ้งโดย
ชา่งผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

โปรดทราบ! 
ตอ้งตัง้ค่าเบรคหา้มลอ้อกีคร ัง้ หลงัจากเปลีย่นลอ้หลงัหรอื
เปลีย่นตําแหน่งลอ้

การตรวจสอบหลงัจากการชนหรอืการกระแทก
อย่างรุนแรง 

โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรอ์าจมคีวามเสยีหายทีม่องไม่เห็นอยู่อนัเป็นผล
มาจากการชนอย่างหนักหรอืการกระแทกอย่างรนุแรง 
− จาํเป็นตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรข์องคณุโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมหลงัจากการชน
อย่างหนักหรอืการกระแทกอย่างรนุแรง

การซอ่มหรอืเปลีย่นยางใน

1. ถอดลอ้หลงัและปล่อยอากาศออกจากยางใน
2. ยกผนังของยางดา้นหน่ึงออกจากขอบลอ้โดยใชค้นัโยกยาง

รถจกัรยาน หา้มใชข้องมคีม เชน่ ไขควง ซึง่อาจจะทําใหย้างใน
เสยีหายได ้

3. ดงึยางในออกจากยาง
4. ซอ่มยางในโดยใชช้ดุซอ่มจกัรยาน หรอืเปลีย่นยาง หากจาํเป็น
5. เตมิลมเขา้ท่อเล็กนอ้ยจนพองตวั
6. ใส่วาลว์เขา้ไปในรวูาลว์ทีข่อบลอ้ จากน้ันใสท่่อเขา้ไปในยาง (ท่อ

ควรวางใหช้ดิกบัยางโดยไม่มรีอยพบั)
7. ยกผนังของยางขึน้เหนือขอบลอ้ เร ิม่ปิดวาลว์และใชค้นัโยกยาง

รถจกัรยาน เมือ่ทําเชน่นี ้ใหต้รวจสอบใหท้ัว่เพือ่ใหแ้น่ใจว่ายาง
ในไม่ไดต้ดิอยู่ระหว่างยางกบัขอบลอ้

8. เตมิลมยางใหม้แีรงดนัสงูสดุสําหรบัการใชง้าน ตรวจสอบว่าไม่มี
อากาศออกจากยาง
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อะไหล่สํารอง 

อะไหล่สํารองทัง้หมดสามารถหาไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บั
อนุญาตของ Invacare 

8.3 การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

8.3.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัท ัว่ไป 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งตอ่การปนเป้ือน 
– ใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอ้ปุกรณป้์องกนัที่

เหมาะสม

โปรดทราบ! 
ของเหลวหรอืวธิกีารทีไ่ม่ถกูตอ้งอาจทําอนัตรายหรอื
สรา้งความเสยีหายใหก้บัผลติภณัฑ ์
– น้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชือ้ทีใ่ชท้ ัง้หมดตอ้งมี

ประสทิธภิาพ ใชง้านรว่มกนัได ้และตอ้งปกป้องวสัดทุีใ่ช ้
สารน้ันในการทาํความสะอาด

– หา้มใชข้องเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น (ด่าง กรด ฯลฯ)
หรอืน้ํายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เราขอ
แนะนําน้ํายาทําความสะอาดในครวัเรอืนทัว่ไป เชน่
น้ํายาลา้งจาน หากไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ใน
คําแนะนําในการทําความสะอาด

– หา้มใชต้วัทําละลาย (เซลลโูลสทนิเนอร ์อะซโิตน
ฯลฯ) ทีเ่ปลีย่นแปลงโครงสรา้งของพลาสตกิหรอื
ละลายฉลากทีแ่นบมา

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าผลติภณัฑแ์หง้สนิทกอ่น
นําไปใชอ้กีคร ัง้ 

สําหรบัการทาํความสะอาดและการฆ่าเชือ้ในสภาพแวดลอ้ม
ทางคลนิิกหรอืสถานพยาบาลสําหรบัการดแูลระยะยาว ให ้
ปฏบิตัติามขัน้ตอนในสถานพยาบาลของคณุ 

8.3.2 ชว่งเวลาการทาํความสะอาด 

โปรดทราบ! 
การทําความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นประจาํชว่ยใหก้ารใชง้าน
เป ็นไปอย่ างราบรืน่ เพ่มิอายุการใช ง้าน และป้ องกัน 
การปนเป้ือน 
ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ผลติภณัฑ ์
– อย่างสมํ่าเสมอในขณะทีใ่ชง้าน
– กอ่นและหลงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
– เมือ่สมัผสักบัของเหลวจากรา่งกาย
– กอ่นการใชง้านสําหรบัผูใ้ชใ้หม่

8.3.3 การทําความสะอาด 

โปรดทราบ! 
สิง่สกปรก ทราย และน้ําทะเลสามารถสรา้งความ
เสยีหายใหก้บัตลบัลกูปืน และชิน้ส่วนเหล็กสามารถ
ขึน้สนิมไดห้ากพืน้ผวิไดร้บัความเสยีหาย 
– รถเข็นวลีแชรค์วรสมัผสักบัทรายและน้ําทะเลใน

ชว่งเวลาสัน้ ๆ เทา่น้ัน และทําความสะอาดหลงัจาก
เดนิทางไปทีช่ายหาดทุกคร ัง้ 

– หากรถเข็นวลีแชรส์กปรก ใหเ้ชด็สิง่สกปรกออกโดยเรว็
ทีส่ดุดว้ยผา้ชบุน้ําหมาด ๆ แลว้เชด็ใหแ้หง้อย่าง
ระมดัระวงั

1. ถอดตวัเลอืกใด ๆ ก็ตามทีต่ดิตัง้อยู่ (เฉพาะตวัเลอืกทีไ่ม่ตอ้งใช ้
เคร ือ่งมอื)
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2. เชด็แต่ละส่วนโดยใชผ้า้หรอืแปรงขนนุ่ม น้ํายาทําความสะอาด
ในครวัเรอืนทัว่ไป (pH = 6 - 8) และน้ําอุ่น

3. ลา้งชิน้ส่วนต่าง ๆ ดว้ยน้ําอุ่น
4. เชด็ชิน้ส่วนต่าง ๆ ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้

สามารถใชน้ํ้ายาขดัสรีถยนตแ์ละแว็กซเ์นือ้นุ่มบนพืน้ผวิโลหะที่
ทาส ีเพือ่ขจดัรอยถลอกและคนืความเงางาม 

การทําความสะอาดเบาะ 

สําหรบัการทาํความสะอาดเบาะ โปรดอ่านคําแนะนําบนฉลากของที่
น่ัง เบาะรองน่ัง และผา้คลมุพนักพงิ 

หากเป็นไปได ้ใหเ้กีย่วแถบตะขอเขา้กบัห่วงเสมอ (ส่วนทีย่ดึ
ไดด้ว้ยตวัเอง) เมือ่ซกั เพือ่ลดการเกดิเศษผา้และดา้ยบนแถบ
ขอเกีย่วและป้องกนัความเสยีหายของผา้หุม้เบาะ 

8.3.4 การซกั 

1. ถอดผา้คลมุทีห่ลวมและถอดไดอ้อกทัง้หมด และซกัในเคร ือ่ง
ซกัผา้ตามคําแนะนําในการซกัสําหรบัผา้คลมุแต่ละชนิด

2. ถอดชิน้ส่วนเบาะทัง้หมดออก เชน่ เบาะรองน่ัง ทีพ่กัแขน พนัก
พงิศรีษะ หรอืทีร่องคอ ซึง่มชี ิน้ส่วนเบาะแบบตายตวั แผ่นรอง
น่อง และอืน่ ๆ และทําความสะอาดแต่ละชิน้ส่วนแยกกนั

ชิน้ส่วนเบาะไมส่ามารถทาํความสะอาดดว้ยเคร ือ่งทํา
ความสะอาดแรงดนัสงูหรอืหวัฉีดน้ํา 

3. สเปรยน้ํ์ายาทําความสะอาดทีโ่ครงของรถเข็นวลีแชร ์เชน่ น้ํายา
ทําความสะอาดรถยนตท์ีม่แีว็กซ ์แลว้ปล่อยทิง้ไว ้

4. ลา้งโครงรถเข็นวลีแชรด์ว้ยเคร ือ่งฉีดน้ําแรงดนัสงูหรอืหวัฉีดน้ํา
แบบธรรมดาขึน้อยู่กบัความสกปรกของรถเข็นวลีแชร ์อย่าเล็ง

หวัฉีดไปทีต่ลบัลกูปืนและรรูะบายน้ํา หากลา้งโครงรถเข็นวลีแชร ์
ในเคร ือ่ง น้ําตอ้งไม่รอ้นเกนิ 60ºC 

ใชน้ํ้าและสบู่อ่อน ๆ ในการทําความสะอาดโตะ๊เท่าน้ัน 

5. ปล่อยใหร้ถเข็นวลีแชรแ์หง้ในตูอ้บผา้ ถอดชิน้ส่วนทีม่น้ํีาสะสม
เชน่ ในท่อส่วนปลาย ปลอกโลหะ ฯลฯ หากรถเข็นวลีแชรถ์กูลา้ง
ในเคร ือ่ง แนะนําใหเ้ป่าแหง้ดว้ยลมอดั

ผา้เคลอืบโพลยูีรเีทน (PU) แบบยดืไดห้ลายทศิทาง 

คราบอ่อน ๆ บนผา้อาจอาจเชด็ออกดว้ยผา้นุ่มชบุน้ําหมาด ๆ และ
น้ํายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิเ์ป็นกลาง หากตอ้งการขจดัคราบทีม่ี
ขนาดใหญ่หรอืคราบฝังแน่น ใหเ้ชด็ผา้ดว้ยแอลกอฮอลห์รอืสาร
ทดแทนน้ํามนัสน และซกัดว้ยน้ํารอ้นและน้ํายาทําความสะอาดทีม่ี
ฤทธิเ์ป็นกลาง 

ผา้สามารถซกัไดท้ีอ่ณุหภมูไิม่เกนิ 60ºC สามารถใชผ้งซกัฟอก
ทัว่ไปได ้

ทุกชิน้ส่วนของรถเข็นวลีแชรท์ีหุ่ม้เบาะดว้ยผา้เคลอืบโพลยูีร ี
เทน (PU) แบบยดืไดห้ลายทศิทาง เชน่ แผ่นทีพ่กัแขน แผ่น
รองน่อง พนักพงิศรีษะหรอืทีร่องคอ ควรทําความสะอาดตาม
คําแนะนําขา้งตน้ 

8.3.5 การฆ่าเชือ้ 

รถเข็นวลีแชรส์ามารถฆ่าเชือ้ไดโ้ดยการฉีดพ่นหรอืเชด็ดว้ยน้ํายาฆ่า
เชือ้ทีผ่่านการทดสอบและผ่านการรบัรองแลว้ 
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ฉีดพ่นผลติภณัฑท์ําความสะอาดและฆ่าเชือ้ทีอ่่อนโยน 
(มคีณุสมบตัฆ่ิาเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ 
ราทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน EN1040 / EN1276 / 
EN1650) และปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติ 

1. เชด็พืน้ผวิทีเ่ขา้ถงึไดท้ัง้หมดดว้ยผา้นุ่มและน้ํายาฆ่าเชือ้ใน
ครวัเรอืนทัว่ไป

2. ปล่อยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้
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9 การแกไ้ขปัญหา 

9.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
ความผดิปกตอิาจเกดิขึน้จากการใชง้านประจาํวนั การปรบัเปลีย่น 
หรอืความตอ้งการสําหรบัรถเข็นวลีแชรท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป ตาราง
ดา้นล่างแสดงวธิกีารระบุและซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 

การดําเนินการบางอย่างทีแ่สดงไวต้อ้งดําเนินการโดยชา่ง
ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ซึง่ไดม้กีารระบุสิง่เหล่านีไ้ว ้เรา
ขอแนะนําวา่การปรบัเปลีย่นทัง้หมดควรดําเนินการโดยชา่ง
ผูช้าํนาญการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

ขอ้ควรระวงั! 
− หากคณุสงัเกตเห็นความผดิปกตเิกีย่วกบัรถเข็นวลี

แชรข์องคณุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัในการ
บงัคบัควบคมุ ใหห้ยุดใชร้ถเข็นวลีแชรข์องคณุทนัที
และตดิต่อผูใ้หบ้รกิาร
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9.2 การระบุและการซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 
ขอ้บกพรอ่ง สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การดําเนินการ 

รถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถขบัใหเ้ป็น
เสน้ตรงได ้

แรงดนัลมยางในลอ้หลงัหน่ึงลอ้ไม่ถกูตอ้ง แรงดนัลมยางทีถ่กูตอ้ง 11.3 ยาง, หนา้ 77 

ซีล่อ้หกั เปลีย่นซีล่วดทีช่าํรุด  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ซีล่อ้แน่นไม่เท่ากนั ขนัซีล่อ้ทีห่ลวม  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ตลบัลกูปืนลกูลอ้สกปรกหรอืเสยีหาย ทําความสะอาดตลบัลกูปืนหรอืเปลีย่นลกูลอ้
 ชา่งผูช้าํนาญการ

รถเข็นวลีแชรพ์ลกิคว่ําง่ายเกนิไป ตดิตัง้ลอ้หลงัไปขา้งหนา้มากเกนิไป ตดิตัง้ลอ้หลงัไปดา้นหลงัอกี  ชา่งผูช้าํนาญการ 

มุมเอนหลงัมากเกนิไป ลดมุมพนักพงิ  ชา่งผูช้าํนาญการ 

มุมทีน่ั่งมากเกนิไป ตดิตัง้ลกูลอ้บนโครงเหล็กยดึลกูลอ้  ชา่งผูช้าํนาญการ 

เลอืกโครงเหล็กยดึลกูลอ้ทีม่ขีนาดเล็กลง  ชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคจบัไดไ้ม่ดหีรอืไม่สมมาตร แรงดนัลมยางไม่ถูกตอ้งในยางหลงัขา้งหน่ึงหรอืทัง้สองขา้ง แรงดนัลมยางทีถ่กูตอ้ง 11.3 ยาง, หนา้ 77 

การตัง้ค่าเบรคไม่ถูกตอ้ง แกไ้ขการตัง้ค่าเบรค  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ความตา้นทานการหมุนสงูมาก แรงดนัลมยางในยางหลงัต่ําเกนิไป แรงดนัลมยางทีถ่กูตอ้ง 11.3 ยาง, หนา้ 77 

ลอ้หลงัไม่ขนาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลอ้หลงัขนานกนั  ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลกูลอ้โยกไปมาเมือ่เคลือ่นทีเ่รว็ แรงตงึในบล็อกตลบัลกูปืนของลกูลอ้นอ้ยเกนิไป ขนัน็อตบนเพลาบล็อกตลบัลกูปืนใหแ้น่นขึน้เล็กนอ้ย 
 ชา่งผูช้าํนาญการ

ลกูลอ้สกึ เปลีย่นลกูลอ้  ชา่งผูช้าํนาญการ 
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ขอ้บกพรอ่ง สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การดําเนินการ 

ลกูลอ้แข็งหรอืตดิ ตลบัลกูปืนสกปรกหรอืชาํรดุ ทําความสะอาดตลบัลกูปืนหรอืเปลีย่นลกูลอ้
 ชา่งผูช้าํนาญการ

รถเข็นวลีแชรก์างออกยากมาก ผา้คลมุพนักพงิแน่นเกนิไป คลายแถบขอเกีย่วและห่วงของผา้คลมุพนักพงิเล็กนอ้ย 
 3.5.2 ผา้คลมุพนักพงิแบบปรบัได,้ หนา้ 15 
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10 หลงัการใชง้าน 

10.1 การจดัเกบ็
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายของผลติภณัฑ ์
– อย่าจดัเก็บผลติภณัฑไ์วใ้กลแ้หลง่ความรอ้น
– หา้มวางสิง่ของอืน่ ๆ บนรถเข็นวลีแชร ์
– จดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้นทีร่ม่และแหง้
– อา้งองิขดีจาํกดัอณุหภมูใินบทที ่11 ขอ้มูลทางเทคนิค, 

หนา้ 75 

หลงัจากการเก็บรกัษาเป็นเวลานาน (มากกว่า 4 เดอืน) จะตอ้ง
ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรต์ามบทที ่8 การบํารงุรกัษา, หนา้ 65 

10.2 การกาํจดั
โปรดรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและรไีซเคลิผลติภณัฑนี์ผ้่านสถานทีร่บั
รไีซเคลิเมือ่หมดอายุการใชง้าน 

ถอดแยกชิน้ส่วนผลติภณัฑแ์ละสว่นประกอบ เพือ่ใหส้ามารถแยกและร ี
ไซเคลิวสัดแุต่ละชนิดได ้

การกาํจดัและการรไีซเคลิผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัสําหรบัการจดัการของเสยีใน
แต่ละประเทศ ตดิต่อบรษิทัจดัการขยะในพืน้ทีข่องคณุเพือ่ขอขอ้มลู 

10.3 การเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่นําไปใชซ้ํา้ 
ผลติภณัฑนี์เ้หมาะสําหรบัการใชซ้ํา้ หากตอ้งการเตรยีมผลติภณัฑใ์ห ้
พรอ้มสําหรบัผูใ้ชร้ายใหม่ ใหด้ําเนินการดงัต่อไปนี:้ 

• การตรวจสอบ
• การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 
• ปรบัใหเ้ขา้กบัผูใ้ชใ้หม่

ดรูายละเอยีดไดท้ี ่8 การบํารงุรกัษา, หนา้ 65 และคู่มอืบรกิารสําหรบั
ผลติภณัฑนี์ ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดส้ง่มอบคู่มอืการใชง้านไปพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์

หากตรวจพบความเสยีหายหรอืไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
หา้มใชผ้ลติภณัฑซ์ํา้ 
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11 ขอ้มูลทางเทคนิค 

11.1 ขนาดและน้ําหนกั
ขอ้กาํหนดเฉพาะของขนาดและน้ําหนักทัง้หมดระบุถงึรถเข็นวลีแชร ์
ประเภทต่าง ๆ ในการกาํหนดค่ามาตรฐาน ขนาดและน้ําหนัก (ตาม
มาตรฐาน ISO 7176–1/5/7) อาจเปลีย่นแปลงตามการกาํหนดค่าที่
แตกต่างกนั 

โปรดทราบ! 
– ในการกาํหนดคา่บางอย่าง ขนาดโดยรวมของรถเข็น

วลีแชรเ์มือ่พรอ้มใชง้านน้ันเกนิขดีจาํกดัทีอ่นุญาต และ
ไม่สามารถเขา้ถงึเสน้ทางหลบหนีฉุกเฉินได ้

– ในการกาํหนดคา่บางอย่าง รถเข็นวลีแชรม์ขีนาดเกนิ
ขนาดทีแ่นะนําสาํหรบัการเดนิทางโดยรถไฟในสหภาพ
ยุโรป

น้ําหนักผูใ้ชส้งูสดุ 125 กก. 

Ⓐ ความยาวทัง้หมดรวมทีพ่กัขา 962 – 1185 มม. 

Ⓑ ความกวา้งรวม 570 – 710 มม. 

ความยาวเมือ่พบั 765 – 1200 มม. 

ความกวา้งเมือ่พบั 285 – 355 มม. 

ความสงูเมือ่พบั 795 – 1510 มม. 

น้ําหนักรวม ตัง้แต ่12.7 – 28.2 กก. 
น้ําหนักของส่วนทีห่นักทีส่ดุ 7.5 – 12.4 กก. 

เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิง 
ทางลงเขา: 0° – 17° 
ทางขึน้เขา: 0° – 7° 
ทางเดนิเทา้: 0° – 17° 

มุมระนาบทีน่ั่ง 0° – 8° 

Ⓒ ความลกึของทีน่ั่งทีใ่ชง้านจรงิ 395 – 500 มม. 

Ⓓ ความกวา้งของทีน่ั่งทีใ่ชง้าน
จรงิ 

370 – 505 มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 25 มม. 

Ⓔ ความสงูถงึพืน้ผวิทีน่ั่งทีข่อบ
ดา้นหนา้ 

345 – 550 มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 25 มม. 

Ⓕ ความสงูถงึพืน้ผวิทีน่ั่งทีข่อบ
ดา้นหลงั 

345 – 550 มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 25 มม. 
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Ⓖ

มุมพนักพงิ ชว่ง: -15° / +30° 
แบบคงที:่ 90° 
แบบปรบัได:้ 90° (–15°/+15°) 
ปรบัไดต้่อเน่ือง 
แบบปรบัเอน: 90° 
(0°/+30°) เพิม่ขึน้ทกุ 10° 

Ⓗ ความสงูพนักพงิ 325 – 610 มม. 

Ⓘ ระยะจากทีพ่กัเทา้ถงึทีน่ั่ง 160 – 565 มม. 
เพิม่ขึน้ทลีะ 10 มม. 

มุมจากขาถงึพืน้ผวิทีน่ั่ง 0° – 90° 

Ⓙ ความสงูทีพ่กัแขนถงึทีน่ั่ง 

ชว่ง: 170 – 300 มม. 
หมายเลข 1: 200 – 280 มม. 
หมายเลข 2: 240 มม. 
หมายเลข 3: 170 – 295 มม. 
หมายเลข 4: 210 – 300 มม. 

ตําแหน่งดา้นหนา้ของ
โครงสรา้งทีพ่กัแขน 190 – 350 มม. 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางขอบลอ้ 520 – 540 มม. 

ตําแหน่งแนวนอนของเพลา –55 / + 42.5 มม.

รศัมวีงเลีย้วตํา่สดุ 790 มม. 

ความกวา้งของพืน้ทีจ่ดัเก็บ 250 – 320 มม. 

ความสงูของพืน้ทีจ่ดัเก็บ 566 – 1000 มม. 

ความยาวของพืน้ทีจ่ดัเก็บ ตัง้แต ่695 – 1130 มม. 

Ⓚ ความยาวทัง้หมดไมร่วมที่
พกัขา 720 – 860 มม. 

Ⓛ ความสงูทัง้หมด 795 – 1510 มม. 

ความกวา้งของเดอืย 1120 – 1505 มม. 
มุมเบรคสงูสดุบนทางลาด 7° 

11.2 น้ําหนกัสูงสุดของชิน้ส่วนแบบถอดออกได ้

น้ําหนกัสูงสุดของชิน้ส่วนแบบถอดออกได ้

ชิน้ส่วน: น้ําหนกัสูงสุด: 
มุมทีพ่กัขาทีส่ามารถปรบัไดด้ว้ย
แผ่นรองน่องทีพ่กัเทา้ 3.2 กก. 

ทีพ่กัแขน 2.0 กก. 

ลอ้หลงัขนาด 600 มม. (24”) 
แบบแข็ง พรอ้มขอบลอ้และตวั
ป้องกนัซีล่อ้ 

2.5 กก. 

พนักพงิศรีษะ / ทีร่องคอ / ส่วน
พยุงแกม้

1.4 กก. 

ส่วนรองรบัลําตวั 0.8 กก. 

เบาะพนักพงิ 2.0 กก. 

เบาะรองน่ัง 1.9 กก. 

ถาดตัง้โตะ๊ 3.9 กก. 
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11.3 ยาง 
แรงดนัในอดุมคตขิึน้อยู่กบัประเภทของยาง: 

ยาง แรงดนัสูงสุด 

ยางแบบนิวเมตกิ: 515 มม. 
(20”); 560 มม. (22”);  
610 มม. (24”) 

4.5 bar 450 kPa 65 psi 

ยางแกม้เตีย้นิวเมตกิ: 560 มม. 
(22”); 610 มม. (24”) 

7.5 bar 750 kPa 110 psi 

Schwalbe® Marathon Plus 
ยาง Evolution: 
610 มม. (24”) 

10 bar 1000 kPa 145 psi 

ยางแบบแข็ง: 
305 มม. (12”); 
515 มม. (20”); 560 มม. 
(22”); 610 มม. (24”) 

- - - 

ยางแบบแข็ง: 
150 มม. (6”); 140 มม. 
(5”1/2); 125 มม. (5”); 
200 มม. (8”) 

- - - 

ยางแบบนิวเมตกิ: 
200 มม. (8”) 

2.5 bar 250 kPa 36 psi 

ความเขา้กนัไดข้องยางตามรายการขา้งตน้ขึน้อยู่กบัการ
กาํหนดค่าและ/หรอืรุน่ของรถเข็นวลีแชรข์องคณุ 

ในกรณีทีย่างร ัว่ ปรกึษาศนูยบ์รกิารทีเ่หมาะสม (เชน่ รา้น
ซอ่มจกัรยาน ตวัแทนจาํหน่ายจกัรยาน) เพือ่เปลีย่นท่อโดย
ชา่งผูช้าํนาญ 

ขนาดของยางจะระบุไวท้ีแ่กม้ยาง การเปลีย่นยางที่
เหมาะสมตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

ขอ้ควรระวงั! 
– แรงดนัลมยางในทัง้สองลอ้ตอ้งเทา่กนั เพือ่หลกีเลีย่ง

เพิม่รูส้กึสบายในการขบัขี ่รกัษาประสทิธภิาพการเบรค
และขบัเคลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ดง้า่ย

11.4 วสัดุ 

โครง/ท่อพนักพงิ อลมูเินียม, เหล็ก 

เบาะ (ทีน่ั่งและพนักพงิ) โฟม PUR ผา้ไนลอน และโพลี
เอสเตอร ์

มอืจบั PVC 

ชิน้ส่วนพลาสตกิ เชน่ มอืจบัเบรค 
อปุกรณป้์องกนัเสือ้ผา้ แผ่นวางเทา้ 
แผ่นรองแขน และชิน้ส่วนอืน่ ๆ ทีม่ี
ใหเ้ลอืกเกอืบทัง้หมด 

เทอรโ์มพลาสตกิ (เชน่ PA, 
PP, ABS และ PUR) ตาม
เคร ือ่งหมายบนชิน้ส่วน 

กลไกการพบั / คํา้ยนัแนวตัง้ / 
ชิน้ส่วนสําหรบัหนีบ / ซีล่กูลอ้ 

อลมูเินียม, เหล็ก 

สกร ูแหวนรอง และน็อต เหล็ก 
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วสัดทุัง้หมดทีใ่ชไ้ดร้บัการป้องกนัการกดักรอ่น เราใชเ้ฉพาะ
วสัดแุละสว่นประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่าน้ัน

ระบบตรวจจบัการโจรกรรมและโลหะ: ในบางกรณี วสัดทุีใ่ช ้
ในรถเข็นวลีแชรอ์าจเปิดใชง้านระบบตรวจจบัการโจรกรรม
และระบบตรวจจบัโลหะ 

11.5 สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 

การจดัเก็บและการ
ขนส่ง การใชง้าน 

อณุหภมู ิ -20°C ถงึ 40°C -5°C ถงึ 40°C

ความชืน้สมัพทัธ ์ 20% ถงึ 90% ที ่30°C, ไม่ควบแน่น 
ความดนั
บรรยากาศ 800 hPa ถงึ 1060 hPa 

พงึระวงัว่าเมือ่เกบ็รถเข็นวลีแชรไ์วใ้นอณุหภมูติํ่า จะตอ้งทาํ
การปรบัตามบทที ่8 การบํารงุรกัษา, หนา้ 65 กอ่นใชง้าน 
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