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1 ทัว่ไป 

1.1 บทนํา 
คู่มอืการใชง้านเล่มนีม้ขีอ้มูลทีส่ําคญัเกีย่วกบัการจดัการผลติภณัฑ ์
เพือ่ความปลอดภยัเมือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านอย่าง 
ละเอยีดและปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั 

คุณตอ้งอ่านและทําความเขา้ใจคู่มอืฉบบันีก้อ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑนี์ ้
ขอรบัคําแนะนําเพิ่มเตมิจากบุคลากรทางการแพทยท์ีม่ีความคุน้เคยกบัอา
การป่วยของคุณ พรอ้มทัง้สอบถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชง้านทีถู่กตอ้ง 
และการปรบัตัง้ทีจํ่าเป็นกบับุคลากรทางการแพทยใ์หเ้รยีบรอ้ย 

โปรดทราบวา่เอกสารนีอ้าจมหีวัขอ้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องคุณ 
เน่ืองจากคู่มอืเล่มนีใ้ชก้บัรุน่ทีม่ที ัง้หมด (ในวนัทีพ่มิพ)์ หากไม่ระบุไว ้
เป็นอย่างอืน่ แต่ละหวัขอ้ในคู่มอืเล่มนีจ้ะอา้งองิถงึผลติภณัฑท์ุกรุน่ 

รุน่และการกาํหนดค่าทีม่ใีนประเทศของคุณสามารถคน้หาไดใ้นเอกสาร
สําหรบัการขายของแต่ละประเทศ 

Invacare ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเฉพาะของ 
ผลติภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

กอ่นอ่านเอกสารนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเอกสารเป็นเวอรช์ ัน่ล่าสุด 
คุณสามารถคน้หาเวอรช์ ัน่ล่าสุดในรูปแบบ PDF ไดท้ีเ่ว็บไซต ์Invacare 

หากขนาดตวัอกัษรในเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอ่านไดย้าก 
คุณสามารถดาวนโ์หลดเอกสารรูปแบบ PDF ไดจ้ากเว็บไซต ์
คุณสามารถปรบัขนาดตวัอกัษรของไฟล ์PDF 
ไดบ้นหนา้จอซึง่จะชว่ยใหคุ้ณอ่านไดง้่ายขึน้ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่ ประกาศเกีย่วกบั
ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์
โปรดตดิต่อตวัแทนจําหน่าย Invacare ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณร์า้ยแรงกบัผลติภณัฑ ์
คุณควรแจง้ผูผ้ลติและหน่วยงานทีม่ีหนา้ทีร่บัผดิชอบในประเทศของคุณ 

1.2 สญัลกัษณใ์นคู่มอืเล่มน้ี 
คู่มอืเล่มนีใ้ชส้ญัลกัษณแ์ละคําอธบิายสญัลกัษณ ์และนําไปใช ้

กบัการปฏบิตัใินสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายหรอืไม่ปลอดภยั 
ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการบาดเจ็บของบุคคลหรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 
ดูขอ้มูลดา้นล่างสําหรบัคําจํากดัความของคําอธบิายสญัลกัษณ ์

คําเตอืน 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
รา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 

ขอ้ควรระวงั 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
เล็กนอ้ยหรอืไม่รุนแรง หากไม่หลกีเลีย่ง 

โปรดทราบ 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหา
ยต่อทรพัยส์นิ หากไม่หลกีเลีย่ง 

เคล็ดลบัและคําแนะนํา 
ใหเ้คล็ดลบั คําแนะนํา และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์
เพือ่การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพและไรป้ัญหา 

สญัลกัษณอ์ืน่ ๆ 

(ไม่ไดม้ใีชง้านในคู่มอืทุกฉบบั) 
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บุคคลทีร่บัผดิชอบในสหราชอาณาจกัร 
ระบุว่าผลติภณัฑไ์ม่ไดผ้ลติในสหราชอาณาจกัร 

Triman 
ระบุกฎการรไีซเคลิและคดัแยกเพือ่ทิง้ 
(ใชส้ําหรบัประเทศฝร ัง่เศสเท่านั้น) 

1.3 ขอ้มูลการรบัประกนั 
เราใหก้ารรบัประกนัผลติภณัฑโ์ดยผูผ้ลติตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทั่วไ
ปของธรุกจิในประเทศนั้น ๆ 

การเรยีกรอ้งการรบัประกนัสามารถทาํไดผ่้านผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดส้่งมอบผลติ
ภณัฑใ์หคุ้ณเท่านั้น 

1.4 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 
คุณภาพเป็นพืน้ฐานในการดําเนินงานของบรษิทั 
โดยทํางานภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของ ISO 13485 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมาย CE ซึง่สอดคลอ้งกบั Medical Device 
Regulation 2017/745 Class I 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมาย UKCA ซึง่สอดคลอ้งกบั Part II UK MDR 
2002 (ตามทีแ่กไ้ข) Class I 

เรากาํลงัดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหม้ั่นใจว่าผลกระทบของบรษิทัทีม่ีต่อ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก จะลดลงเหลอืนอ้ยทีสุ่ด 

เราใชเ้ฉพาะวสัดุและส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่านั้น 

1.4.1 มาตรฐานเฉพาะผลติภณัฑ ์

รถเข็นวลีแชรนี์ผ่้านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 12183 
ซึง่รวมถงึการทดสอบความสามารถในการตดิไฟ 

 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
โปรดตดิต่อตวัแทน Invacare ในทอ้งถิน่ ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

1.5 อายุการใชง้าน 
อายุการใชง้านทีค่าดการณไ์วข้องผลติภณัฑนี์ ้คอื 5 ปี 
ในกรณีทีใ่ชทุ้กวนั และเป็นไปตามคําแนะนําดา้นความปลอดภยั 
ชว่งเวลาสําหรบัการบํารุงรกัษา และการใชง้านทีถู่กตอ้ง 
ซึง่ระบุไวใ้นคู่มอืเล่มนี ้ประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นระหว่างอายุ 
การใชง้านอาจแตกต่างกนัไปตามความถีแ่ละความหนักเบาในการใชง้าน 

1.6 การจํากดัจํานวนความรบัผดิ 
Invacare ไม่รบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิจาก: 

• การไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน 
• การใชง้านทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
• การสกึหรอตามธรรมชาต ิ
• การประกอบหรอืการตัง้ค่าทีไ่ม่ถูกตอ้งโดยผูซ้ ือ้หรอืบุคคลทีส่าม 
• การปรบัเปลีย่นทางเทคนิค 
• การดดัแปลงและ/หรอืการใชช้ิน้ส่วนอะไหล่ทีไ่ม่เหมาะสมโดยไม่ได ้

รบัอนุญาต 
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2 ความปลอดภยั 

2.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
หวัขอ้นีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทีส่ําคญัเพือ่ปกป้องผูใ้ชร้ถ
เข็นวลีแชรแ์ละผูดู้แล และเพือ่การใชร้ถเข็นวลีแชรอ์ย่าง 
ปลอดภยัและไรป้ัญหา 

Invacare ถอืว่าผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดูแลสุขภาพไดท้ําการประเมิน 
ผูใ้ชเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงแลว้ เพือ่พจิารณาระดบัความเสีย่งหรอื 
ขอ้กาํหนดในการรกัษาของผูใ้ชด้งักล่าว 
ผูใ้หบ้รกิารและผูดู้แลไดป้ระเมนิแลว้ว่าผลติภณัฑใ์หก้ารสนับสนุนทีจํ่าเป็น 
และการปรบัตัง้อุปกรณจ์ะตอ้งเหมาะสมสาํหรบัผูใ้ช ้
ผูดู้แลและผูใ้ชไ้ดร้บัคําแนะนําอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่
างถูกตอ้งและปลอดภยัโดยผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดูแลสุขภาพ 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืความเสยีหาย 
การใชผ้ลติภณัฑนี์อ้ย่างไม่เหมาะสมอาจทําใหเ้กดิการบาดเ
จ็บหรอืความเสยีหายได ้
– หากคุณไม่เขา้ใจคําเตอืน ขอ้ควรระวงั หรอืคําแนะนํา 

โปรดตดิต่อบุคลากรทางการแพทยห์รอืผูใ้หบ้รกิารกอ่นพ
ยายามใชอุ้ปกรณนี์ ้

– หา้มใชผ้ลติภณัฑนี์ห้รอือุปกรณเ์สรมิใด ๆ 
ทีม่อียู่โดยไม่ไดอ้่านและทําความเขา้ใจคําแนะนําและเอกส
ารคําแนะนําเพิม่เตมิใด ๆ ทัง้หมดอย่างครบถว้นกอ่น เชน่ 
คู่มอืการใชง้าน คู่มอืการใหบ้รกิาร 
หรอืเอกสารคําแนะนําทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑนี์ห้รอือุปก
รณเ์สรมิ 

 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บรา้ยแรง 
ในกรณีเกดิเพลงิไหมห้รอืควนั ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรม์ีความ 
เสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติหรอืไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรง เมือ่ไม่สามารถ 
เคลือ่นยา้ยออกจากแหล่งกาํเนิดไฟหรอืควนัได ้ไมข้ดีไฟ 
ไฟแชก็ และบุหร ีส่ามารถทาํใหเ้กดิเปลวไฟในบรเิวณรอบ 
ๆ รถเข็นวลีแชรห์รอืบนเสือ้ผา้ได ้
– หลกีเลีย่งการใชห้รอืจดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้กลเ้ปลว

ไฟหรอืผลติภณัฑท์ีต่ดิไฟได ้
– หา้มสูบบุหร ีข่ณะใชร้ถเข็นวลีแชร ์

 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและการบาดเจ็บ 
รา้ยแรง 
อุบตัเิหตุทีท่ําใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงอาจเกดิขึน้ได ้
หากมกีารปรบัรถเข็นวลีแชรไ์ม่ถูกตอ้ง 
– ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารรถเข็นวลีแชรข์องคุณ 

เพือ่ขอใหช้า่งผูช้าํนาญการทําการปรบัตัง้ตามทีจํ่าเป็น 
 



Invacare® Action® Ampla™ 

8 1681112-A 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
ตําแหน่งตามยาวของแกนลอ้หลงัเมื่อเปรยีบเทียบกบัตําแหน่ง
พนักพงิอาจส่งผลต่อความเสถยีรของรถเข็นวลีแชร ์
– การขยบัแกนของลอ้หลงัไปขา้งหนา้ทําใหร้ถเข็นวลีแชรล์

ดเสถยีรภาพลง เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะหงายไปขา้งหลงั 
แต่ชว่ยเพิม่ความคล่องตวัในการควบคุม 
ดว้ยตําแหน่งการจบัขอบลอ้ทีด่ขีึน้และรศัมวีงเลีย้วทีส่ ัน้ 

– การขยบัแกนลอ้หลงัไปขา้งหลงัจะทาํใหร้ถเข็นวลีแชรม์คี
วามเสถยีรมากขึน้ และมโีอกาสเอนนอ้ยลง 
แต่จะสูญเสยีความคล่องตวัในการควบคุม 

– คุณสามารถตดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเพือ่ชดเช
ยความเสถยีรทีล่ดลงได ้ทัง้นีข้ึน้กบัความสามารถและ 
ขดีจํากดัดา้นความปลอดภยัของคุณโดยเฉพาะ 

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากรูปแบบการขบัขีท่ีไ่ม่เหมาะสมกั
บสภาวะการใชง้าน 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะลืน่ไถลบนพืน้เปียก กรวด หรอืพืน้ดนิที ่
ไม่เรยีบ 
– ปรบัความเรว็และรปูแบบการขบัขีใ่หเ้ขา้กบัสภาวะการใชง้

านเสมอ (สภาพอากาศ พืน้ผวิ ความสามารถส่วนบุ 
คคล ฯลฯ) 

 
 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ในการชน คุณอาจไดร้บับาดเจ็บทีส่่วนต่าง ๆ 
ของรา่งกายซึง่ยืน่ออกไปนอกส่วนของรถเข็นวลีแชร ์
(เชน่ เทา้หรอืมอื) 
– หลกีเลีย่งการชนกนัโดยไม่เบรค 
– หา้มขบัรถเข็นวลีแชรช์นวตัถุเด็ดขาด 
– ขบัอย่างระมดัระวงัผ่านทางเดนิแคบ ๆ 

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแ 
ชรไ์ด ้
ทีค่วามเรว็สูง คุณอาจสูญเสยีการควบคุมรถเข็นวลีแชร ์
และพลกิควํ่า 
– หา้มใชค้วามเรว็เกนิ 7 กม./ชม. 
– หลกีเลีย่งการชนกนั 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– ในกรณีทีม่แีผลกดทบัหรอือาการบาดเจ็บทีผ่วิหนัง 

ใหป้กป้องแผลของคุณ 
เพือ่หลกีเลีย่งไม่ใหส้มัผสัถูกเนือ้ผา้ของอุปกรณโ์ดยตรง 
โปรดตดิต่อบุคลากรทางการแพทยเ์พือ่ขอคําแนะนําทางก
ารแพทย ์
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ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการไหม ้
ส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรอ์าจรอ้นขึน้เมือ่สมัผสักบัแหลง่ค
วามรอ้นภายนอก 
– อย่าใหร้ถเข็นวลีแชรถู์กแสงแดดจดักอ่นการใชง้าน 
– กอ่นใชง้าน ใหต้รวจสอบอุณหภูมขิองส่วนปร 

ะกอบทัง้หมดทีส่มัผสักบัผวิหนงัของคุณ 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งทีน้ิ่วจะเขา้ไปตดิในรถเข็น 
มคีวามเสีย่งทีนิ่ว้มอืหรอืแขนจะเขา้ไปตดิอยู่กบัส่วนทีเ่คลื่
อนทีไ่ดข้องรถเข็นวลีแชร ์
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเมือ่เปิดใชง้านกลไกการพบัหรอืกลไ

กการใส่ของชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้เชน่ เพลาแบบ 
ถอดไดข้องลอ้หลงั พนักพงิแบบพบัได ้จะตอ้งไม่มสีิง่ 
ใดตดิคา้งอยู่ 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
การแขวนสมัภาระเพิม่เตมิ (กระเป๋าสะพายหลงัหรอืสิง่ขอ 
งทีค่ลา้ยกนั) กบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้
อาจส่งผลต่อความเสถยีรทีด่า้นหลงัของรถเข็นวลีแชร ์
– Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนั 

การพลกิควํ่า (มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) เมื่อแขวนสมัภาระเพิม่เ 
ตมิกบัเสาทีอ่ยู่ดา้นหลงัของเกา้อี ้

 

 

ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ชิน้ส่วนทีไ่ม่ใชข่องเดมิหรอืไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลต่อการทํางา
นและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
– ใชเ้ฉพาะชิน้ส่วนเดมิสําหรบัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในระหว่างกา

รใชง้านเทา่นั้น 
– เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างภูมภิาค 

โปรดดูแคตตาล็อกหรอืเว็บไซต ์Invacare 
ในประเทศของคุณสําหรบัตวัเลอืกทีม่หีรอืตดิต่อผูจ้ดัจํา
หน่าย Invacare ดูทีอ่ยู่ทา้ยเอกสารนี ้

 

 
โปรดทราบ! 
เมื่อใชผ้ลติภณัฑนี์ร้ว่มกบัอุปกรณอ์ืน่ ขอ้จํากดัของ 
ผลติภณัฑท์ัง้สองชนิดจะนําไปใช ้เชน่ น้ําหนักสูงสุดของ 
ผูใ้ชต่้อหน่ึงผลติภณัฑใ์นการใชผ้ลติภณัฑร์ว่มกนัอาจต่ํากว่า 
– ใชร้ว่มกบัผลติภณัฑอ์ืน่ที ่Invacare อนุญาตเท่านั้น 

ตดิต่อผูจ้ดัจําหน่ายขอว Invacare เพือ่ขอขอ้มูล 
– กอ่นใชง้าน โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านของแต่ละ 

ผลติภณัฑแ์ละตรวจสอบขอ้จํากดัต่าง ๆ การปฏบิตัติาม 
ขอ้มูลและคําแนะนําทีม่อียู่ในคู่มอืการใชง้านของผลติภั
ณฑท์ัง้สองชนิดอย่างครบถว้นจําเป็นต่อการใชง้านอย่า
งปลอดภยั 
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2.2 อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยั 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัทีต่ดิตัง้ไม่ถูกตอ้งหรอืใชง้านไม่ไ
ดแ้ลว้ (อุปกรณห์า้มลอ้ อปุกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 
ชดุอุปกรณส์ําหรบัการขนส่ง เข็มขดัพยุงตวั) 
อาจทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้
– ตรวจสอบเสมอวา่อุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัใชง้านไดก้่

อนทีคุ่ณจะใชร้ถเข็นวลีแชร ์และใหช้า่งผูช้าํ 
นาญทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมหรอืผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบอุป
กรณด์งักล่าวเป็นประจํา 

ฟังกช์ ัน่การทํางานของอุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัอธบิายไวใ้นบทที ่ 
3.3 ส่วนหลกัของรถเข็นวลีแชร,์ หนา้ 13 

2.3 ฉลากและสญัลกัษณบ์นผลติภณัฑ ์
ป้ายแสดงขอ้มูลผลติภณัฑ ์

ฉลากระบุผลติภณัฑต์ดิอยู่บนโครงรถเข็นวลีแชรแ์ละใหข้อ้มูลต่อไปนี:้ 

 

Ⓐ ทีอ่ยู่ผูผ้ลติ 

Ⓑ บารโ์คด้ EAN/HMI 

Ⓒ มาตรฐานความสอดคลอ้งของยุโรป 

Ⓓ มาตรฐานความสอดคลอ้งของสหราชอาณาจกัร 

Ⓔ อ่านคู่มอืการใชง้าน 

Ⓕ อุปกรณท์างการแพทย ์

Ⓖ นํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุด 

Ⓗ บารโ์คด้หมายเลขประจําผลติภณัฑ ์

Ⓘ หมายเลขประจําผลติภณัฑ ์

Ⓙ หมายเลขอา้งองิ 

Ⓚ ความกวา้งทีน่ั่ง 
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Ⓛ รายละเอยีดผลติภณัฑ ์

Ⓜ วนัทีผ่ลติ 
 

 

อ่านคู่มอืการใชง้าน 

 
ระบุถงึสถานการณอ์นัตรายทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการบาดเ
จ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ หากไม่หลกีเลีย่ง 

ฉลากแสดงขอ้มูลเข็มขดัพยุงตวั 

 

เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม 
เมือ่สามารถสอดมอืแบน ๆ 
เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหว่างรา่งกายและเข็มขดัได ้

ฉลากตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย 

 

ฉลากสําหรบัการใชง้านตลบัลูกปืน
สําหรบัการขนยา้ยอย่างถูกตอ้ง 
โปรดดู 7.2 ตลบัลูกปืนสําหรบัการ 
ขนยา้ย, หนา้ 35 ฉลากตดิอยู่ที ่
คานขวางดา้นหนา้ของโครงรถเข็น 

 

 

สญัลกัษณต์ะขอเกีย่ว 

 

ตําแหน่งสําหรบัผูกซึง่เป็นจดุของสายรดัของระบบยดึ 
ในกรณีทีม่ีการขนส่งรถเข็นวลีแชรท์ีม่คีนนั่งอยู่ในรถ 

สญัลกัษณนี์จ้ะตดิอยู่กบัรถเข็นวลีแชร ์เมือ่สั่งซือ้ 
รุน่ทีม่ตีวัเลอืกชดุอุปกรณส์ําหรบัการขนส่งเท่านั้น 

 

 

สญัลกัษณคํ์าเตอืน 
รถเข็นวลีแชรนี์ไ้ม่ไดม้ีโครงสรา้งทีท่ํามาเพือ่ขนส่งผูโ้ด
ยสารในพาหนะยานยนต ์
สญัลกัษณนี์ต้ดิอยู่กบัโครงรถเข็นใกลก้บัฉลากระบุขอ้
มูลประจําตวั 
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3 ภาพรวมผลติภณัฑ ์

3.1 รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
Invacare Action Ampla เป็นรถเข็นวลีแชรส์ําหรบัผูเ้คลือ่นไหว 
รา่งกายไดป้านกลาง ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงประสทิธภิาพเพือ่รองรบัผูป่้วย 
ทีร่กัษาโรคอว้นดว้ยวธิผ่ีาตดั รถเข็นวลีแชรป์ระกอบดว้ยลอ้หลงัสองลอ้ 
ลูกลอ้หนา้สองลอ้ ทีน่ั่งหุม้เบาะและพนกัพงิหลงั เบรคหา้มลอ้ 
ทีพ่กัขาแบบถอดได ้อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย และโครงทีแ่ข็งแรง 
 

 
โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรไ์ดร้บัการผลติและกาํหนดค่าเป็นรายบุคคล 
ตามขอ้กาํหนดเฉพาะในคําสั่งซือ้ ขอ้กาํหนดเฉพาะจะตอ้ง 
ดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทยต์ามความตอ้งการ 
และสภาวะสุขภาพของผูใ้ช ้
– ปรกึษาบุคลากรทางการแพทย ์หากคุณตอ้งการปรบัใช ้

การกาํหนดค่ารถเข็นวลีแชร ์
– การปรบัใชใ้ด ๆ ควรดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

3.2 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
รถเข็นวลีแชรส์ําหรบัผูเ้คลือ่นไหวรา่งกายไดป้านกลางนีม้จีุดมุ่งหมายเ
พือ่ชว่ยเหลอืเร ือ่งการเคลือ่นไหวของบุคคลน้ําหนักเกนิซึง่มีความสามา
รถในการเดนิจํากดั 

ผลติภณัฑนี์ม้ไีวส้ําหรบัการใชง้านในสถาบนัหรอืการใชง้านในบา้น 
ส่วนตวั อาจใชร้ถเข็นวลีแชรใ์นอาคารและนอกอาคารบนพืน้ราบและ 
พืน้ดนิทีเ่ขา้ถงึได ้

ผูใ้ชเ้ป้าหมาย 
นํ้าหนักของผูน้ั่งรถเข็นวลีแชรต์อ้งไม่เกนินํ้าหนักสูงสุดของผูใ้ชต้ามทีร่ะบุ
ไวใ้นหวัขอ้ขอ้มูลทางเทคนิคและบนฉลากระบุผลติภณัฑ ์

ผูใ้ชท้ีมุ่่งหมาย คอืผูท้ีน่ั่งบนรถเข็นวลีแชรห์รอืผูช้ว่ยเข็นรถ 
ผูใ้ชต้อ้งมีความสามารถทางกายภาพและทางจติใจในการใชร้ถเข็นวลีแ
ชรไ์ดอ้ย่างปลอดภยั (เชน่ ในการขบัเคลือ่น บงัคบัเลีย้ว เบรค) 

ขอ้บ่งใช ้

ผูใ้หญ่นํ้าหนักเกนิอายุ 15 ขึน้ไป (วยัรุน่และผูใ้หญ่) ซึง่มปีัญหาใน 
การเคลือ่นทีแ่ละมคีวามสามารถในการเดนิจํากดั ซึง่มสีภาวะดงันี:้ 

• ความเจ็บปวดในระบบกลา้มเนือ้และกระดูกเมือ่เดนิหรอืยนื 
• ความจขุองปอดจํากดั 

ขอ้หา้มใช ้

ไม่มขีอ้หา้มในการใชร้ถเข็นวลีแชร ์หากใชง้านตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้
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3.3 ส่วนหลกัของรถเข็นวลีแชร ์

 
 
 

ตําแหน่ง รายการ คําอธบิาย/การใชง้าน/การปรบัต ัง้ โปรดดู... 

Ⓐ พนักพงิหลงัพรอ้มเบาะ 3.5 พนักพงิหลงั, หนา้ 15 

Ⓑ อุปกรณป้์องกนัเสือ้ผา้ — 

Ⓒ ทีน่ั่งพรอ้มเบาะนั่ง 3.8 เบาะนั่ง, หนา้ 18 

Ⓓ เบรคหา้มลอ้ 3.4 เบรคหา้มลอ้, หนา้ 15 

Ⓔ อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย 3.7 อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย, หนา้ 18 

Ⓕ ทีพ่กัขา 3.6 ทีพ่กัขา, หนา้ 16 

Ⓖ แผ่นวางเทา้ — 

Ⓗ โครงเหล็กยดึพรอ้มลูกลอ้ — 

Ⓘ ลอ้หลงัพรอ้มขอบลอ้ 7.3 การถอดและการใส่ลอ้หลงั, หนา้ 36 
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 อุปกรณข์องรถเข็นวลีแชรอ์าจแตกต่างไปจากรูป เน่ืองจากรถเข็นวลีแชรแ์ต่ละคนัผลติขึน้ตามขอ้กาํหนดเฉพาะในการสั่งซือ้ 

ภาพรวมตวัเลอืก 

 
 

ตําแหน่ง รายการ คําอธบิาย/การใชง้าน/การปรบัต ัง้ โปรดดู... 
Ⓐ ราวจบั 4.3 ราวจบั, หนา้ 22 
Ⓑ เบรคผูช้ว่ย 4.5 เบรคการเคลือ่นทีส่ําหรบัผูช้ว่ย, หนา้ 24 
Ⓒ ทีย่ดึไมเ้ทา้ 4.6 ทีย่ดึไมเ้ทา้, หนา้ 25 
Ⓓ ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย 7.2 ตลบัลูกปืนสาํหรบัการขนยา้ย, หนา้ 35 
Ⓔ อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 4.1 อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํา่, หนา้ 19 
Ⓕ ทีย่ดึขวดออกซเิจน 4.7 ทีย่ดึขวดออกซเิจน, หนา้ 25 
Ⓖ เสาใหย้าหรอืสารนํ้า 4.4 เสาใหย้าหรอืสารนํา้, หนา้ 22 
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3.4 เบรคหา้มลอ้ 
เบรคหา้มลอ้ใชเ้พือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถเคลือ่นทีไ่ดเ้มือ่อยู่น่ิงกั
บทีเ่พือ่ป้องกนัรถเข็นไถลลืน่ออกไป 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า หากเบรคกระทนัหนั 
หากคุณเหยียบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่
คุณจะไม่สามารถควบคุมทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้
และรถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั 
ซึง่อาจนําไปสู่การชนหรอืทําใหคุ้ณหกลม้ได ้
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแ
ชรไ์ด ้
– เบรคหา้มลอ้จะตอ้งทํางานพรอ้มกนั 
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ เพือ่ทําใหร้ถเข็นวลีแชรช์า้ลง 
– อย่าพงิเบรคหา้มลอ้เพือ่พกัหรอืเคลือ่นยา้ย 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการหนีบหรอืการกดทบั 
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบัเบรคหา้มลอ้ 
ซึง่นิว้ของคุณอาจเขา้ไปตดิได ้
– วางนิว้ของคุณใหห้่างจากชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ดเ้มือ่ใชเ้บรค 

ใหม้อืของคุณอยู่บนคนัเบรคเสมอ 
 
 
 
 
 

 
ระยะห่างระหว่างขอถ่างเบรคกบัยางสามารถปรบัได ้
การปรบัตอ้งดําเนินการโดยชา่งผูช้าํนาญการ 

 
1. หากตอ้งการเขา้เบรคหา้มลอ้ ใหด้นัคนัเบรค Ⓐ 

ไปขา้งหนา้ดว้ยฝ่ามอืใหไ้กลทีสุ่ด 
2. หากตอ้งการปลดเบรคหา้มลอ้ 

ใหด้งึคนัเบรคไปขา้งหลงัดว้ยนิว้ทีอ่ยู่ดา้นล่าง 

3.5 พนักพงิ 
พนักพงิหลงัสามารถพบัได ้
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การพบัพนกัพงิหลงัลง 

1. ในการพบัพนักพงิหลงัลง ใหจ้บัสาย Ⓐ ใตท้ีน่ั่งของรถเข็นวลีแชร ์
แลว้ดงึไปขา้งหนา้ 

2. ในขณะเดยีวกนั ใหด้นัพนักพงิหลงั Ⓑ ไปขา้งหนา้จนล็อคเขา้ที ่
และมเีสยีง “คลกิ” 

การพบัพนกัพงิหลงัขึน้ 

1. หากตอ้งการพบัพนักพงิหลงั ใหจ้บัขอบดา้นบนของพนักพงิหลงัแ 
ลว้พบัขึน้ดา้นบนจนล็อคเขา้ทีแ่ละมเีสยีง “คลกิ” 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายของรถเข็นวลีแชร ์
– หา้มนั่งบนรถเข็นวลีแชรเ์มือ่พนักพิงหลงัพบัลง 

การถอดเบาะพนกัพงิหลงั 

 
เบาะของพนักพงิหลงัประกอบตดิกบัพนักพงิโดยใชต้วัยดึแบบตะ
ขอและห่วง และเพือ่ใหส้ามารถถอดออกทาํความสะอาดไดง้่าย 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
การนั่งบนรถเข็นวลีแชรโ์ดยไม่ตดิต ัง้เบาะของพนั
กพงิหลงัอาจทําใหท่้านั่งไม่ถูกตอ้งและนั่งไม่สบาย 
– หา้มนั่งบนรถเข็นวลีแชรโ์ดยไม่ตดิตัง้เบาะของพนัก 

พงิหลงั 

3.6 ทีพ่กัขา 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชท้ีพ่กัเทา้หรอืทีพ่กัขา 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการหนีบหรอืกดทบัน้ิว 
มกีลไกการผลกัไปมาทีอ่าจทําใหนิ้ว้ของคุณเขา้ไปตดิได ้
– ระมดัระวงัเมือ่ใช ้การพบั หรอืการถอดประกอบกล 

ไกเหล่านี ้
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 โปรดทราบ! 
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อกลไกทีพ่กัขา 
– อย่าวางของหนักหรอืยนืบนทีพ่กัขา 

 

การพบัออกดา้นนอก 

1. เปิดใชง้านคนัปลดล็อค Ⓐ แลว้ค่อย ๆ ยกทีพ่กัขา Ⓑ 
แลว้พบัทีพ่กัขาออกดา้นนอก 

การพบัไปขา้งหน้า 

1. พบัทีพ่กัขาไปขา้งหนา้จนเขา้ที ่

 
การถอดบานพบั 
1. เปิดใชง้านตวัปลดล็อค Ⓐ 
2. ดงึทีพ่กัขา Ⓑ ขึน้ 

การใส่บานพบั 

1. วางทีพ่กัขาทีด่า้นหนา้ของโครง 
จากนั้นพบัทีพ่กัขาไปขา้งหนา้จนเขา้ทีแ่ละไดย้นิเสยีงคลกิ 
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3.7 อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย 

 

การถอด/การตดิต ัง้ 

1. ถอดสลกัเกลยีว Ⓒ และน็อต Ⓓ 
2. ถอดอุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย Ⓐ โดยดงึออกจากทีเ่ก็บ Ⓑ 
3. ใส่อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ยกลบัเขา้ไปโดยดนัเขา้ทีเ่ก็บจนสุด 
4. ใส่สลกัเกลยีวและยดึดว้ยน็อตกลบัเขา้ไปอกีคร ัง้ 

3.8 เบาะรองน่ัง 
จําเป็นตอ้งใชเ้บาะรองนั่งทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้กีารกระจายแรงกดบนเบาะ 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
การเพิม่เบาะรองนั่งจะเพิม่ความสงูของคุณจากพืน้และอาจ
ส่งผลต่อการทรงตวัของคุณในทุกทศิทาง 
หากมกีารเปลีย่นเบาะ 
รองนั่ง การทรงตวัของผูใ้ชก็้อาจเปลีย่นแปลงดว้ยเชน่กนั 
– หากความหนาของเบาะรองนั่งเปลีย่นไป 

หรอืเลอืกใชเ้บาะรุน่อืน่ 
จําเป็นตอ้งใหช้า่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสมติ
ดตัง้รถเข็นวลีแชร ์

 

 
ถอดช ัน้ทีนุ่่มดา้นบนออกจากทีน่ั่งเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้บาะนั่งเลือ่
นหลุด 
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4 ตวัเลอืก 

4.1 อุปกรณป้์องกนัการพลกิคว่ํา 

 

อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า Ⓐ ชว่ยป้องกนัไม่ใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงั 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่านั้นตดิตัง้มาแลว้ล่วงหนา้ และมใีหเ้ป็ 
นอุปกรณเ์สรมิ 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าทีป่รบัตัง้ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ทํา
งานอาจทําใหร้ถเข็นวลีแชรพ์ลกิควํ่า 
– ตรวจสอบเสมอว่าอุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าใชง้า

นไดก้อ่นทีจ่ะใชร้ถเข็นวลีแชร ์และใหช้า่งผูช้าํนา 
ญการเป็นผูต้ดิตัง้หรอืปรบัแต่งใหม่เมือ่จําเป็น 

– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง เสถยีรภาพของรถเข็นวลีแช 
รข์ณะอยู่น่ิงอาจต่ํากว่า 10°; Invacare แนะนําเป็นอ 
ย่างยิง่ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 
(มใีหเ้ป็นตวัเลอืก) 

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
บนพืน้ทีไ่ม่เรยีบหรอืพืน้อ่อน 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าสามารถจมลงในหลุมบ่อหรอื
จมเขา้ไปในพืน้ไดโ้ดยตรง ฟังกช์ ัน่การทํางานดา้น 
ความปลอดภยัของรถเข็นจงึลดลงหรอืหายไป 
– ใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเมือ่เดนิทางบนพืน้ราบแ

ละมั่นคงเท่านั้น 
 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บและความเสยีหายต่อรถเข็
นวลีแชร ์ 
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าหรอืตลบัลูกปืนสําหรบัการ
ขนยา้ยอาจแตกหกัเมือ่เหยยีบและออกแรง 
เน่ืองจากวสัดุเกดิความลา้ 
– หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าหรอืตลบัลูกปืนสําหร ั

บการขนยา้ยเป็นอุปกรณช์ว่ยเอน 
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เราเตรยีมตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยเพือ่ใชเ้ป็นทางเลอืกแทน
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า ซึง่ตลบัลูกปืนดงักล่าวม ี
ฟังกช์ ัน่ป้องกนัการพลกิควํ่าในตวั โปรดดู 7.2 
ตลบัลูกปืนสาํหรบัการขนยา้ย, หนา้ 35 

 

4.2 เข็มขดัพยุงตวั 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถตดิตัง้เข็มขดันิรภยัได ้
ซึง่จะชว่ยป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชไ้ถลลืน่บนรถเข็นหรอืตกจากรถเข็น 
เข็มขดันิรภยัไม่ใชอุ่ปก 
รณก์าํหนดตําแหน่ง 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรง/การหายใจไม่
ออกจากการบบีรดั 
เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมอาจทําใหผู้ใ้ชล้ืน่ไถลและเสีย่งต่อการ
หายใจไม่ออกจากการบบีรดั 
– เข็มขดันิรภยัควรตดิตัง้โดยชา่งผูช้าํนาญการและปรบัให ้

เหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย ์
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเข็มขดันิรภยัรดัแน่นพอดอียู่ที่

กระดูกเชงิกรานส่วนล่าง 
– ทุกคร ัง้ทีใ่ชเ้ข็มขดันิรภยั ใหต้รวจสอบว่าเข็มขดัรดัพอด ี

หรอืไม่ การเปลีย่นเบาะนั่งและ/หรอืมุมพนกัพงิ เบาะรอง 
นั่ง และแมแ้ต่เสือ้ผา้ของคุณก็ส่งผลต่อความพอดขีอง 
เข็มขดั 

 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรงในระหว่างการ 
ขนส่ง 
ในรถ ผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรต์อ้งคาดเข็มขดันิรภยั (เข็มขดัแบบ 
3 จดุ) เข็มขดัพยุงตวัเพยีงอบ่างเดยีวไม่เพยีงพอสําหรบั 
อุปกรณย์ึดส่วนบุคคล 
– ใชเ้ข็มขดัพยุงตวัเป็นส่วนเสรมิ แต่ไม่สามารถใชแ้ทน 

เข็มขดันิรภยัแบบ 3 จดุ เมือ่ตอ้งขนยา้ยผูใ้ชใ้นรถ 

การใส่และถอดเข็มขดันิรภยั 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณนั่งเอนหลงับนเบาะนั่งจนสุด 
และกระดูกเชงิกรานตัง้ตรงและเท่ากนัทัง้สองดา้น 

1. หากตอ้งการปิด ใหก้ด Ⓐ เขา้ไปในตวัล็อคหวัเข็มขดั Ⓑ 
2. หากตอ้งการเปิด ใหก้ดปุ่ ม PRESS Ⓒ และดงึตวัเสยีบ Ⓐ 

ออกจากตวัล็อคหวัเข็มขดั Ⓑ 
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การปรบัความยาว 

 
เข็มขดันิรภยัมคีวามยาวเหมาะสม เมือ่สามารถสอดมอืแบน 
ๆ เขา้ไปตรงชอ่งว่างระหว่างรา่งกายและเข็มขดัได ้

 

 

1. ปรบัระยะ Ⓓ ใหส้ ัน้หรอืยาวตามตอ้งการ 
2. สอดส่วน Ⓓ เขา้ไปในตําแหน่ง Ⓐ และผ่านตวัล็อคพลาสตกิ Ⓔ 

จนกว่าสายจะตงึ 

หากการปรบันีไ้ม่พอด ีอาจจําเป็นตอ้งปรบัเข็มขดันิรภยัอกีคร ัง้ทีจ่ดุยดึ 

การปรบัเข็มขดันิรภยัทีจุ่ดยดึ 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
– รอ้ยแถบเข็มขดัเขา้กบัตวัล็อคพลาสตกิทัง้สองขา้งเพือ่ป้อ

งกนัไม่ใหเ้ข็มขดัหลุดออก 
– ทําการปรบัทัง้สองดา้นใหเ้ท่ากนั 

เพือ่ใหต้วัล็อคอยู่ในตําแหน่งตรงกลาง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัไม่เขา้ไปตดิในซีล่อ้หลงั 

 

1. สอดห่วงของเข็มขดั Ⓕ ผ่านชดุยดึบนเกา้อี ้Ⓖ 
จากนั้นผ่านตวัล็อคพลาสตกิ Ⓗ ทัง้สองหวั 
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4.3 ราวจบั 
สามารถตดิตัง้ราวจบัเป็นอุปกรณเ์สรมิได ้

การตดิตัง้ราวจบันั้นจําเป็นสําหรบัตวัเลอืกต่อไปนี:้ 

• เบรคผูช้ว่ย 
• เสาใหย้าหรอืสารนํ้า 

การตดิต ัง้/การถอด 
 

 

1. วางชิน้ส่วนหนีบยดึ Ⓑ ทัง้สองชิน้ทีป่ลายของท่อพนักพงิหลงั Ⓒ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารขูองชิน้ส่วนหนีบยดึนั้นเรยีงในแนวเดยีวกบัรูข
องปลายทอ่พนักพงิหลงั 

2. สอดราวจบั Ⓐ เขา้ไปในท่อของพนกัพงิหลงั 
3. ขยบัราวจบัไปยงัความสูงทีก่าํหนดและขนัสลกัปลดเรว็ Ⓔ 

เขา้ไปในชิน้ส่วนหนีบยดึ ใหส้ลกัล็อคเขา้ไปในรูทีใ่กลท้ีสุ่ดบนราวจบั 
 

4. ยดึราวจบัในท่อของพนักพงิหลงัทีอ่กีดา้นหน่ึง โดยหมุนคนัโยก Ⓓ 
ของชิน้ส่วนทีห่นีบยดึตามเข็มนาฬิกา 

5. ถอดราวจบัโดยยอ้นขัน้ตอน 3 ถงึ 1 

การปรบัความสูง 
 

 

1. คลายชิน้ส่วนทีห่นีบยดึ Ⓑ ทัง้สองตวัโดยหมุนคนัโยก Ⓓ 
ทวนเข็มนาฬกิาแลว้ปลดสลกัปลดเรว็ Ⓔ ออกทางอกีฝ่ังหน่ึง 

2. ขยบัราวจบั Ⓐ ใหไ้ดค้วามสูงทีต่อ้งการ 
แลว้ปล่อยใหส้ลกัปลดเรว็ล็อกเขา้กบัรูทีใ่กลท้ีสุ่ดของราวจบั 

3. ยดึราวจบัในท่อของพนักพงิหลงัทีอ่กีดา้นหน่ึง โดยหมุนคนัโยก Ⓓ 
ของชิน้ส่วนทีห่นีบยดึตามเข็มนาฬิกา 

4.4 เสาใหย้าหรอืสารน้ํา 
ในการตดิตัง้เสาใหย้าหรอืสารนํ้า รถเข็นวลีแชรจ์ะตอ้งมรีาวจบัตดิตัง้อยู่ 
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การตดิต ัง้ 
 

 

1. คลายชิน้ส่วนทีห่นีบยดึ Ⓒ โดยหมุนคนัโยก Ⓗ ทวนเข็มนาฬกิา 
2. คลายชิน้ส่วนทีห่นีบยดึ Ⓕ โดยดงึสลกัปลดเรว็ Ⓔ 
3. ถอดราวจบั Ⓐ ออก 
4. ปรบัตําแหน่งทีร่องรบัเสาใหย้าหรอืสารน้ํา Ⓑ บนชิน้ส่วนทีห่นีบยึด Ⓒ 
5. ปรบัตําแหน่งชิน้ส่วนทีห่นีบยดึ Ⓓ บนทีร่องรบัเสาใหย้าหรอืสารนํ้า 
6. สอดราวจบัผ่านชิน้ส่วน Ⓓ, Ⓑ และ Ⓒ เขา้ไปในท่อของโครงรถ 

(ผ่านชิน้ส่วนหนีบยดึ Ⓕ ไปยงัอกีฝ่ังเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 

 
7. ใหส้ลกัปลดเรว็ Ⓔ จบัตวักบัหน่ึงในรูดา้นล่าง Ⓖ สองรูบนราวจบั 
8. ยดึราวจบัโดยหมุนคนัโยก Ⓗ และ Ⓓ ตามเข็มนาฬกิา 

การปรบัความสูงและมุม 

 
ตอ้งวางกา้นของเสาใหย้าหรอืสารน้ําในแนวตัง้เสมอ กล่าวคอื 
ทํามุม 90° กบัพืน้ ไม่ว่าตําแหน่งของพนักพงิหรอืรถเข็นวลี 
แชรจ์ะอยู่ทีใ่ด 
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1. คลายคนัโยก Ⓐ 
2. ปรบัเสาใหย้าหรอืสารนํ้า Ⓑ ไปยงัความสูงทีต่อ้งการและมุมทีถู่ก 

ตอ้งสําหรบัการจดัตําแหน่งแนวตัง้ (ทํามุม 90° กบัพืน้) 
3. ขนัคนัโยก Ⓐ กลบัเขา้ไปใหแ้น่น 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายกบัเสาใหย้าหรอืสารน้ํา 
– หา้มรบันํ้าหนักเกนิขดีจํากดัสูงสุด 4 กก. (2 x 2 กก.) 

4.5 เบรคการเคลือ่นทีสํ่าหรบัผูช่้วย 
สามารถเลอืกตดิตัง้เบรคการเคลือ่นทีส่ําหรบัผูช้ว่ยเป็นอุปกรณเ์สรมิได ้
โดยตดิตัง้เขา้กบัราวจบัของวลีแชร ์

 
กอ่นใชเ้บรคการเคลือ่นทีส่ําหรบัผูช้ว่ย 
โปรดอ่านขอ้มูลทั่วไปของเบรคในบท 3.4 เบรคจอดรถ, หนา้ 15 

การตดิตัง้เบรคการเคลือ่นทีส่ําหรบัผูช้ว่ยตอ้งดําเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารข
องคุณหรอืชา่งผูช้าํนาญการ 

 

 

1. ดงึและเขา้คนัเบรค Ⓐ คา้งไวเ้พือ่สั่งงานเบรค 
2. ปลดเบรคโดยปลอ่ยคนัเบรค 
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4.6 ทีย่ดึไมเ้ทา้ 

 

สามารถตดิตัง้ทีย่ดึไมเ้ทา้เป็นอุปกรณเ์สรมิบนโครงขวางดา้นล่างและพนัก
พงิหลงัของรถเข็นวลีแชร ์

การตดิตัง้ทีย่ดึไมเ้ทา้ตอ้งดําเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารของคุณหรอืชา่งผูช้าํ
นาญการ 

4.7 ทีย่ดึขวดออกซเิจน 
 

 

สามารถตดิตัง้ทีย่ดึขวดออกซเิจนเป็นอุปกรณเ์สรมิบนรถเข็นวลีแชรไ์ด ้

หากเลอืกตวัเลอืกเสรมินี ้จะมีการจดัส่งคําแนะนําในการตดิตัง้รวม 
ไวใ้หด้ว้ย 

ขดีจํากดัการรองรบันํ้าหนักสูงสดุของทีย่ดึขวดออกซเิจนคอื 5.6 กก. 



Invacare® Action® Ampla™ 

26 1681112-A 

5 การตดิต ัง้ 

5.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– กอ่นใชร้ถเข็นวลีแชร ์ใหต้รวจสอบสภาพทั่วไปและ 

ฟังกช์ ัน่การทํางานหลกั8.2 ตารางการบํารุงรกัษา, 
หนา้ 44 

ผูใ้หบ้รกิารจะจดัหารถเข็นวลีแชรใ์หพ้รอ้มใชง้าน 
ผูใ้หบ้รกิารของคุณจะอธบิายฟังกช์ ัน่หลกั 
และยนืยนัใหแ้น่ใจว่ารถเข็นวลีแชรต์รงตามความตอ้งการและขอ้กาํหนด
ของคุณ เมือ่คุณไดร้บัรถเข็นวลีแชร ์
เพลาลอ้หลงัจะตดิตัง้อยู่ทีตํ่าแหน่งหนา้สุดเสมอ 
เพือ่ใหร้ถเข็นวลีแชรม์เีสถยีรภาพมากขึน้ 
สามารถตัง้เพลาไปทางดา้นหลงัโดยมตํีาแหน่งทีเ่ป็นไปไดส้องตําแหน่ง 

จะตอ้งปรบัตําแหน่งเพลาและลูกลอ้โดยชา่งเทคนิคผูช้าํนาญการ 

5.2 การตรวจสอบรถเข็นทีจ่ดัส่ง 
หากพบว่ารถเข็นมคีวามเสยีหายจากการขนส่ง 
คุณตอ้งรายงานใหบ้รษิทัขนส่งทราบโดยทนัท ี
อย่าลมืเก็บหบีห่อบรรจไุวจ้นกว่าบรษิทัขนส่งไดต้รวจสอบรถเข็นแลว้
และเจรจาหาขอ้ยุตไิด ้
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6 การใชง้าน 

6.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
เมือ่ใชลู้กลอ้ทีม่ขีนาดเล็กเกนิไป 
รถเข็นวลีแชรอ์าจตดิกบัขอบทางหรอืในรอ่งพืน้ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกลอ้เหมาะสมกบัพืน้ผวิทีคุ่ณกาํลงั

จะเดนิทางโดยใชร้ถเข็นวลีแชร ์
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อสถานการณอ์นัตราย 
– หา้มใชร้ถเข็นวลีแชรบ์นถนนสาธารณะ 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการกดทบั 
อาจมชีอ่งว่างเล็ก ๆ ระหว่างลอ้หลงักบับงัโคลน 
ซึง่นิว้ของคุณอาจเขา้ไปตดิได ้
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณขบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบลอ้เ

ท่านั้น 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
รถเข็นวลีแชรอ์อกแบบมาเพือ่ใหใ้ชง้านโดยบุคคลคนเดยีวเ
ท่านั้น 
– ยนืยนัใหแ้น่ใจว่าผูน้ั่งรถเข็นวลีแชรม์เีพยีงคนเดยีวเท่านั้น 

 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายของผลติภณัฑ ์
– หา้มใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นอุปกรณอ์อกกาํลงักายแบบเวทเ

ทรนน่ิง 

6.2 การเบรคระหว่างการใชง้าน 
ในขณะทีคุ่ณเคลือ่นที ่คุณตอ้งเบรคโดยส่งแรงไปทีข่อบลอ้ดว้ยมอื 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า หากเบรคกระทนัหนั 
หากคุณเหยียบเบรคหา้มลอ้ในขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่
คุณจะไม่สามารถควบคุมทศิทางการเคลือ่นทีไ่ด ้
และรถเข็นวลีแชรอ์าจหยุดกะทนัหนั 
ซึง่อาจนําไปสู่การชนหรอืทําใหคุ้ณหกลม้ได ้
– หา้มเหยยีบเบรคหา้มลอ้ขณะทีคุ่ณกาํลงัเคลือ่นที ่

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
– ใชเ้บรคหา้มลอ้เพือ่ยดึรถเข็นไวเ้สมอระหว่างการหยุดรถเ

ข็นวลีแชรเ์ป็นเวลาสัน้ ๆ หรอืจอดทิง้ไวน้าน 
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คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลดัตกหกลม้จากรถเข็นวลีแชร ์
หากผูดู้แลชะลอความเรว็ของรถเข็นวลีแชรอ์ย่างรวดเรว็โ
ดยการดงึทีม่อืจบั ผูใ้ชอ้าจตกจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– คาดเข็มขดันิรภยัเสมอ หากม ี
– ลดความเรว็ทัง้สองฝ่ังพรอ้มกนั และอย่าขึน้ทางลาดชนัเกิ

น 7° เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถควบคุมการบงัคบัเลีย้วของร
ถเข็นวลีแชรไ์ดท้ัง้หมด 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคุณเบรคเป็นเวลานาน จะเกดิความรอ้นจากการเส ี
ยดสจํีานวนมากทีข่อบลอ้ 
– สวมถุงมอืทีเ่หมาะสม 

1. จบัทีข่อบลอ้และกดดว้ยมอืทัง้สองขา้งเท่า ๆ 
กนัจนกว่ารถเข็นวลีแชรจ์ะหยุด 

การเบรคโดยผูดู้แล 

ผูช้ว่ยสามารถใชเ้บรคการเคลือ่นทีส่ําหรบัผูช้ว่ยหยุดรถเข็นวลีแชรใ์นข
ณะเคลือ่นทีไ่ด ้

 
1. หากตอ้งการเบรค ใหด้งึคนัเบรค Ⓐ ขึน้ไปทีร่าวจบัคา้งไว ้
2. ปลดเบรคโดยปลอ่ยคนัเบรค 

6.3 การเขา้และออกจากรถเข็นวลีแชร ์

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะพลกิควํ่าในระหว่างการเขา้และออกจากร
ถเข็นวลีแชร ์
– ควรเขา้และออกจากรถเข็นวลีแชรด์ว้ยตวัเองโดยไม่ต ้

องขอความชว่ยเหลอืก็ต่อเมือ่รา่งกายคุณสามารถทําเ
ชน่นั้นได ้

– เมือ่เขา้และออกจากรถเข็นวลีแชร ์
เวน้ระยะใหต้วัเองใหห้่างจากเบาะนั่งใหม้ากทีสุ่ด 
ซึง่จะชว่ยป้องกนัเบาะไม่ใหเ้สยีหายและชว่ยไม่ใหร้ถเข็
นวลีแชรพ์ลกิควํ่าไปขา้งหนา้ 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกลอ้ทัง้สองลอ้หนัตรงไปดา้นหนา้ 
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คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถเอยีงไปขา้งหนา้ได ้
หากคุณยนืบนทีว่างเทา้ 
– หา้มยนืบนทีพ่กัเทา้ขณะเขา้และออก 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
หากคุณปลดเบรคหรอืทําใหเ้บรคเสยีหาย รถเข็ 
นวลีแชรอ์าจเลือ่นหลุดจากการควบคุม 
– อย่าเหยยีบเบรคขณะเขา้และออก 

 
 

 
โปรดทราบ! 
อุปกรณป้์องกนัเสือ้ผา้อาจเสยีหายได ้
– หา้มนั่งบนอุปกรณป้์องกนัเสือ้ผา้ขณะเขา้และออก 

 

1. ใชง้านล็อคหา้มลอ้ Ⓐ ทัง้สองดา้น 
2. พลกิแผ่นวางเทา้ Ⓑ หรอืพบัทีพ่กัขาออกดา้นนอก 
3. วางเทา้ทัง้คู่ของคุณบนพืน้อย่างมั่นคง 
4. พยุงตวัเองดว้ยมอืทัง้สองขา้งบนอุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย Ⓒ 

 

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทีจ่บัของอุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ยหนัไ
ปขา้งหนา้ 
ตําแหน่งนีจ้ะชว่ยใหก้ารเขา้และออกจากรถเข็นวลีแชรส์บา
ยทีสุ่ด 

5. ค่อย ๆ ลุกจากรถเข็นวลีแชร ์
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6.4 การขบัและบงัคบัวลีแชร ์
คุณจะขบัและบงัคบัรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชข้อบลอ้ 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถพลกิควํ่าไปขา้งหลงัได ้
– ขณะทีห่าจดุพลกิควํ่า ผูช้ว่ยตอ้งยนืหลงัวลีแชรท์นัท ี

เพือ่จบัวลีแชรไ์วห้ากพลกิควํ่า 
– เราแนะนําใหต้ดิตัง้อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าเพือ่ป้องกั

นการลม้ควํ่า 

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการพลกิควํ่า 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถพลกิควํ่าไปขา้งหนา้ได ้
– เมือ่ตัง้ค่ารถเข็นวลีแชร ์ใหท้ดสอบลกัษณะการทํางาน 

ของรถในแง่ของการพลกิควํ่าไปขา้งหนา้และปรบัรปูแบบ
การขบัขีข่องคุณใหเ้หมาะสม 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
การบรรทุกสมัภาระมากเกนิทีพ่นักพิงอาจส่งผลต่อจดุศูนยถ่์ว
งของรถเข็นวลีแชร ์
– เปลีย่นรูปแบบการขบัขีข่องคุณใหเ้หมาะสม 

การคน้หาจุดพลกิควํ่ารว่มกบัผูช้ว่ย 

 

ในการแสดงจดุพลกิควํ่า สามารถใหผู้ช้ว่ยเอยีงรถเข็นวลีแชรไ์ปดา้นหลงั 
โดยใชร้าวจบั 

6.5 ขัน้บนัไดและขอบทาง 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุและความเสยีหายต่อรถเข็นวี
ลแชร ์
เมือ่ขา้มทางต่างระดบัหรอืขอบทาง อุปกรณป้์องกนัการพลกิ 
คว่ําหรอืตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยอาจสะดุด และรถเข็น 
วลีแชรอ์าจพลกิคว่ําหรอืส่วนประกอบต่าง ๆ อาจเสยีหายได ้
– หา้มขึน้ลงทางต่างระดบัและขอบทาง หากตดิตัง้อุปกรณ ์

ป้องกนัการพลกิควํ่าหรอืตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยเอ
าไว ้
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ไม่มผูีช้ว่ย 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
เมือ่ตอ้งผ่านขัน้บนัได คุณอาจเสยีการทรงตวัและทํา 
ใหร้ถเข็นวลีแชรล์ม้ควํ่าได ้
– ประเมนิการขา้มสิง่กดีขวางใหถู้กตอ้ง 

หากคุณไม่แน่ใจในวธิขีา้มสิง่กดีขวางอย่างปลอดภยั 
ใหลุ้กขึน้จากวลีแชรแ์ลว้ใชม้อืเข็นขา้มสิง่กดีขวาง 
จากนั้นจงึเดนิทางต่อ 

มผูีช้ว่ย 

 

 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของผูช้ว่ยและความเสยีหา
ยต่อรถเข็นวลีแชร ์
การเอยีงรถเข็นวลีแชรข์ณะทีผู่ป่้วยนํ้าหนักมากนั่งอยู่ 
อาจทําใหผู้ดู้แลบาดเจ็บทีห่ลงัและรถเข็นเสยีหายได ้
– หา้มเอนเกา้อีห้ากผูใ้ชม้นํี้าหนักมากกว่า 150 กก. 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถบงัคบัรถเข็นวลีแชรท์ีม่ผูีน้ั่ง

นํ้าหนักมากนั่งอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยักอ่นทีจ่ะเอยีงรถเข็นวี
ลแชร ์

การลงบนัได 

1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรข์ึน้ไปทีข่อบทาง แลว้จบัทีข่อบลอ้ 
2. ผูช้ว่ยควรจบัราวจบัและเอนวลีแชรไ์ปขา้งหลงัเพือ่ใหลู้กลอ้ยกขึน้ 

จากพืน้ 
3. จากนั้นผูช้ว่ยเข็นควรพยุงรถเข็นวลีแชรใ์หอ้ยู่ในตําแหน่งนี ้

ผลกัรถเข็นลงบนัไดอย่างระมดัระวงั 
จากนั้นเอยีงไปขา้งหนา้จนกว่าลูกลอ้จะแตะพืน้ 

การขึน้บนัได 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บรา้ยแรง 
การขึน้บนัไดและขอบทางบ่อย ๆ อาจสง่ผลใหเ้บรคของ 
พนักพงิของรถเข็นวลีแชรเ์สือ่มเรว็กว่าทีค่าดไว ้ผูใ้ช ้
อาจตกจากรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
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1. เลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหลงั จนกว่าลอ้หลงัจะแตะขอบทาง 
2. ผูช้ว่ยเข็นควรเอยีงรถเข็นวลีแชรโ์ดยใชม้อืจบัทัง้สองขา้งเพือ่ใหลู้กล ้

อลอยขึน้จากพืน้ จากนั้นจงึดงึลอ้หลงัใหพ้น้ขอบทางจนสามารถ 
วางลูกลอ้แตะพืน้ได ้

6.6 การขึน้ลงทางลาดชนัและทางลาด 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแช
รไ์ด ้เมือ่ขึน้ลงทางลาดชนัหรอืทางไล่ระดบั 
รถเข็นวลีแชรข์องคุณอาจเอนไปทางดา้นหลงั ดา้นหนา้ 
หรอืดา้นขา้ง 
– ใหผู้ดู้แลอยู่หลงัรถเข็นวลีแชรเ์สมอเมื่อเขา้ใกลท้างลาดยาว 
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัดา้นขา้ง 
– หลกีเลีย่งทางลาดชนัมากกว่า 7° 
– หลกีเลีย่งการกระตุกเมือ่เปลีย่นทศิทางบนทางลาดชนั 

 

 
ขอ้ควรระวงั! 
รถเข็นวลีแชรส์ามารถลืน่ไถลได ้
แมบ้นทางลาดเอยีงเล็กนอ้ย หากคุณไม่ควบคุมดว้ยมอืจบั 
– ใชเ้บรคหา้มลอ้ หากรถเข็นวลีแชรจ์อดน่ิงบนพืน้ลาดเอยีง 

การขึน้ทางลาดชนั 

ในการขึน้ทางลาดชนั คุณตอ้งสรา้งแรงเหวีย่งเล็กนอ้ย รกัษาแรงเหวีย่ง 
และควบคุมทศิทางไปพรอ้ม ๆ กนั 

 

 

1. โนม้ส่วนบนของรา่งกายไปขา้งหนา้และดนัรถเข็นวลีแชรด์ว้ยขอบลอ้
ทัง้สองขา้งดว้ยจงัหวะทีร่วดเรว็และแรง 

การลงทางลาดชนั 

เมือ่ตอ้งลงทางลาดชนั การควบคุมทศิทางและโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ความเรว็เป็นสิง่สําคญั 
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1. เอนหลงัและค่อย ๆ ปล่อยขอบลอ้ผ่านมอือย่างระมดัระวงั 

คุณควรสามารถหยุดรถเข็นวลีแชรไ์ดทุ้กเมือ่โดยจบัทีข่อบลอ้ 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งในการทําใหผ้วิหนงัทีม่อืไหม ้
หากคุณเบรคเป็นเวลานาน จะเกดิความรอ้นจากการ 
เสยีดสจํีานวนมากทีข่อบลอ้ 
– สวมถุงมอืทีเ่หมาะสม 

6.7 เสถยีรภาพและการทรงตวัเมือ่น่ัง 
กจิกรรมในชวีติประจําวนับางอย่างกําหนดใหคุ้ณตอ้งเอนไปขา้งหนา้ 
ดา้นขา้ง หรอืถอยหลงัออกจากรถเข็นวลีแชร ์
สิง่นีม้ผีลกระทบอย่างมากต่อเสถยีรภาพของรถเข็นวลีแชร ์
เพือ่รกัษาการทรงตวัของคุณตลอดเวลา ใหดํ้าเนินการดงันี:้ 

การเอนไปขา้งหน้า 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการลม้ 
หากคุณเอนตวัไปขา้งหนา้ออกจากรถเข็นวลีแชร ์
คุณอาจจะพลดัตกจากรถเข็นได ้
– อย่ากม้ไปขา้งหนา้มากเกนิไปและอย่าขยบัไปขา้งหนา้

ขณะทีน่ั่งอยู่บนทีน่ั่งเพือ่หยบิจบัสิง่ของ 
– อย่างอตวัไปขา้งหนา้ระหว่างเขา่เพือ่หยบิสิง่ของจากพืน้ 
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1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้ (โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้ 
เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้) 

2. ใส่เบรคหา้มลอ้ทัง้สองขา้ง 
3. เมือ่เอนตวัไปขา้งหนา้ รา่งกายส่วนบนของคุณจะตอ้งอยู่ 

เหนือลอ้หนา้ 

การเอือ้มไปขา้งหลงั 
 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการลม้ 
หากคุณเอนตวัไปขา้งหลงัมากเกนิไป 
อาจทําใหร้ถเข็นวลีแชรห์งายหลงัได ้
– อย่าเอนตวับนพนักพงิมากเกนิไป 
– ใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่า 

 

1. หนัลอ้หนา้ไปขา้งหนา้ (โดยเลือ่นรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหนา้ 
เล็กนอ้ยแลว้ถอยหลงัอกีคร ัง้) 

2. หา้มใชเ้บรคหา้มลอ้ 
3. เมือ่ถอยหลงั อย่าเอือ้มไกลเกนิไปจนตอ้งเปลีย่นท่านั่ง 
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7 การขนสง่ 

7.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ หากรถเข็นวลีแชร ์
ไม่ไดถู้กล็อคอย่างเหมาะสม 
ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ การเบรค ฯลฯ คุณอาจไดร้บับาดเจ็บ 
รา้ยแรงจากชิน้ส่วนรถเข็นวลีแชรท์ีเ่คลือ่นทีไ่ด ้
– ถอดลอ้หลงัออกเสมอเมือ่เคลือ่นยา้ยรถเข็น 
– ยดึส่วนประกอบรถเข็นวลีแชรท์ัง้หมดอย่างแน่นหนากบัพา

หนะขนส่ง เพือ่ป้องกนัไม่ใหห้ลุดออกระหว่างการเดนิทาง 
 

 
โปรดทราบ! 
การสกึหรอและการเสยีดสทีีม่ากเกนิไปอาจส่งผลต่อความแ
ข็งแรงของชิน้ส่วนทีร่บันํ้าหนัก 
– อย่าดงึรถเข็นวลีแชรข์องคุณบนพืน้ผวิทีก่ดักรอ่นโดยไม่

ไดต้ดิตัง้ลอ้ (เชน่ การดงึโครงรถบนพืน้ยางมะตอย) 

7.2 ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย 
รถเข็นวลีแชรอ์าจมีการตดิตัง้ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย 
ซึง่ชว่ยลดขนาดของรถเข็นเพือ่ความสะดวกในการขนยา้ยและจดัเก็บ 

 
 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บและความเสยีหายต่อรถเข็
นวลีแชร ์
อุปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าหรอืตลบัลูกปืนสําหรบัการขน
ยา้ยอาจแตกหกัเมือ่เหยยีบและออกแรง 
เน่ืองจากวสัดุเกดิความลา้ 
– หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัการพลกิควํ่าหรอืตลบัลูกปืนสําหร ั

บการขนยา้ยเป็นอุปกรณช์ว่ยเอน 

1. พบัพนักพงิหลงักบัทีน่ั่งจนกระทั่งเขา้ทีแ่ละมเีสยีง “คลกิ” 
2. ยกรถเข็นวลีแชรแ์ละวางบนลูกลอ้ของตลบัลูกปืนสําหรบัการข

นยา้ย Ⓐ 
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โปรดทราบ! 
ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยมีจดุมุ่งหมายเพือ่เคลือ่นยา้ย
รถเข็นวลีแชรผ่์านประตูหรอืชอ่งทางเขา้ทีแ่คบ หรอืทางอืน่ 
ๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 
– หา้มถ่ายเทนํ้าหนักตวัของคุณลงบนตลบัลูกปืนสําหรบักา

รขนยา้ย 
– หา้มใชต้ลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยเป็นรถเข็นลอ้เล็ก 

7.3 การถอดและการตดิต ัง้ลอ้หลงั 

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อพลกิควํ่า 
หากเพลาแบบถอดไดข้องลอ้หลงัไม่เขา้ทีจ่นสดุ 
ลอ้อาจหลวมระหว่างการใชง้าน 
สิง่นีส้ามารถทาํใหเ้กดิการพลกิควํ่า 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเพลาแบบถอดไดอ้ยู่ในตําแหน่

งทีถู่กตอ้งทุกคร ัง้ทีคุ่ณใส่ลอ้ 

 

การถอดลอ้หลงั 

1. ปลดเบรคหา้มลอ้ 
2. พบัพนักพงิหลงัลง โปรดดู 3.5 พนกัพงิหลงั, หนา้ 15 
3. ยกรถเข็นวลีแชรแ์ลว้เอยีงบนตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย โปรดดู 

7.2 ตลบัลูกปืนสาํหรบัการขนยา้ย, หนา้ 35 
4. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืของคุณกดปุ่ ม Ⓐ ของเพลาแบบถอดได ้

กดคา้งไวแ้ลว้ดงึลอ้ออกจากปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ 
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การตดิต ัง้ลอ้หลงั 

1. จบัลอ้ทีดุ่มลอ้ไว ้
2. ใชนิ้ว้หวัแม่มอืของคุณกดปุ่ ม Ⓐ ของเพลาแบบถอดได ้

แลว้กดคา้งไว ้
3. ดนัเพลาเขา้ไปในปลอกอะแดปเตอร ์Ⓑ จนหยุด 
4. ปลดปุ่ มเพลาแบบถอดไดแ้ละตรวจสอบว่าลอ้แน่นดแีลว้ 
5. เอยีงรถเข็นวลีแชรบ์นลอ้หลงัและลูกลอ้ 
6. พบัพนักพงิหลงัขึน้ 

7.4 การยกรถเข็นวลีแชร ์

 
โปรดทราบ! 
– หา้มยกรถเข็นวลีแชรโ์ดยจบัตรงชิน้ส่วนทีถ่อดออกได ้

(อุปกรณช์ว่ยเคลือ่นยา้ย ทีพ่กัเทา้) 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักพงิอยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

 
 
 

1. พบัพนักพงิหลงัลงถา้จําเป็น โปรดดู 3.5 พนักพงิหลงั, หนา้ 15 
2. ยกรถเข็นวลีแชรข์ึน้โดยจบัโครงรถทีจ่ดุ Ⓐ เสมอ 

หากตอ้งการยกโครงรถทีม่กีารปลดรถเข็นวลีแชรอ์อกแลว้ ใหจ้บัโครง 
รถทีจ่ดุ Ⓐ ไวด้ว้ย 

7.5 การขนส่งรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ย 
แรงคนโดยไม่มผูีโ้ดยสาร 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
– หากคุณไม่สามารถยึดรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ยแ

รงคนไดอ้ย่างปลอดภยัในยานพาหนะสําหรบัขนส่ง 
Invacare แนะนําว่าอย่าขนส่งอุปกรณด์งักลา่ว 

รถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ยแรงคนของคุณสามารถขนส่งไดโ้ดยไม่มี
ขอ้จํากดั ไม่ว่าจะโดยทางถนน รถไฟ หรอืทางอากาศ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัขนส่งแต่ละแห่งมแีนวทางทีอ่าจจํากดัหรอืหา้มขัน้ตอนการขนส่งบา
งอย่าง กรุณาสอบถามบรษิทัขนส่งสาํหรบัแต่ละกรณี 

• Invacare แนะนําอย่างยิง่ใหย้ดึรถเข็นวลีแชรแ์บบขบัเคลือ่นดว้ยแรง 
คนไวก้บัพืน้ของยานพาหนะสาํหรบัขนส่ง 
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7.6 การขนยา้ยรถเข็นวลีแชรท์ีม่ผูีน่ั้งในรถ 
แมว้่ารถเข็นวลีแชรจ์ะถูกยึดไวอ้ย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎต่อไปนี ้
ผูโ้ดยสารอาจไดร้บับาดเจ็บจากการชนหรอืหยุดรถกะทนัหนั ดงันั้น 
Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหย้า้ยผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรไ์ปยงัทีน่ั่งของรถ 
และคาดเข็มขดันิรภยั หา้มดดัแปลงหรอืเปลีย่นจดุต่าง ๆ 
ของรถเข็นวลีแชร ์(โครงสรา้ง โครงรถ หรอืชิน้ส่วน) 
โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Invacare 
รถเข็นวลีแชรไ์ดร้บัการทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ตามขอ้กาํหนดของ 
ISO 7176–19 (การกระแทกดา้นหนา้) 

หากตอ้งการขนส่งรถเข็นวลีแชรไ์ปพรอ้มกบัผูใ้ชใ้นรถยนต ์
ตอ้งตดิตัง้ระบบยดึในรถ ระบบยึดรถเข็นวลีแชรแ์ละ 
ผูโ้ดยสารตอ้งไดร้บัการอนุมตัติามมาตรฐาน ISO 10542-1 
ตดิต่อตวัแทนจําหน่ายของ Invacare 
หรอืผูใ้หบ้รกิารของคุณสําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัและตดิตัง้ระ
บบยดึทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละใชง้านรว่มกนัได ้

 
คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ 
ความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุเน่ืองจากการใชร้ะบบยึดไม่เพยีงพอ 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบยึดออกแบบมาเพือ่รองรบันํ้าห

นักของผูใ้ช ้
 
 
 
 
 

 
คําเตอืน! 
หากไม่สามารถยา้ยผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชรไ์ปยงัทีน่ั่งในรถได ้
สามารถใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นทีน่ั่งในรถ 
หากไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนและขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี ้
ตอ้งตดิตัง้ชดุอุปกรณพ์กพา (อุปกรณเ์สรมิ) 
ไวบ้นรถเข็นวลีแชรเ์พือ่วตัถุประสงคด์งักล่าว 
– รถเข็นวลีแชรต์อ้งถูกยดึภายในรถยนตด์ว้ยระบบยึดรถเข็

นวลีแชรแ์บบ 4 จดุ 
– ผูใ้ชต้อ้งสวมระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุทีย่ดึไวก้บัรถ 

 

 
คําเตอืน! 
รถเข็นวลีแชรผ่์านการทดสอบการชนตามมาตรฐาน 
ISO7176-19 เพือ่จําลองพฤตกิรรมเมือ่ใชเ้ป็นทีน่ั่ง 
แบบหนัไปขา้งหนา้ในยานพาหนะของเด็กและผูใ้หญ่ทีม่มี
วลรา่งกายเท่ากบัหรอืมากกว่า 22 กก. 
– อย่าใชร้ถเข็นวลีแชรเ์ป็นทีน่ั่งในรถเมือ่นํ้าหนักของผูใ้ช ้

ต่ํากว่า 22 กก. 
 

 
คําเตอืน! 
– กอ่นการเดนิทาง โปรดตดิต่อผูข้นสง่และขอขอ้มูล 

เกีย่วกบัความสามารถของอุปกรณท์ีจํ่าเป็นดา้นล่าง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามพีืน้ทีว่่างรอบ ๆ 

รถเข็นวลีแชรแ์ละผูใ้ชเ้พยีงพอ 
เพือ่หลกีเลีย่งไม่ใหผู้ใ้ชส้มัผสักบัผูโ้ดยสารคนอืน่บนรถ 
ชิน้ส่วนทีไ่ม่ไดบุ้ของรถ อุปกรณเ์สรมิรถเข็นวลีแชร ์
หรอืจดุยดึต่าง ๆ ของระบบยดึ 
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คําเตอืน! 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าจดุรดัทีร่ถเข็นวลีแชรไ์ม่เสยีหายและเ

บรคหา้มลอ้ทํางานไดอ้ย่างสมบรูณ ์
 

 
คําเตอืน! 
การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายอาจเกดิขึน้จากส่วนประกอบ
ของรถเข็นวลีแชรห์รอือุปกรณเ์สรมิทีห่ลุดในระหว่างการชน
หรอืการหยุดรถกะทนัหนั 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าส่วนประกอบและอุปกรณเ์สรมิทีถ่อด

ออกไดท้ัง้หมดถูกถอดออกจากรถเข็นวลีแชรแ์ละเก็บไวใ้
นรถอย่างปลอดภยั 

– ปลดส่วนควบคุมดว้ยมอืจากการเชือ่มต่อกบักล่องควบคุม 
แลว้เก็บในยานพาหนะอย่างปลอดภยั 
(รุน่ขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้าเท่านั้น) 

– จําเป็นตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรโ์ดยชา่งผูช้าํนาญการ
หลงัจากเกดิอุบตัเิหตุ การกระแทก การหยุดกะทนัหนั 

ทางลาดชนัและทางลาด: 
 

 

คําเตอืน! 
ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 
ความเสีย่งเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมรถเข็นวลีแชรไ์ด ้
– อย่าปล่อยผูใ้ชไ้วโ้ดยไม่มผูีดู้แลเมือ่ขนรถเข็นวลีแชร ์

ขึน้หรอืลงทางลาดชนัหรอืทางลาด 
 

 
ดงันั้น Invacare แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหย้า้ยผูใ้ชร้ถเข็นวลีแชร ์
ไปทีร่ถขณะทีส่วมเข็มขดัพยุงตวัอยู่ 

 
 
 

 
โปรดทราบ! 
– โปรดดูคู่มอืการใชง้านทีใ่หม้าพรอ้มกบัระบบยึด 
– ภาพประกอบต่อไปนีอ้าจแตกต่างกนัไปตามผูใ้หบ้รกิาร 
– ระบบยดึ 

 

 
การกาํหนดค่ารถเข็นวลีแชร ์(ความกวา้งและความลกึของทีน่ั่ง 
ฐานลอ้) ส่งผลต่อความคล่องแคล่วและความสะดวกในการเขา้รถ 

การยดึรถเข็นวลีแชรด์ว้ยระบบยดึแบบ 4 จุด 

 
 

 
คําเตอืน! 
– วางรถเข็นวลีแชรโ์ดยใหผู้ใ้ชห้นัหนา้ไปทางดา้นหนา้ของรถ 
– ดนัเบรคหา้มลอ้เพือ่จอด 

ตําแหน่งยดึของรถเข็นวลีแชรท์ีต่อ้งวางสายรดัของระบบยดึจะมสีญัลกัษ
ณข์อเกีย่ว (โปรดดูภาพประกอบต่อไปนีแ้ละหวัขอ้ 
2.3 ฉลากและสญัลกัษณบ์นผลติภณัฑ,์ หนา้ 10) 

1. ใชส้ายรดัดา้นหนา้และดา้นหลงัของระบบยดึแบบ4 จุด ยดึเกา้อี ้
รถเข็นวลีแชรเ์ขา้กบัรางทีต่ดิตัง้ในรถ โปรดดูคู่มอืการใชง้านที ่
ใหม้าพรอ้มกบัระบบยึดแบบ 4 จดุ 
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ตําแหน่งผูกสายรดัดา้นหน้า: 

 

 
1. ยดึสายรดัดา้นหนา้เขา้กบัห่วง Ⓐ 

ของชดุอุปกรณเ์คลือ่นยา้ยทีท่ ัง้สองฝ่ัง (ดูฉลากตําแหน่งของการยดึ) 
2. ตดิสายรดัดา้นหนา้เขา้กบัระบบรางตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดซึง่ผูผ้

ลติเข็มขดันิรภยัแนะนํา 
3. ปลดเบรคหา้มลอ้และขงึสายรดัดา้นหนา้ใหต้งึ 

โดยดงึรถเข็นวลีแชรไ์ปขา้งหลงัจากดา้นหลงั 
4. ดนัเบรคหา้มลอ้เพือ่จอดอกีคร ัง้ 
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ตําแหน่งยดึดา้นหลงัสําหรบัขอเกีย่ว: 

 

1. ยดึตะขอเกีย่วเขา้กบัห่วงของชดุอุปกรณเ์คลือ่นยา้ยทีท่ ัง้สองฝ่ัง 
(ดูฉลากตําแหน่งของการยดึ) 

2. ตดิสายรดัดา้นหลงัเขา้กบัระบบรางตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดซึง่ผูผ้
ลติเข็มขดันิรภยัแนะนํา 

3. รดัสายรดัใหแ้น่น 

 
โปรดทราบ! 
– ตรวจสอบว่าลูกสูบตดิแน่นทัง้สองดา้นและอยู่ในตําแหน่งเ

ดยีวกนักบัส่วนตดัของราง 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามุมระหว่างรางและสายรดัอยู่ระหว่าง 

40° ถงึ 45° 

การยดึระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จุด 

 

 
โปรดทราบ! 
ภาพประกอบดา้นบนอาจแตกต่างกนัไปตามผูใ้หบ้รกิารระบ
บยดึ 
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โปรดทราบ! 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัยดึ 3 ตําแหน่งดา้นหลงั Ⓐ 

ถูกนําไปทางดา้นนอกของโครง Ⓑ 

 

 
คําเตอืน! 
– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบยึดผูโ้ดยสารแบบ 3 

จดุกระชบัพอดกีบัรา่งกายของผูใ้ชม้ากทีสุ่ด 
โดยไม่รูส้กึอดึอดัและไม่มสี่วนใดบดิเบีย้ว 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบยึดผูโ้ดยสารแบบ 3 
จดุไม่ไดด้งึส่วนต่าง ๆ ของรถเข็น เชน่ ทีพ่กัแขนหรอืลอ้ 
ฯลฯ ออกจากรา่งกายของผูใ้ช ้

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายรดัจากตวัผูใ้ชไ้ปยงัจุดยึด 
ไม่ถูกขวางดว้ยส่วนใดส่วนหน่ึงของรถ รถเข็นวลีแชร ์
หรอืทีน่ั่ง 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเข็มขดัทีพ่าดอยู่พอดกีบักระดูกเชงิก
รานของผูโ้ดยสารและไม่ควรมว้นเขา้ไปในบรเิวณทอ้ง 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูใ้ชส้ามารถปลดกลไกการยึดไดด้ว้
ยตวัเอง 

 

1. ตดิตัง้ระบบยดึผูโ้ดยสารแบบ 3 จดุโดยอา้งองิจากคู่มอืการใชง้าน 
ทีใ่หม้าพรอ้มกบัระบบยดึแบบ 3 จดุ 
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โปรดทราบ! 
– ใหเ้ข็มขดัทีร่ดับรเิวณเชงิกรานของระบบยดึผูโ้ดยสารแ

บบ 3 จดุอยู่ต่ํากว่าเชงิกราน 
เพือ่ใหมุ้มของเข็มขดัทีร่ดับรเิวณเชงิกรานอยู่ภายในขอ
บเขตทีต่อ้งการ (A) โดยทํามุม 30° ถงึ 75° 
กบัแนวนอน แนะนําใหใ้ชมุ้มทีช่นักว่า แต่ไม่เกนิ 75° 
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8 การบํารุงรกัษา 

8.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
 

 
คําเตอืน! 
วสัดุบางชนิดเสือ่มสภาพตามธรรมชาตเิมือ่เวลาผ่านไป 
ซึง่อาจส่งผลใหส้่วนประกอบรถเข็นวลีแชรเ์สยีหายได ้
– รถเข็นวลีแชรข์องคุณควรไดร้บัการตรวจสอบโดยชา่งผู ้

ชาํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ 
หรอืหากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน 

 

 
บรรจภุณัฑส์ําหรบัการส่งคนื 
รถเข็นวลีแชรจ์ะตอ้งถูกส่งไปยงัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตใ
นบรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม 
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายระหว่างการขนส่ง 

8.2 ตารางการบํารุงรกัษา 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการทํางานของรถเข็นวลีแชรป์ลอดภยัและเชือ่ถอืได ้
ใหท้ําการตรวจสอบและบํารุงรกัษาตามหวัขอ้ต่อไปนีเ้ป็นประจํา 
หรอืใหบุ้คคลอืน่เป็นผูดํ้าเนินการ 

 ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี 

ตรวจสอบว่าลอ้หลงัอยู่ใ
นตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

x 
  

ตรวจสอบการปรบัตัง้ขอ้ต่
อพนักพงิ x 

  

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั x   

    

 ทุกสปัดาห ์ ทุกเดอืน ทุกปี 

ตรวจสอบลอ้เล็กและการยึ
ดตรงึ 

 x 
 

ตรวจสอบลูกลอ้บอล (ตลบั 
ลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย) 

 x  

ตรวจสอบสลกั  x  

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้  x  

ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรโ์
ดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุ
ณสมบตัเิหมาะสม 

 

 x 

การตรวจสอบทัว่ไปดว้ยสายตา 

1. ตรวจสอบรถเข็นวลีแชรเ์พือ่หาชิน้ส่วนทีห่ลวม มรีอยแตก 
หรอืขอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ 

2. หากคุณพบสิง่ผดิปกตใิด ๆ ใหห้ยุดใชร้ถเข็นวลีแชรท์นัทแีละ 
ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต 

การตรวจสอบว่าลอ้หลงัอยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 

1. ดงึลอ้หลงัเพือ่ตรวจสอบว่าเพลาแบบถอดไดอ้ยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ลอ้ไม่ควรหลุดออกมา 

2. หากใส่ลอ้หลงัไม่อยู่ตรงตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ใหข้จดัสิง่สกปรกหรอืคราบสกปรกออก หากปัญหายงัคงอยู่ 
ใหต้ดิตัง้เพลาแบบถอดไดใ้หม่โดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิห
มาะสม 
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ตรวจสอบการปรบัต ัง้ขอ้ต่อพนักพงิ 

1. นั่งในรถเข็นวลีแชรแ์ลว้พงิหลงักบัพนักพงิ 
พนักพงิจะตอ้งจบัตวัเขา้ตําแหน่งอย่างถูกตอ้ง 

2. ดงึสายสําหรบัปลดออกมา 
สลกัจะตอ้งเคลือ่นไหวไดอ้ย่างอสิระทัง้สองดา้น 
มฉิะนั้นจะตอ้งปรบัขอ้ต่อพนักพงิหลงัใหม่โดยชา่งผูช้าํนาญการ 

ตรวจสอบเข็มขดันิรภยั 

1. ตรวจสอบว่าไดป้รบัเข็มขดันิรภยัอย่างถูกตอ้ง 
 

 
โปรดทราบ! 
– เข็มขดันิรภยัทีห่ลวมตอ้งปรบัโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญ

าต 
– เข็มขดันิรภยัทีช่าํรุดตอ้งเปลีย่นโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ี

คุณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบลอ้เล็กและการยดึตรงึ 

1. ตรวจสอบว่าลูกลอ้หมุนไดอ้ย่างอสิระ 
2. กดและดงึ 3 ทศิทาง (ดา้นหนา้และหลงั ดา้นซา้ยและขวา 

ดา้นบนและล่าง) เพือ่สงัเกตว่าไม่มรีะยะฟรแีละการเคลือ่นทีใ่ด ๆ 
นอกจากนีใ้หต้รวจสอบว่าไม่มคีวามเสยีหายทีส่งัเกตเห็นได ้

 
รูปที ่8-1 

3. ขจดัสิง่สกปรกหรอืขนออกจากตลบัลูกปืนของลูกลอ้ 
4. ส่วนยดึตรงึลูกลอ้ทีช่าํรุดหรอืเสือ่มสภาพตอ้งเปลีย่นโดยชา่ง 

ผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบลูกลอ้บอล (ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ย) 

1. ตรวจสอบว่าลูกลอ้บอลหมุนไดอ้ย่างอสิระ 
2. ขจดัสิง่สกปรกหรอืขนออกจากลูกลอ้บอล 
3. ลูกลอ้บอลทีช่าํรุดหรอืเสือ่มสภาพตอ้งเปลีย่นโดยชา่งผูช้าํนาญการ

ทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบสลกั 

สลกัอาจหลวมเมือ่ใชง้านอย่างต่อเน่ือง 
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1. ตรวจสอบว่าสลกัแน่นและเกลยีวไม่หลวม (บนทีพ่กัเทา้ ทีหุ่ม้เบาะนั่ง 
ดา้นขา้ง พนักพงิ โครง โมดูลทีน่ั่ง) 

2. ขนัสลกัทีห่ลวมดว้ยแรงบดิทีเ่หมาะสมแบบทีอ่ธบิายในคู่มอืบรกิาร 
รบัคู่มอืบรกิารไดจ้าก Invacare 

 

 
โปรดทราบ! 
สกรู/น็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองหรอืกาวปิดเกลยีวนํามาใช ้
สําหรบัการเชือ่มต่อหลายแบบ 
หากคลายสกรูหรอืน็อตเหล่านีอ้อก 
จะตอ้งเปลีย่นดว้ยสกรู/นอ๊ตแบบล็อคดว้ยตวัเองใหม่ 
หรอืตอ้งยดึดว้ยกาวล็อคเกลยีวใหม่ 
– ตอ้งเปลีย่นสกรู/น็อตแบบล็อคดว้ยตวัเองโดยชา่งผูช้าํนา

ญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ตรวจสอบเบรคหา้มลอ้ 

1. ตรวจสอบว่าเบรคหา้มลอ้อยู่ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง 
เบรคหา้มลอ้จะถูกตัง้ค่าอย่างถูกตอ้ง 
หากขอถ่างเบรคกดยางลงสองถงึสามมลิลเิมตรเมือ่เบรคหา้มลอ้ทําง
าน 

2. หากคุณพบว่าการตัง้ค่าไม่ถูกตอ้ง 
ควรปรบัเบรคหา้มลอ้ใหถู้กตอ้งโดยชา่งผูช้าํนาญการทีม่ีคุณสมบตัเิ
หมาะสม 

 

 
โปรดทราบ! 
หลงัจากเปลีย่นลอ้หลงัหรอืเปลีย่นตําแหน่งลอ้หลงั 
ตอ้งปรบัตัง้เบรคหา้มลอ้อกีคร ัง้ 

การตรวจสอบหลงัจากการชนหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง 

 
โปรดทราบ! 
รถเข็นวลีแชรอ์าจมีความเสยีหายทีม่องไม่เห็นอยู่อนัเป็นผล
มาจากการชนอย่างหนักหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง 
– จําเป็นตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรข์องคุณโดยชา่งผู ้

ชาํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมหลงัจากการชนอย่า
งหนักหรอืการกระแทกอย่างรุนแรง 

อะไหล่สํารอง 
 

 
อะไหลส่ํารองทัง้หมดสามารถหาไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บั 
อนุญาตของ Invacare 

8.3 การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

8.3.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
ความเสีย่งต่อการปนเป้ือน 
– ใชด้ว้ยความระมดัระวงัและใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม 
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โปรดทราบ! 
ของเหลวหรอืวธิกีารทีไ่ม่ถูกตอ้งอาจทําอนัตรายหรอืสรา้งค
วามเสยีหายใหก้บัผลติภณัฑ ์
– นํ้ายาทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชือ้ทีใ่ชท้ ัง้หมดตอ้งมปี

ระสทิธภิาพ ใชง้านรว่มกนัได ้
และตอ้งปกป้องวสัดุทีใ่ชส้ารนั้นในการทําความสะอาด 

– หา้มใชข้องเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น (ด่าง กรด ฯลฯ) 
หรอืนํ้ายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น 
เราขอแนะนํานํ้ายาทําความสะอาดในครวัเรอืนทั่วไป เชน่ 
นํ้ายาลา้งจาน หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ใน 
คําแนะนําในการทําความสะอาด 

– หา้มใชต้วัทําละลาย (เซลลูโลสทนิเนอร ์อะซโิตน ฯลฯ) 
ทีเ่ปลีย่นแปลงโครงสรา้งของพลาสตกิหรอืละลายฉลากที่
แนบมา 

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าผลติภณัฑแ์หง้สนิทกอ่นนําไปใ
ชอ้กีคร ัง้ 

 

 
สําหรบัการทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ในสภาพแวดลอ้มทางค
ลนิิกหรอืสถานพยาบาลสําหรบัการดูแลระยะยาว 
ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนในสถานพยาบาลของคุณ 

8.3.2 ชว่งเวลาการทําความสะอาด 
 

 
โปรดทราบ! 
การทําความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นประจําชว่ยใหก้ารใชง้านเ
ป็นไปอย่างราบรืน่ เพิม่อายุการใชง้าน 
และป้องกนัการปนเป้ือน 
ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ผลติภณัฑ ์
– อย่างสม่ําเสมอในขณะทีใ่ชง้าน 
– กอ่นและหลงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
– เมือ่สมัผสักบัของเหลวจากรา่งกาย 
– กอ่นการใชง้านสําหรบัผูใ้ชใ้หม่ 

8.3.3 การทําความสะอาด 

 
โปรดทราบ! 
– ผลติภณัฑไ์ม่สามารถทนต่อการทําความสะอาดดว้ยเค

รือ่งลา้งอตัโนมตัทิีใ่ชอุ้ปกรณท์ําความสะอาดแรงดนัสูง
หรอืไอนํ้า 

 

 
โปรดทราบ! 
สิง่สกปรก ทราย และนํ้าทะเลสามารถสรา้งความเสยีหาย 
ใหก้บัตลบัลูกปืน และชิน้ส่วนเหล็กสามารถขึน้สนิมไดห้าก 
พืน้ผวิไดร้บัความเสยีหาย  
– รถเข็นวลีแชรค์วรสมัผสักบัทรายและนํ้าทะเลในชว่งเวลาสั้

น ๆ เท่านั้น และทําความสะอาดหลงัจากเดนิทางไปที ่
ชายหาดทุกคร ัง้ 

– หากรถเข็นวลีแชรส์กปรก 
ใหเ้ชด็สิง่สกปรกออกโดยเรว็ทีสุ่ดดว้ยผา้ชบุน้ําหมาด ๆ 
แลว้เชด็ใหแ้หง้อย่างระมดัระวงั 
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1. ถอดอุปกรณเ์สรมิใด ๆ ทีต่ดิตัง้ไว ้
(เฉพาะอุปกรณเ์สรมิทีไ่ม่ตอ้งใชเ้ครือ่งมอื) 

2. เชด็แต่ละส่วนโดยใชผ้า้หรอืแปรงขนนุ่ม 
นํ้ายาทําความสะอาดในครวัเรอืนทั่วไป (pH = 6 - 8) และนํ้าอุ่น 

3. ลา้งชิน้ส่วนต่าง ๆ ดว้ยน้ําอุ่น 
4. เชด็ชิน้ส่วนต่าง ๆ ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ 

 

 
สามารถใชนํ้้ายาขดัสรีถยนตแ์ละแว็กซเ์นือ้นุ่มบนพืน้ผวิโลหะที ่
ทาส ีเพือ่ขจดัรอยถลอกและคนืความเงางาม 

การทําความสะอาดเบาะ 

สําหรบัการทําความสะอาดเบาะ โปรดอ่านคําแนะนําบนฉลากของทีน่ั่ง 
เบาะรองนั่ง และผา้คลุมพนักพงิ 

 

 
หากเป็นไปได ้ใหเ้กีย่วแถบตะขอเขา้กบัห่วงเสมอ 
(ส่วนทีย่ดึไดด้ว้ยตวัเอง) เมือ่ซกั 
เพือ่ลดการเกดิเศษผา้และดา้ยบนแถบขอเกีย่วและป้องกนัความเสี
ยหายของผา้หุม้เบาะ 

8.3.4 การฆ่าเชือ้ 

รถเข็นวลีแชรส์ามารถฆ่าเชือ้ไดโ้ดยการฉีดพ่นหรอืเชด็ดว้ยนํ้ายาฆ่าเชือ้
ทีผ่่านการทดสอบและผ่านการรบัรองแลว้ 

 

 
ฉีดพ่นผลติภณัฑท์ําความสะอาดและฆ่าเชือ้ทีอ่่อนโยน 
(มคุีณสมบตัฆิ่าเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ราทีเ่ป็นไปตามมาต
รฐาน EN1040 / EN1276 / EN1650) 
และปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติ 

1. เชด็พืน้ผวิทีเ่ขา้ถงึไดท้ัง้หมดดว้ยผา้นุ่มและนํ้ายาฆ่าเชือ้ในครวัเรอืน
ทั่วไป 

2. ปล่อยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้ 
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9 หลงัการใชง้าน 

9.1 การจดัเก็บ 
 

 
โปรดทราบ! 
ความเสีย่งต่อความเสยีหายของผลติภณัฑ ์
– อย่าจดัเก็บผลติภณัฑไ์วใ้กลแ้หล่งความรอ้น 
– หา้มวางสิง่ของอืน่ ๆ บนรถเข็นวลีแชร ์
– จดัเก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้นทีร่ม่และแหง้ 
– โปรดอา้งองิขดีจํากดัอุณหภูมใินบทที ่

11ขอ้มูลทางเทคนิค, หนา้ 52 
 

 
เพือ่การจดัเก็บอย่างปลอดภยั สามารถเก็บรถเข็นวลีแชรบ์น 
ตลบัลูกปืนสําหรบัการขนยา้ยได ้โปรดดู 
7.2 ตลบัลูกปืนสาํหรบัการขนยา้ย, หนา้ 35 

หลงัจากการเก็บรกัษาเป็นเวลานาน (มากกว่า 4 เดอืน) 
จะตอ้งตรวจสอบรถเข็นวลีแชรต์ามบทที ่8 การบํารุงรกัษา, หนา้ 44 

9.2 การเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่นําไปใชซ้ํา้ 
ผลติภณัฑนี์เ้หมาะสําหรบัการใชซ้ํา้ 
หากตอ้งการเตรยีมผลติภณัฑใ์หพ้รอ้มสําหรบัผูใ้ชร้ายใหม่ 
ใหดํ้าเนินการดงัต่อไปนี:้ 

• การตรวจสอบ 
• การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 
• ปรบัใหเ้ขา้กบัผูใ้ชใ้หม่ 

ดูรายละเอยีดไดท้ี ่8 การบํารุงรกัษา, หนา้ 44 
และคู่มอืบรกิารสําหรบัผลติภณัฑนี์ ้

 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดส้่งมอบคู่มอืการใชง้านไปพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์

หากตรวจพบความเสยีหายหรอืไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
หา้มใชผ้ลติภณัฑซ์ํา้ 

9.3 การกําจดั 
โปรดรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มและรไีซเคลิผลติภณัฑนี์ผ่้านสถานทีร่บัรไี
ซเคลิเมือ่หมดอายุการใชง้าน 

ถอดแยกชิน้ส่วนผลติภณัฑแ์ละส่วนประกอบ 
เพือ่ใหส้ามารถแยกและรไีซเคลิวสัดุแต่ละชนิดได ้

การกาํจดัและการรไีซเคลิผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ตอ้งเป็นไปต
ามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัสําหรบัการจดัการของเสยีในแต่ละประเท
ศ ตดิต่อบรษิทัจดัการขยะในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ขอขอ้มูล 
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10 การแกไ้ขปัญหา 

10.1 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
ความผิดปกตอิาจเกดิขึน้จากการใชง้านประจําวนั การปรบัเปลีย่น 
หรอืความตอ้งการสําหรบัรถเข็นวลีแชรท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ตารางดา้นล่างแสดงวธิกีารระบุและซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 
 

 
ขอ้ควรระวงั! 
– ตดิต่อชา่งเทคนิคผูช้าํนาญทนัทถีา้คุณสงัเกตเห็นขอ้ผิด

พลาดกบัรถเข็นวลีแชรข์องคุณ เชน่ 
การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในการบงัคบัควบคุม 

 

 
โปรดทราบ! 
– การดําเนินการบางอย่างทีแ่สดงไวต้อ้งดําเนินการโดยชา่ง

ผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
ซึง่ไดม้กีารระบุสิง่เหล่านีไ้ว ้
เราขอแนะนําว่าการปรบัเปลีย่นทัง้หมดควรดําเนินการโด
ยชา่งผูช้าํนาญการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 
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10.2 การระบุและการซอ่มแซมขอ้บกพรอ่ง 

ขอ้บกพรอ่ง สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การดําเนินการ 

รถเข็นวลีแชรไ์ม่สามารถขบัใหเ้ป็น
เสน้ตรงได ้

วางลูกลอ้ไม่ถูกตอ้ง ตําแหน่งและการวางลูกลอ้ทีถู่กตอ้ง → 
ชา่งเทคนิคผูช้าํนาญการ 

ตลบัลูกปืนลูกลอ้สกปรกหรอืเสยีหาย ทําความสะอาดหรอืเปลีย่นตลบัลูกปืน → ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลอ้หลงัไม่ตรงราง เปลีย่นราง → ชา่งผูช้าํนาญการ 

ปรบัความสูงลูกลอ้ไม่เท่ากนั ปรบัตําแหน่งลูกลอ้เพือ่ใหส้มัผสัพืน้พรอ้มกนั → 
ชา่งเทคนิคผูช้าํนาญการ 

ไม่สามารถใส่เพลาแบบถอดไดอ้
ย่างถูกตอ้ง 

เพลาแบบถอดไดส้กปรก ทําความสะอาดเพลาแบบถอดได ้

เพลาแบบถอดไดเ้รยีงผิดตําแหน่ง ปรบัเพลาแบบถอดได ้→ ชา่งผูช้าํนาญการ 

เบรคหา้มลอ้จบัไดไ้ม่ดหีรอืไม่
สมมาตร 

การตัง้ค่าเบรคหา้มลอ้ไม่ถูกตอ้ง แกไ้ขการตัง้ค่าเบรคหา้มลอ้ → ชา่งผูช้าํนาญการ 

ความตา้นทานการหมุนสูงมาก ลอ้หลงัไม่ขนาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลอ้หลงัขนานกนั → ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้โยกไปมาเมือ่เคลือ่นทีเ่รว็ แรงตงึในบล็อกตลบัลูกปืนของลูกลอ้นอ้ยเกนิไป ขนัน็อตบนเพลาบล็อกตลบัลูกปืนใหแ้น่นขึน้เล็กนอ้ย → 
ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้สกึจนเรยีบ เปลีย่นลูกลอ้ → ชา่งผูช้าํนาญการ 

ลูกลอ้แข็งหรอืตดิ ตลบัลูกปืนสกปรกหรอืชาํรุด ทําความสะอาดหรอืเปลีย่นตลบัลูกปืน → ชา่งผูช้าํนาญการ 
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11 ขอ้มูลทางเทคนิค 

11.1 ขนาดและน้ําหนัก 

 
ขอ้กาํหนดเฉพาะของขนาดและนํ้าหนักทัง้หมดระบุถงึรถเข็นวลีแชรป์ระเภ
ทต่าง ๆ ในการกาํหนดค่ามาตรฐาน ขนาดและน้ําหนัก (ตามมาตรฐาน 
ISO 7176–1/5/7) อาจเปลีย่นแปลงตามการกาํหนดค่าทีแ่ตกต่างกนั 
ในการกาํหนดค่าบางอย่าง รถเข็นวลีแชรอ์าจมขีนาดเกนิขนาดทีแ่นะนํา 
 

 
โปรดทราบ! 
– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง ขนาดโดยรวมของรถเข็น 

วลีแชรเ์มือ่พรอ้มใชง้านนั้นเกนิขดีจํากดัทีอ่นุญาต 
และไม่สามารถเขา้ถงึเสน้ทางหลบหนีฉุกเฉินได ้

– ในการกาํหนดค่าบางอย่าง 
รถเข็นวลีแชรม์ขีนาดเกนิขนาดทีแ่นะนําสําหรบัการเดนิท
างโดยรถไฟในสหภาพยุโรป 

 ความกวา้งทีน่ั่ง 
505  มม. 

ความกวา้งทีน่ั่ง 
750  มม. 

 นํ้าหนักผูใ้ชสู้งสุด 300 กก. 

Ⓐ ความยาวทัง้หมดรวม
ทีพ่กัขา 1065  มม. 1145  มม. 

Ⓑ ความกวา้งรวม 705  มม. 960  มม. 
 นํ้าหนักรวม 27.5  กก. 29.5  กก. 

 นํ้าหนักของส่วนทีห่
นักทีสุ่ด 20  กก. 22  กก. 

 เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิ
งบนทางลงเขา 25° 

 เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิ
งบนทางขึน้เขา 23° 

 เสถยีรภาพขณะอยู่น่ิ
งทีท่างเดนิเทา้ 24° 

 มุมระนาบทีน่ั่ง 5° 6° 

Ⓒ ความลกึของทีน่ั่
งทีใ่ชง้านจรงิ 450  มม. 495  มม. 

Ⓓ ความกวา้งของ
ทีน่ั่งทีใ่ชง้านจรงิ 518  มม. 765  มม. 

Ⓔ 
ความสูงถงึพืน้ผวิทีน่ั่
งทีข่อบดา้นหนา้ 350  มม. 410  มม. 
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 ความกวา้งทีน่ั่ง 
505  มม. 

ความกวา้งทีน่ั่ง 
750  มม. 

Ⓕ 
ความสูงถงึพืน้ผวิทีน่ั่
งทีข่อบดา้นหลงั 340  มม. 400  มม. 

Ⓖ มุมพนักพงิ 102° 104° 

Ⓗ ความสูงพนักพงิ 485  มม. 520  มม. 

Ⓘ 
ระยะจากทีพ่กัเทา้
ถงึทีน่ั่ง 380 – 408  มม. 333 – 420  มม. 

 มุมจากขาถงึพืน้ผวิที่
นั่ง 136° 

 เสน้ผ่านศูนยก์ลางข
อบลอ้ 520  มม. 

 ตําแหน่งแนวนอนขอ
งเพลา 87  มม. 90  มม. 

 รศัมวีงเลีย้วต่ําสุด 855  มม. 970  มม. 

 ความกวา้งของพืน้ที่
จดัเก็บ 

648  มม. 875  มม. 

 ความสูงของพืน้ทีจ่ดั
เก็บ 

481  มม. 415  มม. 

 ความยาวของพืน้ทีจ่ ั
ดเก็บ 

875  มม. 975  มม. 

Ⓙ ความยาวทัง้หมดไม่ร
วมทีพ่กัขา 855  มม. 920  มม. 

Ⓚ ความสูงทัง้หมด 805 – 955  มม. 

 ความกวา้งทีน่ั่ง 
505  มม. 

ความกวา้งทีน่ั่ง 
750  มม. 

 ความกวา้งของเดอืย 1420  มม. 1660  มม. 
 มุมเบรคสูงสุดบนทาง

ลาด 7° 

11.2 น้ําหนักสูงสุดของชิน้ส่วนแบบถอดออกได ้
 

นํ้าหนักสูงสุดของชิน้ส่วนแบบถอดออกได ้

ชิน้ส่วน: นํ้าหนักสูงสุด: 

ทีพ่กัขาพรอ้มทีพ่กัเทา้ 1.4  กก. 

ลอ้หลงั  600  มม.  (24”)  
แบบแข็งพรอ้มขอบลอ้ 

2.4  กก. 

เบาะรองนั่ง 0.7  กก. 

เบาะพนักพงิ 0.5  กก. 

11.3 ยาง 
 

ประเภทยางของลอ้หน้า 

125 x 35  มม. (5" x 1 3/8") ยางแข็งสดํีา ขอบลอ้สดํีา 

150 x 35  มม. (6" x 1 3/8") ยางแข็งสดํีา ขอบลอ้สดํีา 

ประเภทยางของลอ้หลงั 

610 x 25  มม. (24" x 1") ยางแบบแข็งสดํีามาตรฐาน 
ซีล่อ้คอมโพสติสดํีาจํานวน 5 ซี ่ขอบลอ้อลูมเินียมสดํีา 
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11.4 วสัดุ 
ส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการผลติรถเข็นวลีแชรป์ระกอบดว้ยวสัดุต่อไปนี:้ 
 

ท่อโครง อลูมเินียม 

ท่อของพนักพงิหลงั อลูมเินียม 

ท่อของเพลา อลูมเินียม 

ผา้คลุมทีน่ั่ง / ผา้คลุมพนักพงิหลงั PA / PE / PVC 

มอืจบั เหล็กกลา้ / อลูมเินียม / TPE 

อุปกรณป้์องกนัเสือ้ผา้ พลาสตกิ 

โครงเหล็กยดึลูกลอ้ อลูมเินียม 

ทีพ่กัขา อลูมเินียม 

แผ่นรองเทา้ พลาสตกิ 

เบรคหา้มลอ้ เหล็กกลา้ / พลาสตกิ 

ยางแบบแข็ง ยาง 

ขอบลอ้ อลูมเินียม 

ชิน้ส่วนรองรบั / อุปกรณ ์
ประกอบยดึ เหล็กกลา้ / อลูมเินียม 

สกรูและสลกัยดึ เหล็ก 
 

 
วสัดุทัง้หมดทีใ่ชไ้ดร้บัการป้องกนัการกดักรอ่น เราใชเ้ฉพาะ 
วสัดุและส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่านั้น 

 
 

 
ระบบตรวจจบัการโจรกรรมและโลหะ: ในบางกรณี 
วสัดุทีใ่ชใ้นรถเข็นวลีแชรอ์าจเปิดใชง้านระบบตรวจจบัการโจรก
รรมและระบบตรวจจบัโลหะ 

11.5 สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 
 การจดัเก็บและการ 

ขนส่ง 
การใชง้าน 

อุณหภูมิ -20 °C ถงึ 40 °C -5 °C ถงึ 40 °C 

ความชืน้สมัพทัธ ์ 20 % ถงึ 90% ที ่30 °C, ไม่ควบแน่น 

ความดนับรรยากาศ 800  hPa ถงึ 1060  hPa 
 

 
พงึระวงัว่าเมือ่เก็บรถเข็นวลีแชรไ์วใ้นอุณหภูมต่ํิา 
จะตอ้งทําการปรบัตามบทที ่8 การบํารงุรกัษา, หนา้ 44 
กอ่นใชง้าน 



หมายเหตุ 
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